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"The eye is like a mirror, and the visible object is like the thing reﬂected in the mirror."
 ibn Sina (Avicenna), early 11th century
Das Licht überliefert das Sichtbare dem Auge; das Auge überliefert's dem ganzen Menschen.
Das Ohr ist stumm, der Mund ist taub; aber das Auge vernimmt und spricht. In ihm spiegelt
sich von außen die Welt, von innen der Mensch. Die Totalität des Innern und Äußern wird durchs
Auge vollendet. - Johann Wolfgang von Goethe, Farbenlehre, Stuttgart (Kohlhammer) 1950-55,
Erstausgabe 1810
Das hörende Ohr und das sehende Auge, der HERR hat sie alle beide gemacht.
(BIBEL, Sprüche 20, 12)
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Abstract
A. Götze: Methodical and Experimental Examinations of Multifocal Stimulation for
Objective Perimetry. Dissertation
Perimetrical examinations aid in the diagnosis of various eye diseases, in particular glau-
coma. Previously employed perimeters work on the basis of subjective methods. Thus,
faulty or useless visual ﬁeld measurements may appear. With the help of Visual Evoked
Potentials an objective visual ﬁeld measurement is possible. For practical application
with patients, stimulation with a series of repeated stimuli followed by averaging is not
acceptable because of the long investigation times required. However, the investigation
time can be minimized by employing multifocal stimulations. This requires the use
of pseudo-random sequences followed by cross correlation analysis. Diﬀerent types of
pseudo-random sequences were examined in order to determine their suitability for a
multifocal stimulation. For this the theoretical qualities of families of these sequences,
in particular the mutual independence of pairs of single sequences in a family, were
tested. Families of m-sequences, Gold sequences and Kasami sequences were analyzed.
All three types of sequences show a suﬃciently high level of independence between pairs
of sequences. However, this is applicable for m-sequences only under one condition. If
this condition is fulﬁlled, m-sequences attain the highest level of independence between
pairs of single sequences. Therefore, these three types of sequences are in fact suitable
as stimulation sequences.
During a perimetrical investigation a precise ﬁxation of the gaze is necessary, in order
to guarantee an exact allocation of the applied stimuli to a precise area of the retina.
The ﬁxation required for the entire duration of the measurements is very strenuous.
A gaze-controlled stimulation makes the investigation more convenient for the patient
and, at the same time, guarantees allocation of the optical stimulus to a precise area
of the retina. A monitor-based stimulator, which provides a gaze-controlled, multifocal
stimulation with diﬀerent pseudo-random stimulation sequences, has been developed.
In two series of measurements with normally sighted subjects, stimulations with and
without gaze-control with m-sequences were carried out and the results compared. The
investigations show a principal usability of gaze-controlled stimulations and their supe-
riority above non gaze-controlled stimulations.
In these two series of measurements gaze-controlled stimulations with m-sequences, Gold
sequences and Kasami sequences were also carried out. The comparison of these stimu-
lations demonstrated that all three types of sequences are suitable for multifocal stimu-
lation. They showed no signiﬁcant diﬀerences between their results. Due to the highest
independence between pairs of single sequences for m-sequences, if a certain condition
is satisﬁed, they are most suitable as stimulation sequences.
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Kurzfassung
A. Götze: Methodische und experimentelle Untersuchungen zu multifokaler Stimulation
für die objektive Perimetrie. Dissertation
Perimetrische Untersuchungen dienen der Diagnose verschiedener Augenerkrankungen,
insbesondere der Glaukome. Die bisher etablierten Perimeter arbeiten auf Basis subjekti-
ver Verfahren. Hierdurch kommt es zu fehlerhaften oder unbrauchbaren Gesichtsfeldmes-
sungen. Mit Hilfe von Visuell Evozierten Potentialen ist eine objektive Gesichtsfeldmes-
sung möglich. Für eine Anwendung am Patienten ist eine Stimulation mit Einzelreizen
und Reizmittelung aufgrund der langen Untersuchungszeiten nicht anwendbar. Durch ei-
ne multifokale Stimulation lässt sich die Untersuchungszeit minimieren. Zur Realisierung
multifokaler Stimulationen ist die Verwendung pseudozufälliger Reizsequenzen und eine
anschließende Kreuzkorrelationsanalyse notwendig. Es wurden verschiedene Arten von
pseudozufälligen Folgen hinsichtlich ihrer Eignung für eine multifokale Stimulation un-
tersucht. Hierzu wurden die theoretischen Eigenschaften dieser Folgen, insbesondere die
Unabhängigkeit von Einzelsequenzen eines Sets von Sequenzen analysiert. Untersucht
wurden m-Sequenzen, Goldfolgen und Kasamifolgen. Diese weisen alle eine hinreichend
gute Unabhängigkeit der Einzelsequenzen auf, m-Sequenzen jedoch nur unter Einhaltung
einer Nebenbedingung. Bei Einhaltung dieser Bedingung weisen diese sogar die größte
Unabhängigkeit der Einzelsequenzen auf. Somit sind die drei untersuchten Sequenzarten
als Stimulationsfolgen geeignet.
Während einer perimetrischen Untersuchung ist eine genaue Fixation notwendig, um eine
präzise Zuordnung der applizierten Stimuli zu genau einem Retinaareal zu gewährleisten.
Die geforderte Fixation über die gesamte Messdauer ist sehr anstrengend. Eine blickge-
führte Stimulation erleichtert die Untersuchung für den Patienten und stellt gleichzeitig
eine genaue Zuordnung des optischen Stimulus zu einem Retinaareal sicher. Es wurde
ein Monitorstimulator realisiert welcher eine blickgeführte, multifokale Stimulation mit
verschiedenen pseudozufälligen Stimulationssequenzen ermöglicht.
In zwei Messreihen an augengesunden Probanden wurden zum Einen blickgeführte Sti-
mulationen und nicht blickgeführte Stimulationen mit m-Sequenzen durchgeführt und
deren Ergebnisse verglichen. Die Untersuchungen zeigten eine prinzipielle Anwendbarkeit
der blickgeführten Stimulation und deren Überlegenheit gegenüber nicht blickgeführter
Stimulation.
Zum Anderen wurden in diesen beiden Messreihen blickgeführte Stimulationen mit m-
Sequenzen, Goldfolgen und Kasamifolgen durchgeführt. Der Vergleich dieser Stimula-
tionen ergab eine gute Eignung aller drei Sequenzarten und zeigte keine signiﬁkanten
Unterschiede zwischen diesen. Aufgrund der höchsten Unabhängigkeit der Einzelsequen-
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1. Einleitung und Zielstellung
Der Mensch ist ein Augentier, sagt der Volksmund und gibt damit zu verstehen, dass
der Gesichtssinn, also das Sehen, für den Menschen das wichtigste Sinnessystem ist
[Fis99].
In der Tat ist der Sehsinn wohl der wichtigste Sinn des Menschen. Wir nehmen unsere Umwelt
vor allem visuell wahr. Auch für die Kommunikation miteinander ist die visuelle Wahrnehmung
der nonverbalen Aussagen unseres Gegenüber, also beispielsweise dessen Verhalten bzw. Mimik und
Gestik, wichtig.
Ist der Sehsinn beeinträchtigt, so kommt es zu massiven Einschränkungen der Lebensqualität. Eine
sehr verbreitete Form der Beeinträchtigung sind Gesichtsfeldausfälle (Skotome). Hierunter versteht
man den Verlust der visuellen Empﬁndung in einem Teil des Gesichtsfeldes [SL07]. Unter dem
Gesichtsfeld versteht man dabei das Wahrnehmungsfeld des Auges bei unbewegtem Geradeausblick.
Es umfasst die Gesamtheit aller Punkte (Gegenstände, Flächen) im Raum, die bei Fixation eines
Punktes gleichzeitig vom Auge gesehen werden [Lan08].
Gesichtsfeldausfälle werden durch das visuelle System sehr gut kompensiert, sodass sie der Be-
troﬀene bis zu einem fortgeschrittenen Stadium der verursachenden Krankheit nicht bemerkt. Ein
natürliches Skotom stellt der blinde Fleck dar. Er entsteht dadurch, dass sich am Ausgang des Seh-
nerves aus dem Auge keine Rezeptoren beﬁnden. Der Blinde Fleck ist für jedes Auge vorhanden, wird
aber beim normalen Sehen nicht als Ausfall wahrgenommen da das visuelle System beim normalen
binokularen (mit beiden Augen) Sehen die fehlende Bildinformation vom anderen Auge erhält bzw.
bei einäugigem Sehen die Bildinformation aus der Umgebung interpoliert wird. In ähnlicher Weise
werden auch Skotome vom visuellen System kompensiert, sodass sie der Betroﬀene nicht bemerkt.
Viele Augenkrankheiten, z.B. das Oﬀenwinkelglaukome, haben einen schleichenden Fortgang über
Jahre und Jahrzehnte. Aufgrund der langsamen Veränderung bleiben sie lange Zeit unbemerkt, da
der Betroﬀene die Veränderung nicht wahrnimmt [SL07].
Die als Perimetrie bezeichnete Bestimmung des Gesichtsfeldes stellt eine wesentliche diagnostische
Grundlage zur Beurteilung von Krankheiten des Sehsinnes dar.
Für bestimmte Krankheiten ist eine frühzeitige Diagnose mit anschließender entsprechender The-
rapie unbedingt notwendig. Zu diesen gehört wiederum das schon genannte Oﬀenwinkelglaukom.
Besonders problematisch ist hier, dass durch medikamentöse Behandlung nur ein Fortschreiten der
Krankheit verhindert werden kann, jedoch bereits eingetretene Schädigungen irreversibel sind.
Laut World Health Organization (WHO) sind Glaukome mit 12,3 % [RPE+04] bzw. 14 % [Dyk04]
weltweit und mit 18 % in Deutschland die zweit häuﬁgste Ursache für Erblindung.
Die Zahl der Glaukompatienten wird besonders durch die zu zunehmende Lebenserwartung der
Bevölkerung in den Industriestaaten in den nächsten Jahrzehnten sogar noch deutlich ansteigen.
So werden beispielsweise für das Oﬀenwinkelglaukom für das Jahr 2010 60,5 Millionen und für das
Jahr 2020 79,6 Millionen Erkrankungen weltweit prognostiziert [QB06].
Um Gesichtsfeldausfälle zu diagnostizieren, werden seit langer Zeit mit verschiedenen Ansät-
zen perimetrische Untersuchungen durchgeführt. Bisher arbeiten im Wesentlichen alle kommerziell
verfügbaren Geräte auf Basis subjektiver Verfahren. Dabei werden dem Patienten meist in einer
Halbkugel über das Gesichtsfeld verteilt einzelne Lichtmarken präsentiert. Der Patient bestätigt
die Wahrnehmung dieser manuell per Knopfdruck. Die aktive Mitarbeit des Patienten in Form
der manuellen Bestätigung der Wahrnehmung ist für den Erfolg der Untersuchung also unbedingt
erforderlich und trägt entscheidend zur Qualität der Diagnose bei.
Augenkrankheiten, welche das Gesichtsfeld beeinträchtigen treten vor allem bei älteren Menschen
vermehrt auf. Insbesondere bei diesen kommt es jedoch in vielen Fällen zu Deﬁziten hinsichtlich der
Kooperation und bedingt dadurch zu schlechten bis nicht verwendbaren Untersuchungsergebnissen.
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Mögliche Ursachen hierfür sind Ermüdung aufgrund der langen, monotonen und anstrengenden Un-
tersuchung sowie die Überforderung des Patienten durch die gestellte Aufgabe bzw. Unverständnis
der Untersuchungsmethode.
Aus diesem Grund wird ein perimetrisches Verfahren angestrebt, welches auf einem objektiven
Verfahren basiert, dessen Ergebnis also nicht auf den subjektiven Aussagen des Patienten basiert.
Hieraus ergibt sich die Frage, wie sich die Wahrnehmung optischer Reize, bzw. letztendlich das
Gesichtsfeld objektiv, also ohne eine Befragung des Patienten bestimmen lässt, bzw. wie ein Zugang
zum visuellen System des Menschen erreicht werden kann. In Frage kommen hierfür nur nichtinvasive
Methoden. Dieser Anforderung entsprechen prinzipiell elektrophysiologische Methoden. Diese bieten
einen möglichen Zugang zum visuellen System, und somit zur Gewinnung objektiver Informationen
über die Funktion des selben.
Visuelle Stimuli werden in der Retina in elektrische Impulse umgewandelt und sind als Potential-
änderungen an der Oberﬂäche des Kopfes bzw. des Auges messbar. So kann die elektrische Aktivität
der Retina als Elektroretinogramm (ERG) an der Oberﬂäche des Augapfels abgeleitet werden. Als
Teil des Elektroenzephalogrammes (EEG) können visuell evozierte Potentiale (VEP) an der Schäde-
loberﬂäche über dem visuellen Kortex erfasst werden. VEP repräsentieren im Gegensatz zum ERG
nicht nur die Aktivität der Rezeptoren der Retina, sondern alle Informationsverarbeitungsschritte
bis zum primären visuellen Kortex. Sie sind damit für eine Diagnose des gesamten Sehsinnes besser
geeignet, da wesentliche Verarbeitungsschritte erst im visuellen Kortex erfolgen.
Entscheidend für die Analyse der elektrophysiologisch gewonnen Daten ist das Verständnis der
Wahrnehmungsprozesse im visuellen System. Wie das humane Sehen funktioniert hat Menschen
schon seit Jahrtausenden interessiert. So sind Überlegungen dazu schon von Euklid und Aristoteles
überliefert. Ein wesentlicher Durchbruch zum prinzipiellen Verständnis der Vorgänge im visuellen
System beim Sehen gelang jedoch erst Mitte des 20. Jahrhunderts. Einen großen Anteil hieran haben
die Arbeiten von Hubel und Wiesel [Hub89, Gol01]. Jedoch sind auch heute noch viele Fragen über
den genauen Ablauf der Prozesse oﬀen. Sicher ist jedoch, dass die Stimulation des visuellen Systemes
mit adäquaten optischen Reizen eine neuronale Aktivität von Zellkomplexen des visuellen Kortex
zur Folge hat. Hierbei wird das visuelle System mit bestimmten Lichtreizen stimuliert. Die daraus
resultierende neuronale Aktivität kann in Form von Potentialänderungen über dem okzipitalen
Kortex als VEP gemessen werden.
Eine einfache Stimulationsmethode ist die wiederholte Stimulation eines einzelnen Punktes des
Gesichtsfeldes und die anschließende Mittelung der Reizantworten. Die Mittelung der Reizantworten
stellt eine Möglichkeit dar, nur die durch den Reiz evozierten Potentiale aus dem EEG zu extrahieren
und die restlichen, wesentlich stärkeren Anteile des EEG zu eliminieren.
Dieses Verfahren erfordert jedoch aufgrund der mehreren hundert Wiederholungen eine sehr lange
Untersuchungszeit und ist Patienten nicht zumutbar. Eine Methode zur gleichzeitigen Stimulation
mehrerer Areale des Gesichtsfeldes und somit einer Verkürzung der Untersuchungszeit stellt die
Methode der multifokalen Stimulation dar. Hierbei können mehrere Areale gleichzeitig stimuliert
werden. Hierfür ist jedoch eine Reizmittelung als Analysemethode nicht mehr anwendbar, da durch
die gleichzeitige Stimulation mehrerer Areale keine direkte Zuordnung eines gemessenen VEP zu
einem Stimulus mehr möglich ist. Um eine nachträgliche Zuordnung der Reizantworten zu den
evozierenden Stimuli zu erreichen, werden für diese Stimulationsart pseudozufällige Stimulationsse-
quenzen verwendet.
Pseudozufällige Sequenzen sind Folgen, welche wesentliche Eigenschaften zufälliger Folgen auf-
weisen, jedoch durch einen determinierten Algorithmus erzeugt werden. Die Analyse der Reaktion
auf die optischen Stimuli erfolgt durch die Berechnung der Kreuzkorrelationsfunktion zwischen der
Stimulationssequenz und dem gemessenen VEP.
Ein weiteres Problem bei der herkömmlichen Perimetrie ist die unbedingte Fokussierung auf einen
festen Fixationspunkt. Dies ist notwendig, um eine genaue Zuordnung der applizierten Stimuli
zu einer Position auf der Retina zu gewährleisten. Da eine konventionelle Untersuchung, je nach
verwendetem Gerät und Untersuchungsmodus etwa zwischen drei und zwanzig Minuten dauert, ist
dies sehr anstrengend und ermüdend und wirkt sich daher negativ auf die Kooperationsbereitschaft
aus.
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1.1. Zielstellung
Gegenstand dieser Arbeit sind die methodische und experimentelle Untersuchung von verschiedenen
Aspekten der multifokalen Stimulation mit dem Ziel, eine objektive Perimetrie unter Verwendung
einer blickrichtungsgeführten Stimulation zu realisieren.
Unter einer blickrichtungsgeführten Stimulation ist hierbei zu verstehen, dass die Blickrichtung
des untersuchten Auges permanent bestimmt wird. Ändert sich die Blickrichtung, so wird das prä-
sentierte Stimulationsbild entsprechend verschoben, sodass immer der selbe Ort der Retina bzw.
des Gesichtsfeldes stimuliert wird.
Durch die Verwendung einer blickgeführten Stimulation wird versucht, die Untersuchung für den
Patienten zu erleichtern, indem Blickrichtungsänderungen während der Messung zulässig sind und
auftretende Fixationsfehler korrigiert werden.
Daraus ergibt sich folgende Zielsetzungen:
1. Um die Eignung verschiedener pseudozufälliger Sequenzen für die multifokale Stimulati-
on zu untersuchen, sollen unterschiedliche pseudozufällige Sequenzen erzeugt, und deren
grundlegende Eigenschaften verglichen werden.
2. Da kommerzielle Geräte zur Durchführung von multifokaler, blickrichtungsgeführter Pe-
rimetrie nicht existieren, ist ein Perimeteraufbau zur multifokalen, blickrichtungsgeführ-
ten Stimulation mit verschiedenen pseudozufälligen Sequenzen zu realisieren.
3. Mit der Durchführung und dem Vergleich von Messreihen mit blickrichtungsgeführter
Stimulation zum einen und Stimulationen ohne Blickführung zum anderen soll die prinzi-
pielle Anwendbarkeit blickrichtungsgeführter Stimulation untersucht werden. Dabei soll
außerdem der Einﬂuss einer Fehlﬁxation auf das Untersuchungsergebnis, welche hierbei
simuliert wird, untersucht werden.
4. Mit den unter Zielsetzung 1 theoretisch untersuchten Sequenzen sollen Messungen durch-
geführt werden um die für eine multifokale Stimulation am besten geeignete Sequenz zu
ermitteln. Hierfür sollen die Ergebnisse für die verschiedenen Stimulationssequenzen so-
wohl untereinander als auch mit den Ergebnissen aus Zielsetzung 1 verglichen werden.
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1.2. Aufbau der Arbeit
Aus den Zielstellungen ergibt sich folgender Aufbau der Arbeit:
In die Grundlagen der relevanten Themengebiete wird in Kapitel 2 eingeführt. Dazu gehört die
Beschreibung des prinzipiellen Aufbaus und der Funktion des humanen visuellen Systems in Kap.
2.1. In einem weiteren Teil des Kapitels (Kap. 2.2) werden verschiedene Augenkrankheiten beschrie-
ben, welche mittels perimetrischer Verfahren diagnostiziert werden können. Weitere Unterabschnitte
behandeln das Gesichtsfeld (Kap. 2.3), sowie die gebräuchlichen Methoden der subjektiven Perime-
trie inklusive deren Begrenzungen (Kap. 2.5). In Kapitel 2.6 wird der Einﬂuss der Fixation während
der perimetrischen Untersuchung auf die Qualität der Ergebnisse untersucht. Ausführlicher werden
die Grundlagen der objektiven Perimetrie in Kap. 2.7 behandelt. Dazu gehören die Analyse der Zu-
gangsmöglichkeiten zum visuellen System inklusive der Erörterung der visuell evozierten Potentiale.
Besonders wird auf die Methode der multifokalen Perimetrie eingegangen. In diesem Zusammenhang
wird in die Eigenschaften von Korrelationsfunktionen eingeführt. Für die multifokale Stimulation
spielen pseudozufällige Folgen eine herausragende Rolle. Die Erzeugung und die grundlegenden Ei-
genschaften verschiedener pseudozufälliger Sequenzen werden in einem Unterkapitel untersucht.
Die Eignung verschiedener pseudozufälliger Sequenzen für die multifokale Stimulation wird an-
hand ihrer theoretischen Eigenschaften in Kapitel 3 untersucht. Hier wird auf Zielsetzung 1 näher
eingegangen.
In Kapitel 4 wird die Umsetzung von Zielsetzung 2 beschrieben. Dieses Kapitel beschäftigt sich mit
dem Aufbau des Stimulations- und Messsystemes. Den größten Teil dieses Kapitels nimmt die Be-
schreibung der Auswahl und der Umsetzung eines geeigneten Stimulationsgerätes in Anspruch (Kap.
4.1). Hier wird insbesondere auf die Anforderungen an diesen Perimeteraufbau und die auftretenden
Probleme bei der praktischen Umsetzung eingegangen. In Kapitel 4.2 wird auf die Realisierung der
Blickrichtungserfassung die Stimulusnachführung näher eingegangen. Die Erfassung des EEG wird
in Kapitel 4.3 behandelt.
Zielsetzungen drei und vier werden in Kapitel 5 bearbeitet. Hier werden beginnend mit den Mess-
bedingungen die durchgeführten praktischen Messungen beschrieben und die erhaltenen Ergebnisse
präsentiert.
Die Diskussion der erhaltenen Ergebnisse erfolgt im anschließenden Kapitel 6. Abschließend folgt




2.1. Das visuelle System des Menschen
Als Organ für die Realisierung des Sehsinnes wird landläuﬁg das Auge angesehen. Das Auge gehört
zwar zum visuellen System, ist jedoch nur ein kleiner Teil des selben. Die Aufgabe des Auges ist
im Wesentlichen die Informationsaufnahme. Dazu gehört zum einen die scharfe Abbildung eines
relevanten Teiles der Umwelt auf die Retina (Netzhaut), insbesondere auf die Fovea, den Punkt des
schärfsten Sehens. Die Retina fungiert als Sensor zur Aufnahme der optischen Informationen.
Abbildung 2.1.: Horizontalschnitt durch das rech-
te Auge aus [Sch95] S. 284 mit
Erlaubnis des Autors und des
Springer-Verlages
Zum anderen ist die Aufgabe des Augenappa-
rates, besonders der Augenmuskeln, die Blick-
richtung des Auges so zu verändern, dass ein be-
stimmter Teil der Umwelt, ein bestimmtes Ob-
jekt, genau auf die Fovea projiziert wird.
Das eigentliche Sehen, die Bildverarbeitung
und Mustererkennung, sowie die Entscheidung,
auf welches Objekt der Sehapparat ausgerichtet
werden soll, ﬁndet in einem anderen Teil des
visuellen Systems statt [Fis99].
Objekte, die sich im Gesichtsfeld beﬁnden,
werden beim gesunden Auge durch den op-
tischen Apparat scharf auf dem Augenhinter-
grund abgebildet. Durch die Hornhaut erfolgt
die wesentliche Brechung des Lichts. Die im
Strahlengang folgende, einstellbare, Linse rea-
lisiert eine Feineinstellung der Brechung (Ak-
kommodation). Mittels der Iris wird die erfor-
derliche Lichtmenge für die Beleuchtung der Netzhaut eingestellt (siehe Abb. 2.1) [SL07, Gre08].
Obwohl die Retina Teil des Auges ist, kann sie funktionell schon als Teil des Gehirns betrachtet
werden. Die Retina besteht aus drei Schichten von Nervenzellkörpern und zwei Zwischenschichten,
in denen sich die Synapsen beﬁnden, welche die Axone und Dentriten dieser Zellen miteinander
bilden. In der hinteren Zellschicht der Retina liegen die Photorezeptoren. Demzufolge muss das
einfallende Licht erst die vorgelagerten Schichten durchdringen. Die Macula lutea bildet hierin ein
Ausnahme, da an dieser Stelle die inneren Netzhautelemente (zweite und dritte Neuronenschicht)
seitlich verschoben sind. Somit fällt Licht hier direkt auf die Rezeptorschicht [Gre08]. In der ge-
samten Retina wird das Licht, welches alle Netzhautschichten einschließlich der Rezeptorschicht
durchdrungen hat von der hinter den Rezeptoren liegenden, Melanin enthaltenden, Pigmentepi-
thelschicht absorbiert. Dadurch wird eine Rückreﬂektion von Streulicht, welches die Auﬂösung der
Retina verschlechtern würde, verhindert [Tov96]. Aufgabe der Rezeptoren ist die Umwandlung des
einfallenden Lichtes in ein elektrisches Potential, welches von den folgenden Zellschichten in Impulse
umgewandelt wird. Die Anpassung an verschiedene Lichtverhältnisse wird nicht nur über die Iris
realisiert, sondern auch durch zwei verschiedene Rezeptortypen. Mit den Stäbchen wird das Se-
hen bei Dämmerung bzw. Dunkelheit ermöglicht. Dieses wird als skotopisches Sehen bezeichnet.
Mit den etwa 120 Millionen Stäbchen, welche im Bereich von 10−6-102 cd/m2 empﬁndlich sind, ist
nur eine Erfassung von Helligkeitsunterschieden möglich, jedoch kein Farbsehen. Der zweite Re-
zeptortyp wird als Zapfen bezeichnet und ermöglicht das photopisches Sehen, also das Sehen bei
Tageslicht im Bereich von 10−2-1010 cd/m2. Zur Realisierung des Farbsehens existieren, entspre-
chend der Grundfarben Rot (563 nm), Grün (535 nm) und Blau (428 nm), drei Zapfentypen, welche
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ihre höchste Empﬁndlichkeit bei verschiedenen Wellenlängen besitzen [HA06] S.57 (siehe Abb. 2.2).
Abbildung 2.2.: Normierte spektrale Absorptions-
kurven der Sehfarbstoﬀe der drei
Zapfentypen (B,G,R) und der
Stäbchen (S) in der menschli-
chen Retina. aus [Sch95] S. 289
mit Erlaubnis des Autors und des
Springer-Verlages
Die Anzahl der Zapfen ist mit ca. 6 Millio-
nen deutlich geringer, als die der Stäbchen. Der
Übergangsbereich von 10−2-102 cd/m2 wird als
mesopisches Sehen bezeichnet.
Die Dichte der Rezeptoren über die Retina ist
nicht konstant. So ist die Dichte der Zapfen in
der Fovea centralis am höchsten und nimmt zur
Peripherie hin stark ab. Die Stäbchen sind et-
was gleichmäßiger verteilt, jedoch ist die Fovea
frei von diesen. Auch die anderen Zellschichten
fehlen an dieser Stelle, sodass das Licht unge-
hindert direkt auf die Zapfen fallen kann.
Treﬀen Lichtquanten der entsprechenden
Wellenlänge auf einen Photorezeptor, kommt es
zu einem Zerfall des Sehfarbstoﬀes und in Folge
dessen über einen komplexen chemischen Pro-
zess zur Hyperpolarisation des Rezeptorpoten-
tials. Dieser Prozess dauert etwa 20 ms [Fis99].
Die mittlere Schicht der Retina beherbergt Bi-
polarzellen, Horizontalzellen und Amakrinzel-
len. In der dritten Schicht beﬁnden sich die re-
tinalen Ganglienzellen. Die Bipolarzellen ver-
schalten die Stäbchen und Zapfen mit den Ganglienzellen. Parallel zu den Schichten verlaufen die
Horizontalzellen und Amakrinzellen, welche die Bipolarzellen auf der Eingang- bzw. Ausgangsseite
miteinander verbinden (siehe Abb. 2.3).
Abbildung 2.3.: Prinzipielles Schema des Aufbaus der Retina aus verschiedenen Schichten und deren
Verknüpfung zu rezeptiven Feldern. aus [Hub89] S. 61 mit Erlaubnis des Autors
Gegenüber der Anzahl der Rezeptoren ist die der Ganglienzellen mit ca. einer Million deutlich
geringer. Dies ist dadurch zu erklären, dass mehrere Rezeptoren mit einer Bipolarzelle, und mehrere
Bipolarzellen mit einer Ganglienzelle verschaltet sein können. Alle Rezeptoren, die über die ver-
schiedenen Verbindungen mit einer Ganglienzelle verschaltet sind, bilden ein rezeptives Feld (RF).
Es ﬁndet also schon in der Retina eine erste Informationsverarbeitung statt, welche eine Datenre-
duktion zur Folge hat. Dabei ist die Größe dieser Felder sehr unterschiedlich. In der Fovea centralis,
der Stelle des schärfsten Sehens, haben sie die Größe einzelner Rezeptoren, bzw. etwa einer Bogen-
minute. Dagegen umfassen die peripheren rezeptiven Felder eine sehr hohe Zahl an Rezeptoren bzw.
einige Grad des Gesichtsfeldes. Die rezeptiven Felder der Retina sind etwa kreisförmig und besit-
zen ein Zentrum und ein Umfeld. Nach ihrer Reaktion auf Lichtstimuli in Form von elektrischen
Impulsen werden zwei Arten von Ganglienzellen unterschieden. Wird die Impulsfrequenz der Zelle
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bei einer Beleuchtung des Zentrums des Feldes erhöht, so spricht man von ON-Zentrumsneuronen,
wird sie vermindert, von OFF-Zentrumsneuronen. Jedoch ist nicht nur der Lichteinfall im Zentrum
wichtig, denn Beleuchtung des Umfeldes bzw. Randes eines RF bewirkt eine gegenteilige Reaktion.
Konkret bedeutet also Beleuchtung des Umfeldes eines ON-Zentrumsneurons die Abschwächung der
Impulsrate bzw. bei OFF-Neuronen eine Erhöhung der selben. Entscheidend für die Reaktion des
Neurons ist also vor allem der Kontrast zwischen Zentrum und Umfeld [Hub89, Tov96, Fis99, SL07].
Die Ganglienzellen können auch anatomisch in zwei Gruppen unterteilt werden: Die größeren
werden als magnozellulär (magnus, lat. für groß) und die kleineren als parvozellulär (parvus, lat.
für klein) bezeichnet. Verkürzend wird auch vom m-System und p-System gesprochen [Fis99]. Den
verschiedenen Ganglienzelltypen lassen sich auch unterschiedliche funktionelle Eigenschaften zuord-
nen. Die Zellen des m-Systems liefern länger anhaltende Impulsfolgen und besitzen dickere Axone
mit einer Reizleitungsgeschwindigkeit von etwa 35 m/s. Dagegen liefert das p-System in Folge eines
Lichtreizes nur kurze Impulsantworten und seine Axone leiten diese nur mit etwa 20 m/s fort.
Neben der Fovea gibt es einen weiteren besonderen Punkt der Retina, den sogenannten blinden
Fleck (Papille). Hier beﬁnden sich keinerlei Rezeptoren, da an dieser Stelle der Sehnerv (Nervus
opticus), bestehend aus den etwa eine Million Axonen der retinalen Ganglienzellen, sowie Venen
austreten und versorgende Arterien eintreten.
Innerhalb der Retina sind die Axone nicht isoliert und weisen eine langsamere Reizleitungsge-
schwindigkeit auf, als die isolierten Axone im Sehnerv. Hierdurch kommt es durch unterschiedliche
Weglängen der Ganglienzellaxone bis zu deren Eintritt in den Sehnerv zu Zeitdiﬀerenzen der Reiz-
leitung. Je weiter eine Ganglienzelle vom Sehnerv entfernt ist, um so länger die Latenzzeit [HA06].
Von den Papillen führen die Sehnerven beider Augen zur Sehnervkreuzung dem optischen Chias-
ma, an welchem die nasalen Fasern beider Augen kreuzen und in die andere Gehirnhälfte wechseln.
Grund hierfür ist, die gleichen Bildinformationen beider Augen zur weiteren Verarbeitung zusam-
menzuführen. Über den Tractus opticus ziehen die Axone weiter zum seitlichen Kniehöcker (Corpus
geniculatum laterale (CGL)). Von hier aus erfolgt die Weiterleitung als Sehstrahlung bis hin zum
primären visuellen Kortex (V1), welcher sich auf dem Okzipitallappen beﬁndet (siehe Abb. 2.4
links).
Abbildung 2.4.:
Links: Die zentrale Sehbahn. Linkes Gesichtsfeld mit Projektion in die rechte Hemisphere blau,
rechtes Gesichtsfeld mit zentraler Projektion nach links rot. NO N. opticus, OX Chiasma
opticum, TO Tractus opticus, CGL Corpus geniculatum laterale, PT Prätektum, CS Colliculi
superiores, V1 Primäre Sehrinde.
Rechts: Perimetrie und Gesichtsfeldausfälle. a) Gesichtsfeld des linken (hellgrün) und des rechten
Auges (dunkelgrün). F blinder Fleck. b) Ausfälle im Gesichtsfeld des rechten und linken Auges
nach Läsionen bei a-e (im linken Bild).
aus [SB95] S. 289 mit Erlaubnis des Autors und des Springer-Verlages
Von der Retina an ziehen die Fasern in geordneten Bahnen. So lässt sich auch im primären Kortex
eine Repräsentation der Retina wiederﬁnden. Allerdings ist diese nicht proportional zur Fläche der
Retinaareale sondern proportional zu den retinalen rezeptiven Feldern. Daher nehmen die Bereiche,
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welche die Fovea centralis repräsentieren, den weitaus größten Teil ein (siehe Abb. 2.5).
Abbildung 2.5.: Schematische Darstellung des entfalteten primären visuellen Kortex und der Re-
präsentation des Gesichtsfeldes. Der rechte Teil zeigt verschiedene Bereiche des Ge-
sichtsfeldes und deren Repräsentation im visuellen Kortex im linken Teil. Die Re-
präsentation der Fovea (weiß) nimmt entsprechend der Zahl der rezeptiven Felder
den größten Teil ein. Dagegen ist die Peripherie (blau bis grün), unterrepräsentiert.
aus [Hub89] S. 140 mit Erlaubnis des Autors
Wie schon bei den Bipolar- und Ganglienzellen, so existieren auch im CGL und im V1 rezeptive
Felder. Diese sind im CGL und der ersten Schicht des primären Kortex konzentrisch, wie in der
Retina und besitzen eine zentrale ON- oder OFF- Region mit jeweils einer antagonistischen OFF-
oder ON-Region. In den weiteren kortikalen Schichten beﬁnden sich Zellen rezeptiver Felder mit
deutlich komplexeren Eigenschaften. Zu unterscheiden sind hier zum einen die sogenannten Ein-
fachen Zellen, welche auf statische Kanten mit einer bestimmten Orientierung reagieren und zum
anderen die Komplexen Zellen bei welchen nur durch eine deﬁnierte Bewegung einer Kante einer
bestimmten Orientierung eine Reaktion erfolgt. Diese Zellen realisieren also eine Kantendetektion
bzw. erfassen die Bewegung einer Kante mit bestimmter Orientierung.
Vom primären visuellen Kortex werden die Signale in die Areale V2-V5 weitergeleitet. Hier er-
folgt die eigentliche Bildgebung, also die Bildverarbeitung und Mustererkennung. Die wesentlichen
Verarbeitungsschritte des Sehens erfolgen also im visuellen Kortex und sind zum Teil nur sehr vage





Augenkrankheiten und Störungen des visuellen Systems sind sehr vielfältig. Von der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) wurde die Internationale statistische Klassiﬁkation der Krankheiten und
verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10) erstellt. In Kapitel VII wird folgende Klassiﬁkation
für Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde festgelegt (ICD-10-GM Version 2009)
[WD08]:
 Aﬀektionen des Augenlides, des Tränenapparates und der Orbita
 Aﬀektionen der Konjunktiva
 Aﬀektionen der Sklera, der Hornhaut, der Iris und des Ziliarkörpers
 Aﬀektionen der Linse
 Aﬀektionen der Aderhaut und der Netzhaut
 Glaukom
 Aﬀektionen des Glaskörpers und des Augapfels
 Aﬀektionen des N. opticus und der Sehbahn
 Aﬀektionen der Augenmuskeln, Störungen der Blickbewegungen sowie Akkommodationsstö-
rungen und Refraktionsfehler
 Sehstörungen und Blindheit
 Sonstige Aﬀektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde
Die Untersuchungen dieser Arbeit zielen insbesondere auf die Diagnose von Krankheiten des visu-
ellen Systems ab, welche mit Gesichtsfeldausfällen verbunden sind. Krankheiten, die eine räumlich
lokalisierte Zerstörung der Ganglienzellen und des Sehnerves hervorrufen sind Glaukom, Optiku-
satrophie, ischämische optische Neuropathie und Multiple Sklerose [HA06, GGK02, HG03, Hoo02,
HZHC02, HOW03]. Auf einige Krankheiten wird in den nächsten Unterabschnitten näher eingegan-
gen.
Perimetrische Verfahren dienen auch dazu, diﬀerenzierte Eignungstests durchzuführen. Hierzu
gehören die Untersuchung der Pilotentauglichkeit sowie der Kraftfahrtauglichkeit (FeV) [Gas06].
2.2.2. Glaukom
Glaukom (Grüner Star) fasst eine Anzahl ätiologisch (ursächlich) unterschiedlicher Krankheiten
zusammen, denen eine Optikoneuropathie gemeinsam ist mit charakteristischem Papillenbefund
und besonderen Mustern von Gesichtsfelddefekten, die häuﬁg, aber nicht ausschließlich mit einem
erhöhten Augeninnendruck einhergeht. Dies führt letztendlich zur Erblindung des Auges [Lan08].
Der normale Augeninnendruck beträgt 15,5 ± 2,75 mmHg, d. h. die Normalwerte (±2 Standardab-
weichungen) liegen zwischen 10 und 21 mmHg. Der Augeninnendruck wird vom Kammerwasserﬂuss
erzeugt und durch den Abﬂusswiderstand im Trabekelwerk geregelt.
Das Kammerwasser wird vom Ziliarepithel gebildet und in die Hinterkammer abgegeben. Es
umspült die Linse und ﬂießt durch die Pupille in die Vorderkammer. Das Kammerwasser verlässt
das Auge im Wesentlichen durch das schwammartige Trabekelwerk im Kammerwinkel, gelangt so in
den Schlemm-Kanal. Es ﬂießt über die Kollektorkanälchen schließlich in die Venen der Sklera oder
Bindehaut, und damit ins Blutgefäßsystem (trabekulärer Abﬂuss), ab. Nur ein kleiner Teil (ca. 15 %)




Die Steigerung des Augeninnendrucks bei Glaukomen entsteht ausschließlich durch Behinderung
des Kammerwasserabﬂusses im Trabekelwerk, nicht etwa durch Überproduktion von Kammerwasser
[Gre08].
Ist der Abﬂuss gestört, kommt es zum Glaukom. Die Ursachen sind vielfältig, aber als gemeinsamer
Faktor gilt ein individuell zu hoher Augeninnendruck. Dieser kommt ausschließlich durch einen
verminderten Abﬂuss des Kammerwassers zustande. Aber auch ein Druck im Normalbereich kann
unter Umständen zu einer Glaukomform (Normaldruckglaukom) führen. Die Ursache ist hierbei
nicht genau erforscht, daher wurde die frühere Deﬁnition von einem zu hohen Augeninnendruck
in einen individuell zu hohen Augeninnendruck geändert. Es gibt viele verschiedene Unterformen
des Glaukoms, gemeinsam ist ihnen aber die Behinderung des Kammerwasserabﬂusses [Gum09].
Zu unterscheiden sind primäre und sekundäre Glaukome. Primäre Glaukome entstehen spon-
tan, während ein sekundäres Glaukom vorliegt, wenn der Abﬂuss des Kammerwassers durch eine
andere Augenerkrankung behindert wird. Bei den primären Glaukomen wird zwischen Oﬀenwinkel-
glaukomen und Winkelblockglaukomen unterschieden. Im Fall des Winkelblockglaukoms wird der
Kammerwinkel blockiert. Hierfür gibt es verschiedene Ursachen, z.B. Blockierung durch die Linse
oder die Iris oder durch Verkleben des Kammerwinkels. Dagegen ist beim Oﬀenwinkelglaukom kei-
ne Beeinträchtigung des Kammerwinkels festzustellen. Hier wird der Abﬂuss durch Ablagerungen
im nachfolgenden Trabekelwerk behindert. Die Ursachen für diese Ablagerungen sind weitgehend
ungeklärt. Das primäre Oﬀenwinkelglaukom (POWG) ist die weitaus häuﬁgste Form des Glaukoms
[Fla01].
Bei diesem führt der erhöhte Augeninnendruck zu einer Wölbung der Lamina cribrosa an der
Durchtrittstelle des Sehnerven durch die Sklera und zur Schädigung der Axone der Ganglienzellen.
Daran sind die Astrozyten (Sternzellen), welche sich in der Lamina cribrosa beﬁnden, wesentlich
beteiligt [TTBS08]. Diese werden durch den erhöhten Druck aktiviert. Vermutlich kommt es vor
allem durch die verstärkte Freisetzung von neurotoxischen Substanzen durch die Astrozyten zu einer
Degeneration der Ganglienzellaxone [NL03]. Zu weiteren Schädigungen kommt es durch sekundäre
Eﬀekte, wie die Freisetzung freier Radikale, Entzündungen und Autoimmunreaktionen infolge der
Zerstörung benachbarter Gliazellen [Tez06, Chi06]. Schädigungen betreﬀen jedoch nicht nur retinale
Ganglienzellen und deren Axone im Sehnerv sondern wurden auch im LGN und bis hin zum visuellen
Kortex nachgewiesen [GAT+06].
Eine der herausragenden Leistungen des visuellen Systems ist seine Anpassungsfähigkeit. Das
betriﬀt insbesondere auch Skotome (Gesichtsfeldausfälle). Ein Beispiel hierfür ist das natürliche
Skotom Papille (Blinder Fleck). Da hier der Sehnerv austritt und sich demzufolge an dieser Stelle
keine Rezeptoren beﬁnden, ist es also unmöglich, an dieser Stelle etwas zu sehen. Beim normalen
Sehen werden diese natürlichen Gesichtsfeldausfälle nicht bemerkt, da sich die Blinden Flecken des
linken und rechten Auges an verschiedenen Stellen beﬁnden und die fehlenden Bildinformationen aus
vorhandenen sozusagen interpoliert werden. Beim Auftreten krankheitsbedingter Skotome verhält
sich das visuelle System ähnlich. Bis zu einem bestimmten Schweregrad ist es in der Lage, die
fehlenden Informationen aus den vorhandenen zu approximieren. Das ist zum einen eine positive
kompensatorische Leistung, zum anderen erschwert es jedoch die Diagnose der zugrunde liegenden
Krankheit. In der Regel bemerkt der Betroﬀene selbst die Krankheit erst in ihrem fortgeschrittenen
Stadium, da für ihn vorher keine Symptome erkennbar sind. Das ist insbesondere beim POWG
sehr ungünstig, da sich medikamentös lediglich das Fortschreiten der Krankheit aufhalten lässt. Es
ist jedoch nicht möglich, einmal eingetretene Schäden (Zerstörung der Ganglienzellen bzw. deren
Axone usw.) rückgängig zu machen.
Daher ist es notwendig, die Krankheit in ihrem Frühstadium zu erkennen und zu behandeln, be-
vor es zu schwerwiegenden, irreparablen Schädigungen kommt. Vorsorgeuntersuchungen ab einem
Alter von 40 Jahren, besonders bei genetischer Veranlagung, sind anzustreben. Anders als bei der
Krebsfrüherkennung, die von den Krankenkassen bezahlt wird, gehört die Untersuchung zur Früher-
kennung des Glaukoms bisher leider nicht zu den gesetzlichen Vorsorgeleistungen. Laut einer Studie
der WHO von 2004 ist Glaukom mit 12,3 % weltweit und 18 % in Deutschland die zweithäuﬁgste




Außer Glaukomen gibt es weitere Krankheiten, welche Gesichtsfeldausfälle zur Folge haben können.
Hierzu zählen auch die Optikusathrophien. Laut [Sta01] ist darunter Folgendes zu verstehen:
Unter dem Begriﬀ Optikusatrophie sind alle Schädigungen des 3. Neurons des Seh-
nervs zusammengefasst, die zu einer Degeneration (=Rückbildung) bzw. zu einem Ver-
lust der Markscheiden des Sehnervs führen. Die Ursachen für eine Optikusatrophie kön-
nen sehr unterschiedlich sein und werden in zwei Gruppen eingeteilt:
 Sekundäre Optikusatrophie sind als Folgeerscheinung einer vorausgegangenen Erkrankung von
Netzhaut oder Sehnerv anzusehen, z. B. als Folge eines Glaukoms.
 Primäre Optikusatrophien sind alle Formen von Optikusatrophien, die nicht sekundär sind.
Wichtigstes Merkmal der Optikusatrophie ist die blasse Farbe der Papille. Der Grad
der Blässe hängt aber nicht mit der Schwere des Sehverlustes zusammen. Die Beeinträch-
tigungen schwanken zwischen kleinen zentralen bis hin zu großen Gesichtsfeldausfällen
oder sogar Erblindungen.
Des weiteren zählt auch die Multiple Sklerose (MS) zu den Krankheiten, die sich auf das Sehen
auswirken können. Probleme mit den Augen treten bei MS häuﬁg auf und werden entweder durch
eine Schädigung am Sehnerven, oder der Nerven, zur Bewegungssteuerung des Auges, hervorgeru-
fen. Schäden am optischen Nerv werden optische Neuritis oder auch Optikusneuritis genannt und
führen zu vorübergehendem Verlust des Sehvermögens oder zu Sehstörungen und werden manchmal
von Schmerzen hinter dem Auge begleitet. Die normale Sehfähigkeit stellt sich gewöhnlich innerhalb
von einigen Wochen wieder ein. Nur sehr selten führt MS zu völliger Blindheit. Jedoch treten die
Symptome oft immer wieder auf, meist in jeweils einem der beiden Augen. Ein Langzeitschaden
des optischen Nervs kann einen Verlust der Sehschärfe, der sich nicht durch eine Brille korrigieren
lässt, und/oder einen Verlust der Farberkennungsfähigkeit [SJK+09] hervorrufen. Im Verlauf der
Erkrankung tritt unabhängig von Form und Phase der Krankheit auch eine signiﬁkante Latenzver-
größerung der N75- und P100-Spitzen bei Pattern-reversal Stimualtion auf [PBT+09]. Selten treten
auch Zentralsskotome auf [Tau09].
2.2.4. Aﬀektionen des N. opticus und der Sehbahn
Als eine weitere Gruppe sind Aﬀektionen des N. opticus und der Sehbahn zu nennen. Hierzu sind
insbesondere Läsionen zu rechnen. Schädigungen der Sehbahn können verschiedene Ursachen haben.
Dabei kommt es entweder zu einer Mangelversorgung mit Blut oder einem übermäßig starken Druck
auf die Sehbahn. Verursacher hierfür sind:




 Ischämien (Minderdurchblutung oder Unterbrechung, vgl. Schlaganfall),
 Traumen,
 Tumore.
In Abb. 2.4 sind rechts die Auswirkungen des Ortes der Läsion (links) auf das Gesichtsfeld veran-
schaulicht. Anhand des Gesichtsfeldbildes ist also ein Rückschluss auf den Ort der Läsion möglich.
Durch die Entwicklung der bildgebenden Verfahren CT und MRT ist die perimetrische Untersuchung
von Läsionen in den Hintergrund getreten. Diese stellt jedoch immer noch eine strahlungsfreie und
kostengünstige alternative Untersuchungsmethode dar. Gesichtsfeldausfälle können auch als Neben-




Unter dem Gesichtsfeld versteht man das Wahrnehmungsfeld des Auges bei unbewegtem Gerade-
ausblick. Es umfasst die Gesamtheit aller Punkte (Gegenstände, Flächen) im Raum, die bei Fixation
eines Punktes gleichzeitig vom Auge gesehen werden (siehe Abb. 2.4 rechts) [Lan08]. Als monoku-
lares Gesichtsfeld wird der Bereich der visuellen Welt bezeichnet, der mit einem unbewegten Auge
wahrgenommen werden kann. Auf der temporalen Seite sind Winkel von über 90° erfassbar, wohin-
gegen das Gesichtsfeld nasal durch die Nase auf etwa 60° begrenzt wird (siehe Abb. 2.6). Werden
die monokularen Gesichtsfelder beider Augen zusammengefasst, so erhält man das binokulare Ge-
sichtsfeld, also den Bereich der Umwelt, der mit beiden unbewegten Augen sichtbar ist. Wesentlich
größer ist das Blickfeld. Hiermit wird der Bereich bezeichnet, welcher bei unbewegtem Kopf durch
beide Augen inklusive Augenbewegungen erfasst werden kann. In dieser Arbeit wird im Weiteren
nur das monofokale Gesichtsfeld betrachtet.
Bei der Bestimmung des Gesichtsfeldes werden prinzipiell zwei Verfahren unterschieden. Werden
die Testmarken auf eine Ebene projiziert, so wird dies als Kampimetrie (Campus, lat. Ebene)
bezeichnet. Erfolgt die Projektion hingegen auf die Innenseite einer Hohlkugel bzw. einer Halbkugel,
wird dies als Perimetrie (peri, lat. um, herum) bezeichnet.
Die Geräte zur Realisierung dieser Untersuchungen werden entsprechend als Kampimeter und
Perimeter bezeichnet. Ein großer Vorteil von Perimetern ist, dass hiermit die gesamte Ausdehnung
des Gesichtsfeldes untersuchen werden kann. Ein Kampimeter müsste hierfür eine unendliche große
Fläche besitzen. Des Weiteren ist der Abstand vom Auge zur Schirmebene in einem Perimeter kon-
stant. In einem Kampimeter ist dies nicht der Fall und es kommt in der Peripherie zu geometrischen
und lichttechnischen Verfälschungen der präsentierten Lichtmarken.
Abbildung 2.6.: Gesichtsfeld: Schwellwerttest des rechten Auges des Autors (zentral 30-2) mit Hum-
phrey Field Analyzer II (HFA). Bei etwa 15° horizontal und 3° vertikal ist deutlich
der blinde Fleck zu erkennen.
20
2. Grundlagen
2.4. Geschichte der Perimetrie
Das Gesichtsfeld des Menschen bzw. Störungen des selben beschäftigt die Menschheit schon seit
tausenden von Jahren. Draeger und Harsch haben die Geschichte der Perimetrie in ihrem gleichna-
migen Buch zusammengetragen [DH04]. Die folgende Zeittafel zur Geschichte der Perimetrie wurde
hier entnommen.
Zeittafel
ca.350-300v.Chr. Euklids und Aristoteles' Betrachtungen zum Gesichtsfeld ("Sehraum")
ca.150n.Chr. Ptolemäus unterscheidet direktes vom indirekten Sehen ("Sehstrahlenkegel") und gibt die Aus-
dehnung des Gesichtsfeldes in horizontaler und vertikaler Richtung an
2.Jh.n.Chr. Galen beschreibt verschiedenartige Gesichtsfelddefekte
4.Jh.n.Chr. Damianos unterscheidet ein "deutliches zentrales" von einem "undeutlichen peripheren" Sehen
9.Jh.n.Chr. Al Kindî unterscheidet zwischen zentraler und peripherer Sehschärfe
1593 Porta prüft mit kampimetrischer Anordnung Einﬂuss von Beleuchtung und Hintergrund auf
Gesichtsfeldgrenzen
1604 Kepler umschreibt das gemeinsame Gesichtsfeld beider Augen
1666 Mariotte entdeckt blinden Fleck
1708 Boerhaave beschreibt dunkle Flecken und Ausfälle im Gesichtsfeld sowie einen Test zur Sko-
tomdiagnostik
1817 Beer beschreibt Verengungen des Gesichtsfeldes
1801 Young gibt genaue Ausdehnung der Gesichtsfeldgrenzen sowie Lage und Größe des blinden
Fleckes an
1823 Purkinje benutzt als erster eine gewölbte Untersuchungsﬂäche
1856 Einführung der kampimetrischen Methode in die klin. Praxis durch von Graefe
1857 Aubert stellt Bogenperimeter vor
1862 Weiterentwicklung des Aubert-Perimeters durch Förster
1872 Scherk konstruiert Halbhohlkugelperimeter
1877 Ganzkugelperimeter von Stilling
1877 Gegenüberversuch nach Donders
1881 Viertelkreisbogenperimter nach Uhthoﬀ
1884 Selbstregistrierendes Perimeter von Mayerhausen und Albertotti
1889 Verfeinerung und Standardisierung der Kampimetrie durch Bjerrum
1897 Helmbolds Fadenperimeter
1909 Verwendung der Blitzlichtperimetrie durch Hertzell
1914 "Gesichtsfeldberg" von Traquair
1924 Zeiss-Projektionsperimeter nach Maggiore
1945 Halbkugel-Projektionsperimeter mit Registriervorrichtung (n. Goldmann)
1955 Halbautomatisches Perimeter (n. Harms)
1958 Tübinger Hand-Perimeter (n. Harms u. Aulhorn)
1975 Rechnergesteuerte automatische Perimeter Octopus 201 (n. Fankhauser)
1980 Tübinger Automatikperimeter TAP (Fa. Oculus)
1984 Datenübertragung zum PC beim Octopus-Perimeter
1989 Direkte Projektion beim Octopus 1-2-3




Aus den in Kapitel 2.3 genannten Gründen werden in der medizinischen Praxis heute fast aus-
schließlich Perimeter verwendet. Sie dienen der Ermittlung der örtlichen Verteilung der Lichtemp-
ﬁndlichkeit auf der Netzhaut. Die Messung wird bei einer konstanten Hintergrundleuchtdichte für
jedes Auge einzeln entweder mit einem manuellen oder automatischen Perimeter durchgeführt. Der
Patient blickt auf einen Fixpunkt geradeaus in eine Halbkugel. Die ersten Perimeter waren als
Bogenperimeter ausgeführt (Aubert u. Förster 1857). Die Reize werden hier auf einem Halbkreisbo-
gen präsentiert. Heute haben sich die technisch aufwendigeren Halbkugelperimeter durchgesetzt, da
nur bei diesen reproduzierbare Ergebnisse durch deﬁnierte Messbedingungen gewährleistet werden
können.
Bei der subjektiven Perimetrie wird prinzipiell zwischen zwei Verfahren, der kinetischen und der
statischen Perimetrie, unterschieden. Mit der kinetischen Perimetrie wird die topographische Ver-
teilung der Lichtunterschiedsempﬁndlichkeit (LUE) mittels bewegter Messmarken unterschiedlichen
Reizwertes (Leuchtdichte und Größe) untersucht. Dabei kann die Lichtmarke (Prüfreiz) entweder
manuell mit mechanischer oder mit servomotorgestützter Transmission bewegt werden. In letzterem
Fall kann der Untersucher Anfangs- und Zielorte der Reizmarke sowie deren Winkelgeschwindigkei-
ten festlegen [Gas06]. Die Untersuchung beginnt mit großen Marken mit großer Leuchtdichte und
wird mit Lichtmarken immer geringerer Größe und Leuchtdichte wiederholt. Dabei wird diese radial
von der Peripherie zum Zentrum bewegt. Der Untersuchte gibt mit Hilfe eines Signalknopfes an, ab
wann er die Lichtmarke wahrnimmt. Werden die Punkte der ersten Wahrnehmung von Lichtmarken
gleicher Größe und Helligkeit verbunden, so erhält man sogenannte Isoptere [Gre08].
Die heutzutage durchgeführte statische Perimetrie ist ausschließlich Rasterperimetrie. Zunächst
wird ein Prüfpunktraster festgelegt, also die Verteilung der Stellen im Gesichtsfeld, an denen ei-
ne Messung der Unterschiedsempﬁndlichkeit durchgeführt werden soll. Bei der manuellen statischen
Perimetrie wird für dieses Punktraster die Wahrnehmungsschwelle Punkt für Punkt ermittelt, indem
die Helligkeit so lange erhöht wird, bis der Patient diesen Punkt wahrnimmt (bzw. die Helligkeit
vermindert, bis der Punkt nicht mehr wahrgenommen wird). Um den Einﬂuss des Untersuchers
zu minimieren wurde der Ablauf der Untersuchung weitgehend automatisiert und erfolgt heute
meist computergesteuert (automatische statische Perimetrie). Hierbei leuchten entsprechend dem
Prüfraster Lichtmarken kurz auf. Hat der Untersuchte diese wahrgenommen, so bestätigt er dies
durch Drücken des Signaltasters. Hat er die Lichtmarke nicht wahrgenommen, so erscheint sie spä-
ter nochmals mit größerer Leuchtdichte. Wurde die Lichtmarke erkannt, wird sie im Verlauf der
Untersuchung nochmals mit geringerer Leuchtdichte gezeigt. Auf diese Weise wird die Reizschwelle
für jeden einzelnen Punkt des Rasters ermittelt [Gre08].
Welches der beiden Verfahren zum Einsatz kommt, hängt von der Untersuchungsaufgabe ab. Wer-
den steile Gradienten der LUE, wie sie vor allem in der Peripherie auftreten, sowie scharf begrenzte,
tiefe Skotome untersucht, so bietet sich der Einsatz der kinetischen Perimetrie an. Werden jedoch
Skotome mit eher geringem Gradienten der LUE, oder Bereiche im Gesichtsfeldzentrum untersucht,
so ist die statische Perimetrie besser geeignet. Mit einigen Geräten (Octopus 1011, Twinﬁeld2, Hum-
phrey® Field Analyzer/HFA II-i3) sind beide Untersuchungsmethoden möglich [LV92, Gas06]. Die
kinetische Perimetrie sollte bevorzugt bei Patienten mit reduzierter Kooperationsfähigkeit eingesetzt
werden, da der Untersucher den Untersuchungsablauf den Möglichkeiten des Patienten anpassen
kann. Darüber hinaus hat die kinetische Perimetrie bei praktisch allen gutachtlichen Fragestellun-
gen (Führerschein, Sozialgericht, Blindengeld, u.a.) die im Zweifelsfall entscheidende Bedeutung
[Gas06].
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Einen wesentlichen Einﬂuss auf die Genauigkeit jeder perimetrischen bzw. kampimetrischen Un-
tersuchung hat die Fixation des Probanden. In jedem Perimeter wird dem zu Untersuchenden ein
Fixationspunkt präsentiert. Es wird dazu aufgefordert, ständig auf diesen Punkt zu ﬁxieren. Diese
Fixation ist notwendig, um eine genaue Zuordnung der präsentierten Stimuli zu einem deﬁnierten
Punkt auf der Retina zu gewährleisten. Mit zunehmender Dauer einer Untersuchung fällt die Kon-
zentration auf den Fixationspunkt schwerer. Unter Umständen wird auch der Fixationspunkt nicht
mehr wahrgenommen (Troxler-Eﬀekt [Tro04]). Dadurch kommt es zu Fehlﬁxationen. In verschie-
denen Studien wurde die Größenordnung von Fehlﬁxationen untersucht. Hierbei wurde festgestellt,
dass auch bei jungen, sehr kooperativen Probanden eine 100%ige Fixation nicht gewährleistet ist
und es, insbesondere bei längeren Untersuchungen, zu Fehlﬁxationen kommt [KFS86]. Weitere Stu-
dien gingen der Frage nach den Auswirkungen dieser Fehlﬁxationen auf das Untersuchungsergebnis
nach [DV94, VD98, MKGB05]. Die Studien zeigen, dass eine Fehlﬁxation einen deutlichen Einﬂuss
auf das Ergebnis der Untersuchung hat und dieses verfälschen kann.
Die meisten Geräte besitzen zumindest eine Fixationsüberwachung [AFR+99, Gas06]. Diese er-
folgt im einfachsten Fall optisch subjektiv durch den untersuchenden Arzt. Andere Methoden sind
Kameraüberwachung oder Videoaufzeichnungen sowie die Methode nach Heijl-Krakau. Bei dieser
wird der Blinde Fleck stimuliert. Wird der Stimulus gesehen, wurde nicht richtig ﬁxiert [HK75]. Das
Perimeter von Dicon verwendet kinetic ﬁxation als Fixationsmethode. Dabei wird der Fixations-
punkt zwischen den Stimuli bewegt und stoppt kurz vor dem nächsten Stimulus [AFR+99].
Problematisch gestaltet sich die Untersuchung von Patienten mit einem zentralen Skotom, also
Patienten, die einen Gesichtsfeldausfall im Bereich der Fovea haben. Da dieser Bereich für die
Fixation notwendig ist, ist es diesen Patienten nicht möglich, auf einen Punkt zu ﬁxieren. Es wird
versucht, eine Fixation durch ständige Blicksprünge um den Fixationspunkt herum zu kompensieren.
Wünschenswert wäre eine automatische Fixationskorrektur. Für Patienten mit Zentralskotom
würde hierdurch eine sinnvolle perimetrische Untersuchung überhaupt ermöglicht. In der vorliegen-
den Arbeit wurde dies umgesetzt. Dazu wird die Blickrichtung des Auges mittels eines Eyetrackers
erfasst und das Stimulationsmuster entsprechend nachgeführt (siehe Kapitel 4.2).
2.7. Objektive Perimetrie
2.7.1. Prinzipien der visuellen Stimulation
2.7.1.1. Allgemeines
Die in Kapitel 2.5 genannten Verfahren zur Gesichtsfeldbestimmung sind weitestgehend automa-
tisiert und folgen gewissen Standards. Dadurch ist gewährleistet, dass gleiche Messbedingungen
herrschen und relativ wenige Fehler durch den Bediener auftreten.
Ein schwerwiegendes Problem aller oben genannten Verfahren ist jedoch, dass die Mitarbeit der
zu untersuchenden Person zwingend notwendig ist. Es handelt sich somit um subjektive Verfahren.
Die Mitarbeit des Patienten kann im Wesentlichen in zwei Bereiche unterteilt werden. Zum einen
muss dieser während der gesamten Untersuchung auf einen Fixationspunkt oder eine Fixationsmar-
ke blicken und dabei Kopfbewegungen vermeiden. Dies ist notwendig, um eine genaue Zuordnung
der applizierten Stimuli zu einem festen Ort auf der Retina zu gewährleisten. Die Problematik Fi-
xation wird in Kapitel 2.6 behandelt. Zum anderen muss der Patient die wahrgenommenen Stimuli
durch Knopfdruck bestätigen. Bei der Erfüllung beider Aufgaben treten teilweise schwere Deﬁzite
auf. Die mangelnde Kooperationsbereitschaft kann sowohl auf bewusster Verweigerung als auch auf
Unvermögen des Patienten beruhen. Bewusst unterlassene oder gar falsche Betätigung des Rückmel-
deschalters kann durch Personen erfolgen, die einen Gesichtsfeldausfall, z.B. in Folge eines Unfalls,
vortäuschen wollen. Auch das umgekehrte Problem, das Vortäuschen eines intakten Gesichtsfeldes,
kann auftreten. Bei einigen älteren Geräten ist das Schema der Stimulation leicht zu durchschauen
und der Stimulationszeitpunkt vorherzusehen, sodass teilweise sogar unwillkürlich eine nicht er-
folgte Wahrnehmung signalisiert wird. Eine Studie von Thompson et al. zeigt, dass es sowohl bei
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manueller kinetischer, als auch bei automatischen statischen Perimetrie sehr einfach möglich ist,
verschiedene Arten von Gesichtsfeldausfällen zu simulieren [TKE96]. Eine der häuﬁgsten Ursachen
für falsche Messungen dürfte jedoch sein, dass Patienten dem Ablauf der Messung nicht folgen
können oder ermüdet und unkonzentriert sind, sodass auch bei Wahrnehmung des Stimulus keine
Bestätigung dieser durch Knopfdruck erfolgt [Gas06]. Dies ist vermehrt bei älteren Menschen der
Fall. Problematisch ist, dass gerade diese Personengruppe in erhöhtem Maße von Augenkrankheiten
mit Gesichtsfeldausfällen betroﬀen ist. Einen Lösungsansatz, um diese Probleme zu vermeiden, bie-
tet die objektive Perimetrie. Diese hat zum Ziel, das menschliche Gesichtsfeld objektiv, also ohne
Mitwirkung des Patienten, zu bestimmen. Hierfür stellt sich die prinzipielle Frage, wie die Wahr-
nehmung eines Stimulus ohne Mitarbeit des Untersuchten detektiert werden kann. Es stellt sich also
die Frage nach einem Zugang zum visuellen System. Wie in Kap. 2.1 dargelegt, erfolgt die Aufnah-
me der visuellen Informationen mittels des Auges. Die Verarbeitung dieser Informationen, also das
eigentliche Sehen, erfolgt jedoch größtenteils in einem speziellen Bereich des Gehirn, dem Visuellen
Kortex. Somit ist ein direkter Zugang zu diesem ohne massiv invasive Eingriﬀe nicht möglich. Dies
ist ethisch nicht vertretbar und aufgrund des hohen Risikos und Aufwandes nicht in Betracht zu
ziehen. Die Gesichtsfeldmessung sollte nichtinvasiv und möglichst patientenschonend erfolgen.
Möglichkeiten eines nichtinvasiven Zugangs bieten die elektrophysiologischen Verfahren Elektrore-
tinogramm (ERG) und Elektroenzephalogramm (EEG). Diese werden nun hinsichtlich ihrer Eignung
weiter untersucht.
2.7.1.2. Elektroretinogramm (ERG)
Das auf die Retina einfallende Licht wird in dieser in elektrische Impulse umgewandelt. Dies ist
mittels des ERG messbar. Das ERG ist der Oberbegriﬀ für alle in der Netzhaut evozierten Licht-
und Musterantworten, die nichtinvasiv mit Korneaelektroden gemessen werden können [SB05].
Die Messung erfolgt entweder mit speziellen Kontaktlinsen oder aber mit goldbeschichteten Fäden
bzw. Goldplättchen. Das Applizieren der Elektroden stellt in jedem Fall eine Patientenbelastung
dar. Für die Messung ist in fast allen Fällen eine medikamentöse Weitung der Pupille notwendig.
Durch den Einsatz des Medikamentes wird unter anderem die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt.
Das ERG repräsentiert die Aktivität der Retina. Störungen und Gesichtsfeldausfälle, welche nach
der Retina, also z.B. am Sehnerv nach Verlassen des Auges, auftreten, können demzufolge mit dieser
Methode nicht registriert werden. Gegenüber dem VEP weist das ERG aufgrund der höheren Po-
tentiale und den geringeren Störungen jedoch ein deutlich besseres Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
auf.
2.7.1.3. Visuell evozierte Potentiale (VEP)
Visuell evozierte Potentiale (VEP) bzw. visual evoked cortical potential (VECP) werden mittels
EEG-Elektroden an der Kopfoberﬂäche des Hinterkopfes über dem visuellen Kortex abgeleitet.
Das gemessene Signal ist ein Summenpotential sehr vieler, geometrisch parallel ausgerichteter und
synaptisch synchron aktivierter Pyramidenzellen des Kortex [BN05]. Das VEP repräsentiert die
Reaktion des visuellen Systems auf einen (optischen) Stimulus von der Retina bis zum primären
visuellen Kortex (V1). Die Stärke des messbaren evozierten Potentials an der Schädeloberﬂäche
ist von vielen verschiedenen Faktoren abhängig. So spielt die Orientierung der beteiligten Zellen
sowie deren Abstand zur Oberﬂäche eine entscheidende Rolle. Prinzipiell sind inhibitorische und
exzitatorische postsynaptische Potentiale großer Zellen als Generatoren des VEP zu betrachten.
Jedoch ist bisher keine Zuordnung von Kurvenanteilen zu bestimmten Zelltypen möglich [HA06].
Zur Ableitung von VEP werden bipolare Ein- und Mehrkanalableitungen im Bereich des Inion
verwendet. Das gemessene Signal wird als Elektroenzephalogramm (EEG) bezeichnet und reprä-
sentiert die Summe aller mit elektrischen Impulsen verbundenen Hirnaktivitäten. Dabei machen
die durch den Stimulus evozierten (hervorgerufenen) Potentialanteile nur etwa 10 % des gemessen
Signals aus. Die anderen 90 % sind auf die normale, vom Stimulus unabhängige, Spontanaktivität
des Gehirns zurückzuführen. Um nun das VEP aus dem Gesamtsignal EEG zu erhalten, sind zum
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einen adäquate Reize notwendig, um den evozierten Anteil selbst möglichst groß zu machen. Zum
anderen wird ein Stimulus entsprechend oft wiederholt und bezüglich des Stimulus gemittelt.
2.7.2. Konventionelles VEP - Ganzfeldstimulation
Für die Ableitung des VEP existiert ein klinischer Standard [OBB+04]. Jedoch gibt es eine Viel-
zahl von Stimulationsparametern und deren Kombinationen. Bezüglich des Stimulus wird zwischen
Blitzstimulation und Musterumkehr (Pattern reversal), bzw. pattern onset/oﬀset - Stimulation un-
terschieden.
Bezüglich der Reizfrequenz der Stimuli werden transiente und steady-state- Stimulation unter-
schieden. Bei transienter Stimulation ist die Reizantwort vollständig abgeklungen, bevor ein neuer
Stimulus erfolgt. Dies ist nach etwa 500 ms der Fall. Als steady-state-Stimulation werden Stimulatio-
nen mit Frequenzen > 3,5 Hz bezeichnet [CB99, Low00]. Das entspricht einem Interstimulusintervall
(ISI) von 285,7 ms. Hierbei überlagern sich die Einzelantworten und man erhält nach einer Ein-
schwingzeit eine sinusförmige Antwort des eingeschwungen Systems. Weitere Parameter, die einen
Einﬂuss auf Form und Amplitude des VEP haben, sind Hintergrundleuchtdichte, Stimulusleucht-
dichte, sowie Farbe, Form und Ausdehnung der Stimuli. Ein Problem aller evozierten Potentiale ist
deren Extraktion aus dem gemessenen EEG. Wie in Kapitel 2.7.1.3 beschrieben, wird das EEG über
dem okzipitalen Kortex an der Kopfoberﬂäche abgeleitet. Da das Spontan-EEG bezogen auf den
Stimulus statistisch verteilt ist, das VEP jedoch durch einen Stimulus, dessen Zeitpunkt bekannt
ist, wird durch die Wiederholung des Stimulus und anschließende Mittelung eine Unterdrückung
des Spontananteils des EEG erreicht. Das gesuchte VEP kann somit extrahiert werden.
Pathologische Befunde des visuellen Systems werden in der klinischen Routine zum einen anhand
der Latenzverlängerung der P100-Welle und zum anderen an einer Amplitudenminderung sowie an
zerfallenen Potentialen erhoben [CM70, MS91, MS94, OBB+04]. Trotz Standardisierung existieren
jedoch keine allgemeingültigen Normalwerte. Wie bei keiner anderen EP-Modalität4 variieren die
Normalwerte von Labor zu Labor aufgrund der Vielfalt der möglichen Reiz- und Ableitbedingun-
gen. Eigene Normalwerte sind daher von mindestens 40 normalen Probanden zu erstellen[BN05].
Die starke interinduviduelle Variabilität ist vor allem auf unterschiedliche Position und Faltung des
visuellen Kortex, insbesondere der ﬁssura calcarina, zurückzuführen [HA06]. Daher gehört ein in-
terokularer Vergleich der VEP zum Standard. Die Analyse der Signale ist nicht trivial, da sowohl
die Form als auch die Amplituden vom Ort der Stimulation abhängen. So sind die Amplituden
der unteren Gesichtsfeldhälfte deutlich stärker, als die der oberen [HA06, HOW03]. Daher gibt es
Ansätze, das erhaltene VEP mit aussagekräftigeren Methoden zu untersuchen und zu bewerten.
Hierzu gehören beispielsweise der Einsatz einer Fourieranalyse [NCT85, VM91] oder von Korrelati-
onsuntersuchungen und neuronalen Netzen [BHSD08].
Mit der Ganzfeldstimulation ist nur eine globale Aussage über die Funktion des visuellen Systems
möglich. Lokale Gesichtsfeldausfälle können weder erkannt noch lokalisiert werden.
Wie schon bezüglich der Diagnose der Läsionen in Kapitel 2.2.4 konstatiert, so tritt auch die
Bedeutung der Ganzfeldstimulation durch die Möglichkeiten bildgebender Verfahren, wie Magne-
tresonanztomographie (MRT) oder Computertomographie (CT), Scanning Laser Opthalmoscopie
(SLO) und optische Kohärenztomographie (OCT), in den Hintergrund.
2.7.3. Multifokale Stimulation
Die klassische Perimetrie erfolgt monofokal, d. h. zu jedem Zeitpunkt wird nur ein Stimulus appli-
ziert. Dies ist sinnvoll, da der Patient die Wahrnehmung des Stimulus manuell bestätigen muss. Die
monofokale Stimulation ist in der objektiven Perimetrie prinzipiell möglich, würde aber aufgrund der
für die Antwortmittelung notwendigen Stimuluswiederholungen zu unzumutbar langen Messzeiten
führen. Aus diesem Grunde wurden multifokale Stimulationstechniken von Sutter (mfERG) [Sut91]
und Baseler (mfVEP)[BSKC94], eingeführt. Multifokal bedeutet, dass mehrere Stimuli gleichzeitig
4EP - Evoziertes Potential
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auftreten können. Dadurch ist prinzipiell eine Verkürzung der Untersuchungszeit möglich. Gegen-
über der subjektiven Perimetrie sowie der monofokalen objektiven Perimetrie ergibt sich sowohl
das Problem der Zuordnung einer erhaltenen Reizantwort zu einem einzelnen Stimulus als auch das
Problem der Signalvorverarbeitung zur Extraktion des VEP. Bei monofokaler bzw. Ganzfeldstimu-
lation wird wie in Kapitel 2.7.2 erwähnt, die Methode der Mittelung (Averaging) angewendet, um
das VEP aus dem gemessenen EEG zu erhalten. Dieses kann eindeutig dem evozierenden Stimulus,
und somit auch dem Stimulationsort, zugeordnet werden. Treten jedoch, wie bei der multifokalen
Stimulation, mehrere Stimuli gleichzeitig auf, wäre es zwar möglich, mittels der Mittelungstechnik
ein VEP aus dem EEG zu erhalten. Jedoch ist es nicht möglich, dieses eindeutig einem Stimulus
zuzuordnen, da es sich ja um die Summenantwort aller zu diesem Zeitpunkt erfolgten Reize handelt.
Daher erfolgt die Stimulation mit einem Set unabhängiger pseudozufälligen Folgen. Jedem Stimu-
lationspunkt ist dabei eine eigene Stimulationsfolge zugeordnet. Für die Signalerfassung kann die
selbe Ableittechnik verwendet werden, die auch bei der Erfassung des normalen VEP zum Einsatz
kommt. Das EEG wird in der für VEP üblichen Weise abgeleitet. Aus dem gemessenen Signal und
der Stimulationssequenz jedes einzelnen Punktes wird nun die Kreuzkorrelationsfunktion (KKF)
berechnet (siehe Abb. 2.7 sowie Kapitel 2.7.4.2).
Abbildung 2.7.: Prinzip der multifokalen Stimulation: Jedem Stimulationspunkt ist eine pseudo-
zufällige Sequenz zugeordnet. Über dem visuellen Kortex wird das EEG abgelei-
tet. Dieses wird mit der Stimulationssequenz jedes einzelnen Stimulationspunktes
kreuzkorreliert.
Die KKF stellt hier ein Ähnlichkeitsmaß dar. Sie macht also eine Aussage über den Zusammen-
hang der Eingangssignale, in diesem Fall also der Stimulationssequenz und des EEG. Enthält also
das EEG Signalanteile, welche mit der Stimulationsfolge eines Stimulus korrelieren, so erhält man
in der KKF einen Peak. Im Gegensatz zum VEP erhält man bei dieser Methode also kein Potential
im eigentliche Sinn sondern eine statistische Funktion. Strenggenommen ist es also falsch, hier von
einem VEP zu sprechen. Es werden zwar Potentiale evoziert, jedoch können diese nicht direkt sicht-
bar gemacht werden. Aufgrund der Ähnlichkeit zu den VEP und der Einfachheit halber wird der
Begriﬀ mfVEP dennoch verwendet. Trotz der Ähnlichkeit mit dem konventionellen VEP weist das
mfVEP Abweichungen zu diesem auf und ist nicht direkt mit diesem vergleichbar. Es handelt sich
also hierbei nicht um ein kleines oder ausschnittsweises Normal-VEP [HG03]. Wie beim VEP, ist
auch beim mfVEP eine starke interindividuelle Varianz zu verzeichnen. Intraindividuelle Variabilität
der Signalform tritt in mindestens fünf Punkten auf [HA06]:
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1. Die Antworten des oberen Gesichtsfeldes weisen eine umgekehrte Polarität gegenüber der
unteren auf.
2. Die Antworten der nasalen Retina sind etwas schneller als die der temporalen Retina.
3. Es ist eine interokulare Latenzdiﬀerenz von 4-5 ms zu verzeichnen.
4. Bei Stimuli kurz über der horizontalen Mittellinie treten deutlich höhere Potentiale auf, als
bei Stimuli kurz unter dieser Linie.
5. Die Signalformen von Stimulationen entlang der vertikalen Mittellinie unterscheiden sich deut-
lich von denen aller anderen Stimulationsorte.
Die Generatoren des mfVEP werden im Wesentlichen im primären visuellen Kortex (V1 oder Area
17) angenommen. Die Unterschiede in der vertikalen Achse führten jedoch zu der Vermutung, das
Generatoren in weiteren Bereichen beteiligt sind [HA06].
Bisher kommen als Stimulationssequenzen sogenannte m-Sequenzen zum Einsatz. Hierbei handelt
es sich um pseudozufällige Folgen. Eine bedeutende Eigenschaft dieser Folgen ist, dass sie wesentli-
che Merkmale von Zufallsfolgen besitzen, jedoch nach einem determinierten Algorithmus generiert
werden. Die hiermit präsentierten Stimuli erscheinen dem Betrachter zufällig verteilt. Sowohl die
Erzeugung als auch die konkreten Eigenschaften dieser Sequenzen werden im folgenden Kapitel
behandelt.
Als Stimulationsgerät wird gewöhnlich ein CRT-Monitor verwendet. Jedoch kommen auch LED-
Matrizen [Göt01], Scanning Laser Ophthalmoskop (nur für mfERG) [Pol03], direkt vor dem Au-
ge platzierte Stimulationsgeräte, wie LED-Brillen [SR04] oder Mikrodisplays [Sch04] sowie LCD-
Monitore zum Einsatz. Erste Versuche wurden auch mit einem Halbkugelprojektionssystem unter-
nommen [GBH05].
Als Stimulationsmuster werden standardmäßig Arrays von 60 oder 103 schwarz-weißen Hexagonen
verwendet. Dabei nimmt die Fläche der Hexagone zur Peripherie hin zu.
Anwendungsgebiete der mfVEP sind die Diagnose nichtorganischer Sehverluste und die Dia-
gnose und Verlaufskontrolle bei Optikusneuritis (optic neuritis) sowie multipler Sklerose (MS)
[HOW03, Pal03]. Eines der frühesten Anzeichen für MS ist Optikusneuritis. Ein weiteres großes
Forschungsgebiet ist die Detektion von Ganglienzellschädigungen [GGK02, GKGa00, HZ00, HOZ00,
Hoo02, HG03, HZW03, KG00, ZHCH02]. Diese werden insbesondere durch Glaukome verursacht.
Ziel ist eine frühzeitige Diagnose der Zerstörung von Ganglienzellen. Eine Schädigung bzw. Zerstö-
rung der Ganglienzellen erfolgt lange bevor, mittels subjektiver Gesichtsfeldmessung feststellbare,
funktionelle Schädigungen auftreten [HG03].
Aufgrund der komplexen Stimulationstechnik und der nichttrivialen Auswertung der Signale gibt
es bisher nur wenige Forschungsteams, die sich intensiver mit dieser Stimulationstechnik beschäfti-
gen. Hier sind vor allem Hood et al. [HG03, Hoo02, HZHC02, HZ00, HZW03, HOW03] und Graham,
Klistorner et al. [GKGa00, KG00, GK98, KGGB98, KGGB05] zu nennen.
Mittlerweile sind jedoch kommerzielle Geräte bzw. Softwarepakete verfügbar, welche eine mul-
tifokale Stimulation ermöglichen. Hier sind beispielsweise VERISvon EDI5, NEURO PRAX®/
THERA PRAX® der Fa. neuroConn6, verschiedene Geräte von Roland Consult7 sowie AccuMap®
von ObjectiVision8 zu nennen.
5Electro-Diagnostic Imaging, Inc., 200F Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA, 94065-1402, USA
6neuroConn GmbH, Ehrenbergstr. 11, 98693 Ilmenau
7ROLAND CONSULT Stasche & Finger GmbH, Friedrich-Franz-Str. 19, 14770 Brandenburg






Wie in Kapitel 2.7.3 erwähnt, werden für die multifokale Stimulation Sets pseudozufälliger Sequenzen
verwendet. Diese Sequenzen müssen bestimmte Bedingungen erfüllen. Ein Mittel zur Beurteilung
der Eignung einer Sequenz stellt die Korrelationsfunktion dar. Hierbei wird die Korrelation als
Ähnlichkeitsmaß zweier Eingangssignale deﬁniert.





Sofern die Energie E endlich ist, spricht man von einem Energiesignal [Lük92]. Dies ist für die
zu verwendenden Sequenzen der Fall.
√
E wird als Norm des Signales bezeichnet. Werden zwei
Energiesignale s(n) und g(n) auf ihre Normen bezogen und die Diﬀerenz ihrer Energien gebildet,














Wird dieser Ausdruck vereinfacht, so erhält man mit psg den normierten Korrelationskoeﬃzienten:




Der Korrelationskoeﬃzient ist immer auch von der Verschiebung m der beiden Signale abhängig.











Wird ein Signal mit sich selbst bzw. mit einer zeitlich verschobenen Instanz des Signals verglichen,
so wird dies als Autokorrelationsfunktion (AKF) bezeichnet. Die AKF eines Signals s(n) ermöglicht
eine Aussage darüber, wie gut sich dieses Signal von einem zeitlich verschobenen Signal s(n +
m) unterscheidet. Die für die Stimulation zu verwendenden Folgen sollten sich möglichst gut von
ihrer zeitverschobenen Variante unterscheiden. Diese Bedingung ist erfüllt, wenn die AKF der Folge
für den Zeitpunkt m = 0 einen Peak aufweist, welcher sich deutlich von den Werten für m 6= 0
unterscheidet.




s(n)s(n+m), für | m |= 0(1)N − 1 (2.1)
Eine andere Deﬁnition ist mittels der Faltung möglich:
ϕss(m) = s(−m) ? s(m) (2.2)
Die Breite der AKF beträgt 2N − 1, wobei N die Länge der Sequenz s(n) ist. Optimale Werte
der normierten Autokorrelationsfunktion wären 1 für m = 0 (keine Verschiebung) und 0 für alle
9| m |= 0(1)N − 1bedeutet: Variation der diskreten Variablen | m |von 0 bis N-1 mit Schrittweite 1
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anderen m. Durch Fourier-Transformation von ϕss(m) erhält man für den Frequenzbereich das
Energiedichtespektrum der AKF (diskrete Fouriertransformierte) :
φss(k) = S(k)S(k) = |S(k)|2 (2.3)










Für die Auswertung einer multifokalen Stimulation ist es notwendig, Anteile des mfVEP einem der
quasigleichzeitigen Eingangsstimuli zuzuordnen. Dies ist mit Hilfe der Kreuzkorrelationsfunktion
möglich.
Stimulationsfolgen sollten die Bedingung erfüllen, dass eine Folge s(n) gut von einer anderen
Folge g(n) bzw. g(n+m) unterscheidbar ist. Dies ist der Fall, wenn die Folge s(n) unabhängig von
einer anderen Folge g(n) ist. Die Beurteilung dieser Eigenschaft ist mit Hilfe der KKF möglich.




s(n)g(n+m), für | m |= 0(1)N − 1 (2.5)
bzw. wiederum mit Hilfe der Faltung:
ϕsg(m) = s(−m) ? g(m) (2.6)
Im Frequenzbereich gilt für die Fourier-Transformierte φ :
φsg(k) = S(k)G(k) (2.7)






Pseudozufällige Folgen werden vor allem in der Kryptographie [Neu04] verwendet, kommen aber
auch im Global Positioning System (GPS) [Lük92] zu Einsatz. Die verwendeten Bezeichnungen
für pseudozufällige Folgen sind nicht einheitlich. Synonym werden folgende Bezeichnungen ver-
wendet: Pseudorandom-Codes (PR-Codes), Pseudorandom-Folgen (PR-Folgen), Pseudonoise-Codes
(PN-Codes), Pseudonoise-Folgen (PN-Folgen) sowie pseudorandom binary sequence (PRBS). Vom
Wortsinn her sind es periodische Folgen, die zum binären Rauschen, einem binären, statistisch
unabhängigen Zufallssignal, weitgehende Verwandtschaft aufweisen. Im Gegensatz zu echten Zu-
fallsfolgen werden sie jedoch nach einem determinierten Algorithmus reproduzierbar erzeugt. Durch
den Einsatz pseudozufälliger Folgen für die multifokale Stimulation erscheinen die Stimuli dem Un-
tersuchten zum einen räumlich zufällig verteilt. Dadurch wird eine Habituation (Gewöhnung) bzw.
eine Erwartungshaltung vermieden und Ermüdung reduziert. Zum anderen ist durch die determi-
nierte Generierung Reproduzierbarkeit sowie Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet.
Die Deﬁnition der Pseudozufallseigenschaft lautet nach Finger [Fin97] :
Ein determiniertes Signal soll dann pseudozufällig genannt werden, wenn zwischen sei-




Kriterien für die Zufälligkeit sind [Fin97]:
1. Die Binärsymbole treten etwa gleich häuﬁg auf.
2. Reihen gleicher aufeinanderfolgender Symbole (runs) treten abwechselnd auf, wobei die Hälfte
der runs die Länge 1, ein Viertel die Länge 2, ein Achtel die Länge 3 usw., aufweisen und +1
runs etwa gleich häuﬁg sind wie -1 runs.
3. Die periodische Autokorrelationsfunktion (PAKF) ist zweiwertig.
2.7.5.2. m-Sequenzen
Eine wichtige Klasse von Folgen lässt sich durch rekursive Beziehungen in einem endlichen Zah-
lensystem erzeugen [Lük92]. Durch die Deﬁnition in einem Zahlensystem wird dafür gesorgt, dass
nur Folgen mit einer vorgebbaren Wertigkeit p, also binäre (p = 2) , ternäre (p = 3) usw. Fol-
gen entstehen. Ein hierfür geeignetes Zahlensystem sind Galoisfelder GF(p). Dies sind algebraische
Strukturen, für welche zum einen p unterschiedliche Elemente und zum anderen die Rechenopera-
tionen innerhalb der Struktur deﬁniert sind. Für die Wertigkeit p = 2 ergibt sich das einfachste
Galoisfeld GF(2). In diesem sind nur die Werte 0 und 1 zulässig. Für GF(2) sind die Operationen
Addition Modulo 2 (mod2) und Multiplikation mod2 deﬁniert.
Die Deﬁnition über die Rekursion ermöglicht eine einfache technische Realisierung z.B. durch
linear rückgekoppelte Schieberegister (engl.: Linear feedback shift register) (LFSR). LFSR werden
auch als lineare Automaten bezeichnet. In Abb. 2.8 ist die kanonische Form eines linearen Automaten
mit äußerem mod2-Adder dargestellt.
Abbildung 2.8.: Linear feedback shift register (LFSR), Kanonische Form eines linearen Automaten.
geändert nach [Fin97] S. 112 mit Erlaubnis des Autors und des Teubner-Verlages
z - Zustand
c - Multiplikationsfaktor
Die unter 2.7.5.1 genannten Eigenschaften nähern sich mit steigender Länge der Sequenz den
entsprechendenWerten echter Zufallsfolgen immer mehr an [Sch70]. Ziel ist es, Folgen mit maximaler
Länge zu erzeugen. Die entstehenden Folgen werden daher als Maximalfolgen (MF), Maximal length
sequences (MLS) bzw. als m-Sequenzen bezeichnet.




cis(n− i)mod p mit p = 2 für binäre Sequenzen (2.9)
Notwendige und hinreichende Bedingung für maximale Periodenlänge einer linearen rekursiven
Folge ist ein primitives charakteristisches Polynom [Fin97]. Dieses auch einfach oder irreduzible
genannte Polynom h(x) des Grades r hat die allgemeine Form [MWS76]:
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h(x) = crxr + ...+ c2x2 + c1x+ c0mit cr 6= 0 (2.10)
Der Erzeugung von Sequenzen mit Hilfe von realen Schieberegistern wird heute in der Regel
die softwarebasierte Erzeugung vorgezogen. Jedoch lässt sich anhand eines Schieberegisters das
Verfahren anschaulich erklären. Zur Generierung wird der Ausgang der Register mit einem oder
mehreren Registern verknüpft und rückgekoppelt. Im Allgemeinen besteht ein Schieberegister aus
r binären Speicherzellen oder Flip-Flops (siehe Abb. 2.8). Bei jedem Zeitimpuls wird der Inhalt der
Zellen um eine Zelle nach rechts verschoben. Der Inhalt der linken Zelle wird mit Hilfe des Polynoms
berechnet. Beispielsweise lautet das einfache Polynom für 4 Register:
h(x) = x4 ⊕ x⊕ 1 (2.11)
Die Verknüpfung erfolgt mittels Addition Modulo p (mit ⊕ gekennzeichnet). Sind die möglichen
Werte der Zellen binär, also 0 und 1, so entspricht dies einer Verknüpfung durch Exklusiv-Oder.
Sind die möglichen Elemente jedoch bipolar, also -A und A, so werden die Terme multiplikativ
verknüpft. Die eigentliche Sequenz liegt am Ausgang der Schieberegister vor. Nach N = 2r − 1
Zyklen wiederholt sich die Sequenz periodisch. Damit ist
N = 2r − 1 (2.12)
die eﬀektiv verwendbare Länge der Sequenz. Für jeden Grad r existiert genau ein einfaches
Polynom. Der mathematische Beweis dafür ist nicht trivial [Ber68].
Mit der bisher beschriebenen Methode lassen sich also einzelne Sequenzen mit unterschiedlichen
Längen erzeugen, für die multifokale Stimulation wird jedoch für jeden Stimulationspunkt eine
von allen anderen Punkten unterscheidbare Sequenz benötigt. Das lässt sich beispielsweise durch
Verschiebung einer einzigen Sequenz um einen bestimmten Wert realisieren. Zur deutlichen Un-
terscheidung der Punkte bei der Korrelationsanalyse muss die Verschiebung möglichst groß sein.
Problematisch wird dies, wenn mit sehr vielen Punkten gereizt wird. Die Sequenz muss dann ent-
sprechend lang sein. Trotz Verschiebung kommt es zu Rückwirkungen zwischen den Sequenzen. Eine
weitere Möglichkeit ist die Verwendung von verschiedenen Sequenzen bzw. von Sequenzfamilien.
Sequenzfamilien sind Sequenzen mit gleicher Länge und ähnlichen Eigenschaften. Diese Familien
sollten bestimmte Bedingungen erfüllen. So dürfen die einzelnen Sequenzen nicht untereinander
korrelieren. Außerdem muss jede einzelne Sequenz gute Zufallseigenschaften, z.B. gute Autokorre-
lationsfunktion (ein deutlicher Peak), besitzen.
2.7.6. Erzeugen von Sequenzfamilien
2.7.6.1. Verschobene m-Sequenzen
Eine sehr einfache Methode, mehrere Sequenzen der gleichen Länge und mit gleichen Eigenschaften
zu erhalten, ist, wie schon erwähnt, die periodische Verschiebung der Ausgangssequenz. Dabei wird
die Ausgangssequenz, je nach Anzahl der zu erzeugenden Folgen d, um einen entsprechenden Betrag






Voraussetzung für die Erzeugung einer Sequenzfamilie mittels Verschiebung einer m-Sequenz ist,
dass die Korrelation nicht im selben Bereich liegt, wie das eigentliche Signal. Daher muss die Ver-
schiebung groß genug gewählt werden. Problematisch ist jedoch, dass die Kreuzkorrelation zwischen
diesen beiden Sequenzen nicht überall 0 ist und an der Stelle m sogar den Wert 1 annimmt. Für
den Fall der vollständigen Unabhängigkeit zweier verschiedener Sequenzen s(n) und g(n) wäre die
Kreuzkorrelation ϕsg für alle m Null. Damit wäre mit 2.8 auch φsg = 0. Nach 2.7 ist dies der Fall,
wenn S(k) oder G(k) oder beide Null wären. Hier ergibt sich jedoch ein Widerspruch in 2.4, denn
im Falle S(k) = 0 wäre die Energie der Folge Null. Dies ist für reale Folgen auszuschließen. Damit
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wird deutlich, dass Sets von Sequenzen (im Folgenden auch als Familien bezeichnet), mit optima-
ler Kreuzkorrelation prinzipiell nicht existieren können. Es ist jedoch möglich, Sequenzfamilien zu
erzeugen, bei welchen die Korrelation unter gewissen Schranken liegt [Lük92]. Für die Kreuzkor-
relation zwischen irgendeinem Paar zweier Einzelsequenzen einer Sequenzfamilie der Länge N und




M ·N − 1 (2.14)





Eine andere Möglichkeit der Erzeugung von Sequenzfamilien ist Dezimation. Grundlage hierfür
bildet eine m-Sequenz s1(n) der Länge N. Dieser periodisch wiederholten Sequenz s1(n) wird jeder
d-te Wert entnommen. Dabei müssen d und N teilerfremd sein. Die Anzahl der zu N teilerfremden
Zahlen im Bereich 1 bis N-1 wird als Euler-Funktion Φ(N) bezeichnet. Es führen aber nicht alle
möglichen Dezimationen zu wesentlich verschiedenen Folgen, sondern die Zahl Mw der wesentlich








gegeben [GW67]. Damit gibt es im binären Fall (p = 2) die in Tab. 2.1 aufgeführten, wesentlich
verschiedenen m-Folgen:
Tabelle 2.1.: Anzahl der wesentlich verschiedenen Sequenzen Mw in Abhängigkeit von der Sequenz-
länge N.
r 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
N 7 15 31 63 127 255 511 1023 ...
Mw 2 2 6 6 18 16 48 60 ...
Aus einer gegebenen m-Sequenz s1(n) lässt sich eine Folge s2(n) durch Dezimation mit einem der
speziellen Dezimationswerte d nach folgender Vorschrift ableiten:
s2(n) = s1(dn), mit d = 2k + 1 (2.16)
Dabei muss k so gewählt werden, dass die Division von r (Grad der Sequenz) und dem größten
gemeinsamen Teiler (ggT) von r und k eine ungerade natürliche Zahl ergibt. Die maximale An-
zahl der auf diese Weise erzeugbaren Folgen ist für eine vollständige Gesichtsfeldstimulation nicht
ausreichend. Eine Möglichkeit größere Familien zu bilden, bieten die Goldfolgen.
Durch Addition Modulo p zweier bipolarer m-Folgen gleicher Länge N werden nach [Car74] alle
möglichen Produktfolgen s1(n) ⊕ s2(n + u) gebildet und mit den Ausgangsfolgen zu einer Familie
von
M = N + 2 (2.17)
Folgen zusammengefasst
su(n) ∈ {s1(n), s2(n), s1(n)s2(n+ u)}mit 0 <= N. (2.18)
Das Maximum der Kreuzkorrelation zwischen zwei Einzelsequenzen der Familie ist ϕmaxGold ≈




Ein anderes Verfahren zur Erzeugung einer Sequenzfamilie stellen Kasamifolgen dar. Es existieren
zwei verschiedene Klassen von Kasamifolgen, diese sind das small set und das large set [ZLH07].
Eingegangen wird hier nur auf das small set. Ausgangspunkt für die Generierung ist wiederum eine
m-Sequenz s1(n) der Periode N = 2r−1 [MWS76]. Aus dieser wird durch Dezimation mit d = 2 r2 +1
die Hilfsfolge
sd(n) = s1(dn) (2.19)
mit der Periode N = 2
r
2 − 1 erzeugt. Durch Multiplikation von s1(n) mit allen 2 r2 − 1 zyklisch
verschobenen Versionen von sd(n) werden alle weiteren Folgen generiert [Kas66, Lük92]. Auf diese




Sequenzen erzeugen. Gegenüber Goldfolgen ist der Umfang eines aus einer vorgegebenen Folgenlänge
erzeugbaren Sets von Folgen bei Kasamifolgen deutlich geringer. Jedoch beträgt das Maximum der
Kreuzkorrelation zwischen zwei Einzelsequenzen der Familie ϕmaxKasmai = 2
r
2 + 1. Damit wird
die Welchschranke aus Gl. 2.14 praktisch erreicht. Hinsichtlich dieser Schranke sind Kasamifolgen
des small set also optimal. Die Klasse des large set wurde nicht betrachtet, da dessen Folgen im
Gegensatz zu denen des small set nicht optimal sind und die Welchschranke nicht erreicht wird.
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2.7.7. Kerne erster und höherer Ordnung
Bei der Analyse von VEP mittels Kreuzkorrelation wird vorausgesetzt, dass die Verarbeitung im
visuellen System linear erfolgt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch nichtlineare Prozesse
ablaufen und das VEP beeinﬂussen [CKL64, Sre92]. Ein Hilfsmittel zur Untersuchung dieser nicht-
linearen Anteile stellt die Berechnung von Kernen höherer Ordnung dar [NMK+04]. Die Auswertung
von Kernen höherer Ordnung erbrachte in einigen Studien gute Ergebnisse, jedoch ist die physiolo-
gische bzw. biologische Bedeutung bislang noch unklar [Mom07].
Mathematisch korrespondiert der Kern erster Ordnung etwa mit der linearen Komponente des
visuellen Systems. Der Kern erster Ordnung entspricht der Reaktion des Systems auf einen vor-
hergehenden Stimulus. Berechnet werden kann er als Diﬀerenz aus den gemittelten Reizantworten
aller Perioden mit einem Stimulus und den gemittelten Reizantworten aller Perioden ohne Stimulus
[Sut01]. Bei Kernen höherer Ordnung wird der Einﬂuss weiter zurückliegender Stimuli untersucht.
Hierbei gibt die Ordnung die Anzahl und Slice den Abstand der betrachteten Stimuli an. So re-
präsentiert Slice 1 des Kerns zweiter Ordnung die Abweichung von der linearen Superposition von
Antworten auf zwei aufeinanderfolgende Stimuli. Es ist die Diﬀerenz aus der Zwei-Stimuli-Antwort
und dem Anteil des Kernes erster Ordnung. Slice 2 des Kerns 2. Ordnung spiegelt also den Einﬂuss
des aktuellen und des vorletzten Stimulus wieder. Untersuchungen zeigten, dass die Hauptleistung
meist durch den Kern erster Ordnung und die ersten zwei bis drei Slices des Kernes zweiter Ordnung
abgedeckt wird [BSKC94]. In den Studien, in welchen Kerne höherer Ordnung untersucht wurden,
erfolgte die Stimulation im Steady-state-Modus [Sut01, NMK+04, Sre92, BSKC94].
Bei den im Verlauf dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen wurde ausschließlich der transi-
ente Stimulationsmodus verwendet, bei welchem der nächste Stimulus erst erfolgt, wenn die Reizant-
wort des vorhergehenden vollständig abgeklungen ist. Für den Fall einer transienten Stimulation,
erscheint die Verwendung von Kernen höherer Ordnung nicht sinnvoll, da ja a priori der Einﬂuss
vorhergehender Stimuli ausgeschlossen wird. Vielmehr stellt die Verwendung der Kerne höherer
Ordnung den Versuch dar, die bei Steady-state-Stimulation auftretende Überlagerung der Stimuli
wieder aufzulösen. Es ist zu untersuchen, ob in den Kernen höherer Ordnung im Falle der transienten
Stimulation Signalanteile vorhanden sind. Die Hypothese für die Messungen mit dieser Stimulati-
onsart ist, dass die Kerne höherer Ordnung nur geringe Signalanteile enthalten. Somit wäre die
Untersuchung dieser Kerne für transiente Stimulationen nicht relevant.
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3.1. Korrelationsgütemaß HNV-Wert
In Kapitel 2.7.4.1 wurde die Autokorrelationsfunktion hergeleitet. Im Idealfall wäre die PAKF einer
pseudozufälligen Stimulationsfolge impulsförmig und zweiwertig (siehe Kap. 2.7.5.1), also in dieser
Hinsicht perfekt. Die in Kap. 2.7.6 beschrieben Folgen erfüllen diese Bedingung nicht vollständig.
Für die Bewertung der Abweichung einer Korrelationsfolge von einer perfekten Folge ist das Haupt-
zu- Nebenmaximumverhältnis (HNV) ein gebräuchliche Gütemaß. Das Verhältnis des Hauptmaxi-
mums ϕss(0) für eine Verschiebung m = 0 zum betragsgrößten Nebenmaximum max|ϕss(m)| wird
als Haupt- zu- Nebenmaximumverhältnis bezeichnet (siehe Abb. 3.1)[Lük92]:
HNV =
ϕss(0)
max|ϕss(m)| , ∀ 6= 0modN (3.1)
Abbildung 3.1.: Der HNV-Wert ist der Quotient aus dem Hauptmaximum und dem betragsgrößten
Nebenmaximum (im Beispiel für eine AKF).
3.2. Korrelation einzelner Sequenzen
3.2.1. Simulationssetup AKF
In Kapitel 2.7.5 wurden die Erzeugung pseudozufälliger Folgen und deren Eigenschaften beschrie-
ben. Diese Eigenschaften werden nun an den konkreten, generierten Sequenzen untersucht und die
Ergebnisse miteinander verglichen. Dazu wurden die AKF der einzelnen Sequenzen gebildet, um
festzustellen, ob die jeweilige Sequenz selbst hinreichend zufälligen Charakter aufweist und somit
anhand ihrer AKF identiﬁzierbar ist. Ist dies der Fall, so zeigt die AKF einen einzigen, deutlichen
Peak an der Stelle der Verschiebung Null bzw. einen hohen HNV-Wert. Für alle anderen Fälle sollte
die AKF idealerweise Null sein.
Die in Kapitel 2.7.6 genannten Sequenzfamilien wurden nach den genannten Berechnungsvor-
schriften mit Hilfe eines Matlabprogrammes (Matlab1) erzeugt. Um die Sequenzen vergleichen zu
können, wurden m-Sequenzen und Goldfolgen auf einen bestimmten Umfang der Familien begrenzt.
Für die genannten Erzeugungsmethoden ergeben sich daraus Sequenzfamilien der Grade 8 bis 12
bzw. der Längen 255 bis 4095. Limitierend wirken hier die Kasamifolgen. Die maximale Länge dieser
beträgt 212 − 1 = 4095. Aufgrund von Gl. 2.20 ist damit auch die Anzahl der erzeugbaren Folgen
in einer Sequenzfamilie begrenzt. Als kleinster Grad wurde r = 8 gewählt. Für diesen Grad beträgt
der maximale Umfang einer Familie von Kasamifolgen laut Gl. 2.20 16 Folgen. Außerdem existieren
1The MathWorks, Inc., 3 Apple Hill Drive, Natick, MA 01760-2098, UNITED STATES
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nur Kasamifolgen mit geradem Grad r. Mit Hilfe einer Matlabfunktion wurden die AKF sowie die
HNV-Werte berechnet und die Ergebnisse verglichen.
3.2.2. HNV-Funktionen der AKF
m-Sequenzen
Als Erstes wurden die unter 2.7.6.1 beschriebenen m-Sequenzen untersucht. In Abb. 3.2 ist exempla-
risch die AKF eines Sets von 16 Folgen des Grades 12 dargestellt. Dabei repräsentiert die x-Achse
die Verschiebung m der Ausgangssequenz. Die y-Achse stellt die Nummer der Sequenz dar. Auf der
z-Achse ist die Korrelation zwischen Ausgangssequenz und der verschobenen Sequenz dargestellt.
Abbildung 3.2.: AKF eines Sets von verschobenen m-Sequenzen (Umfang: 16 Folgen, Grad 12).
In der normierten AKF ist für jede einzelne Sequenz hier sehr deutlich ein hoher Peak der Kor-
relation mit der Höhe 1 bei der Verschiebung m = 0 gegenüber allen anderen Verschiebungen m zu
erkennen. Die Werte der Nebenmaxima erreichen Werte bis zu einer Korrelation von 0,5.
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Goldfolgen
In Abb. 3.3 ist wiederum exemplarisch eine Familie von Goldfolgen des Grades 12 mit einem Umfang
von 16 Folgen gezeigt. Die Achsenbelegung in Abb. 3.3 erfolgt analog zu Abb. 3.2. Auch hier ist ein
sehr deutlicher Peak der Korrelation mit der Höhe 1 für die Verschiebung m = 0 vorhanden.
Abbildung 3.3.: AKF eines Sets von Goldfolgen (Umfang: 16 Folgen, Grad 12).
Kasamifolgen
Wie am Beispiel einer Kasamifolge des Umfanges 16 und des Grades 12 in Abb. 3.4 zu sehen
ist, weisen auch die AKF dieser Folgen lediglich einen impulsförmigen Peak der Höhe 1 für die
Korrelation mit der unverschobenen Ausgangssequenz an der Stelle m = 0 auf.
Abbildung 3.4.: AKF eines Sets von Kasamifolgen (Umfang: 16 Folgen, Grad 12).
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Vergleich der AKF der untersuchten Folgen
Nach Untersuchung der verschiedenen Sequenzen lässt sich feststellen, dass alle drei Sequenzarten
ähnlich gute Ergebnisse bezüglich ihrer AKF liefern. Die normierte AKF weist bei allen drei Se-
quenzen einen impulsförmigen Peak der Höhe 1 für die Verschiebung m = 0 auf, welcher sich von
den Werten für m 6= 0 deutlich unterscheidet. Die einzelnen Folgen der drei Sequenzarten erfüllen
demzufolge alle ein Kriterium, für eine als zufällig erscheinende Folge. Wie aus Abb. 3.5 ersichtlich
wird, ist das Ergebnis bei Gold- und Kasamifolgen vor allem abhängig vom Grad der Sequenz, und
somit von deren Länge. Mit steigender Länge steigt bei diesen Sequenzen auch die Höhe des Haupt-
maximums und damit das HNV an. Für die Goldfolge des Grades r = 8, sowie für die Kasamifolgen
der Grade 9 und 11 sind keine Werte angegeben, da diese Sequenzen nicht existieren.
Für verschobene m-Sequenzen ist der HNV-Wert konstant 2, also unabhängig von der Län-
ge der Sequenzen. Die verschobenen m-Sequenzen erreichen mit 2 den höchsten HNV-Wert. Die
HNV-Werte für Gold- und Kasamifolgen nähern sich diesem guten Wert für lange Folgen an. Die
Werte der Nebenmaxima erreichen bei den m-Sequenzen unabhängig von der Sequenzlänge einen
Korrelationswert von 0,5. Daher beträgt der HNV-Wert hier genau 2. Für Gold- und Kasamifolgen
ist der Maximalwert der Nebenmaxima abhängig von der Sequenzlänge und nimmt hier Korrelati-
onswerte von über 0,5 an.
Abbildung 3.5.: Minimaler HNV-Wert der AKF verschiedener Set von Folgen (Umfang 16) in Ab-
hängigkeit vom Grad r der Sequenz.
3.2.3. HNV-Funktion der KKF
Simulationssetup KKF
In Kapitel 2.7.6.1 wurde mit Gl. 2.14 die untere Schranke der KKF (Welchschranke) zwischen zwei
Einzelsequenzen einer Familie eingeführt, welche nicht unterschritten werden kann [Wel74]. Diese
Schranke bezieht sich auf die Korrelation zwischen einem beliebigen Paar zweier Einzelsequenzen
eines Sets von Sequenzen. Werden die beschriebenen Sequenzen für die multifokale Stimulation
eingesetzt, so kommen im ungünstigsten Fall alle Sequenzen der Familie zum Einsatz. Daher muss
der Einﬂuss nicht nur einer, sondern aller anderen Sequenzen der Familie untersucht werden. Um
den Grad der Unabhängigkeit der Einzelsequenzen gegenüber den restlichen Sequenzen des Sets
zu überprüfen, wurde die KKF jeder einzelnen Sequenz einer Sequenzfamilie mit der Summe aller
anderen Sequenzen dieser Familie berechnet. Auch hier kamen aufgrund des begrenzten Umfanges
der Kasamifolgen nur Sets des Umfanges 16 zur Anwendung. Untersucht wurden wiederum Familien
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der Grade 8 bis 12. Mit Hilfe einer Matlabprogrammes wurde die KKF sowie die HNV-Werte
berechnet und die Ergebnisse verglichen.
m-Sequenz
Wie in Kap. 2.7.6.1 beschrieben, existiert jeweils nur eine m-Sequenz einer bestimmten Länge. Um
ein Set von Sequenzen zu erhalten, wird die Ausgangssequenz um einen bestimmten Betrag ver-
schoben. In Abb. 3.6 ist der relevante Ausschnitt (siehe Kap. 3.3.3) der Kreuzkorrelation eines Sets
verschobener m-Sequenzen des Grades 12 zu sehen. Dabei stellt die x-Achse die Verschiebung der
Korrelation, die y-Achse die einzelnen Sequenzen des Sets und die z-Achse die Korrelation zwischen
den Sequenzen dar. Es fällt auf, dass sich aus einer Ebene mit relativ geringen Korrelationswerten
einzelne Peaks erheben. Dabei wird der Maximalwert der KKF von 0,176 in den dem Zentrum
(Verschiebung m = 0) nächstgelegenen Peaks erreicht .
Abbildung 3.6.: KKF einzelner verschobener m-Sequenzen mit der Summe aller anderen Sequenzen
einer Familie von 16 Folgen mit einer Länge von 4095.
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Goldfolgen
Abb. 3.7 zeigt die normierte Darstellung eines Sets von Goldfolgen des Grades 12. Die Korrelations-
funktion bildet hier eine relativ gleichmäßige Ebene. Die maximale Korrelation der Einzelsequenzen
zur Summe aller anderen Sequenzen beträgt 0,0629.
Abbildung 3.7.: KKF einzelner Goldfolgen mit der Summe aller anderen Sequenzen einer Familie
von 16 Folgen mit einer Länge von 4095.
Kasamifolgen
Die KKF einer Kasamifamilie des Grades 12 ist in Abb. 3.8 in normierter Darstellung abgebildet.
Auch für diesen Fall bilden die Korrelationswerte eine Ebene. Auﬀallend ist ein negativer Peak bei
der Verschiebung m = 0. Dieser erreicht einen minimalen Wert von -0,0489. Der positive Maximal-
wert der Ebene beträgt 0,0432.
Abbildung 3.8.: KKF einzelner Kasamifolgen mit der Summe aller anderen Sequenzen einer Familie
von 16 Folgen mit einer Länge von 4095.
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Vergleich der KKF der untersuchten Folgen
In Abb. 3.9 ist der Maximalwert der Kreuzkorrelation (normiert) zwischen der Stimulationssequenz
für einen Punkt und der Summe aller anderen Sequenzen des Sets in Abhängigkeit vom Grad r,
und somit von der Länge der Sequenzen N, für die untersuchten Sequenzfamilien dargestellt. Wie
in Abb. 3.9 zu sehen ist, sinkt die maximale Korrelation bei allen untersuchten Sequenztypen mit
steigendem Grad der Sequenz.
Abbildung 3.9.: Maximalwert der KKF verschiedener Folgen des Umfanges 16 in Abhängigkeit vom
Grad r der Sequenz.
Diese Abhängigkeit vom Grad der Sequenz und somit von deren Länge ist für Gold- und Kasami-
folgen stärker ausgeprägt, als bei den verschobenen m-Sequenzen. Dabei erreichen die Kasamifolgen
gegenüber den m-Sequenzen und Goldfolgen die niedrigste Korrelation. Ein direkter Vergleich ist
jedoch nur für die Grade 10 und 12 möglich, da nur hier alle drei Sequenzarten existieren.
Die Beeinﬂussung durch andere Stimulationspunkte ist also bei Kasamifolgen am geringsten.
Somit wären Kasamifolgen am besten als Stimulationsfolgen geeignet. Ein weiteres Fazit aus den
theoretischen Untersuchungen ergibt sich hinsichtlich der Länge der zu verwendenden Stimula-
tionsfolgen. Um eine möglichst geringe Korrelation, bzw. die größtmögliche Unabhängigkeit der
Sequenzen zu erreichen, sollten diese eine möglichst große Länge aufweisen.
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3.3. Abhängigkeit von der Anzahl der Sequenzen
3.3.1. Einﬂuss auf die AKF
Mit der Anzahl der Sequenzen in einer Sequenzfamilie wurde ein weiterer Einﬂussfaktor auf die
Korrelationseigenschaften einer Stimulationsfolge untersucht. Mit steigender Folgenzahl sinkt das
HNV der AKF bei Gold- und Kasamifolgen leicht ab (siehe Abb. 3.10). Dabei liegt der Wert für
die Kasamifolgen ab einer Familiengröße von 5 stabil bei 1,94. Für die Goldfolgen ist ein Wert von
1,88 ab einer Familiengröße von 16 zu verzeichnen. Für die verschobenen m-Sequenzen gilt, wie
schon für den Einﬂuss der Sequenzlänge, eine Ausnahme. Auch in diesem Fall wir hier, unabhängig
von der Anzahl der Sequenzen, ein hoher HNV-Wert von konstant 2 erreicht. Dies ist der höchste
HNV-Wert von allen untersuchten Sequenztypen.
Abbildung 3.10.: Abhängigkeit des HNV-Wertes der AKF von der Anzahl der Sequenzen einer Fa-
milie bei einer Sequenzlänge von 4095 (Grad r = 12).
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3.3.2. Einﬂuss auf die KKF
Die Anzahl der Sequenzen innerhalb einer Sequenzfamilie hat auch Einﬂuss auf die Kreuzkorrelation
zwischen den einzelnen Sequenzen. Wie in Kapitel 3.2.3 wurde wiederum die KKF zwischen einer
Einzelsequenz und der Summe aller Anderen berechnet (siehe Abb. 3.11). Anders als für die AKF
ist hier bei verschobenen m-Sequenzen eine starke Abhängigkeit festzustellen. Diese ist dadurch
begründet, dass es sich immer um die selbe Sequenz handelt, welche lediglich verschoben wurde.
Daher muss beispielsweise bei einer Familie mit nur wenigen Sequenzen eine hohe Korrelation auf-
treten. So liegt die Korrelation bei einem Set von zwei Sequenzen bei 0,354. Wird die Anzahl der
Sequenzen weiter erhöht, so sinkt die maximale Korrelation allmählich ab und erreicht bei einer
Anzahl von 64 einen Wert von 0,09. Dieses Absinken der Korrelation ist durch die höhere Anzahl
der Folgen bedingt. Durch die Summenbildung mit allen verschobenen Sequenzen geht die Ausprä-
gung der Einzelsequenz (und damit auch ihr Einﬂuss auf die Korrelation), unter und ist bei hohen
Sequenzanzahlen kaum noch erkennbar. Dadurch werden auch für verschobene m-Sequenzen bei
großen Sequenzfamilien gute, niedrige Korrelationswerte erreicht.
Abbildung 3.11.: Abhängigkeit der maximalen Korrelation von der Anzahl der Sequenzen einer Fa-
milie bei einer Sequenzlänge von 4095(Grad r = 12).
Die maximale KKF von Goldfolgen schwankt ohne eindeutige Tendenz zwischen Werten von 0,047
und 0,068. Der maximale Wert der KKF der Kasamifolgen liegt mit Werten zwischen 0,03 und 0,048
leicht darunter. Dabei steigt dieser Wert mit steigender Anzahl von Sequenzen in einer Familie bis
zu einer Anzahl von 50 Folgen kontinuierlich an, fällt jedoch von da an bis zu der größten betrach-
teten Anzahl von 64 wieder leicht ab. Es ist festzustellen, dass die Anzahl der Sequenzen bei Gold-
und Kasamifolgen keinen wesentlichen Einﬂuss auf die Unabhängigkeit der Einzelsequenzen hat.
Gold- und Kasamifolgen haben gegenüber den verschobenen m-Sequenzen deutlich bessere Korrela-
tionswerte. Insbesondere bei Sets mit wenigen Sequenzen ist dieser Unterschied gravierend. Jedoch
liegt auch für hohe Sequenzanzahlen die Korrelation von Gold- und Kasamifolgen unter dem Wert
der verschobenen m-Sequenzen. Eine Verwendung verschobenen m-Sequenzen erscheint daher, vor
allem bei wenigen Stimulationspunkten bzw. wenigen Sequenzen, nicht angebracht, da hier das Kor-
relationsergebnis stark durch andere Sequenzen gestört wird. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit
für falsch-positive Ergebnisse.
Da die Kasamifolgen für alle Familiengrößen die geringsten Korrelationswerte aufweisen, sind sie
am besten als Stimulationsfolgen geeignet. Die Korrelationswerte der Goldfolgen sind geringfügig
höher als die der Kasamifolgen. Daher ist von einer ähnlich guten Eignung dieser Folgen auszugehen.
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3.3.3. verbesserte KKF bei m-Sequenzen durch Begrenzung der Korrelationstiefe
Wie im vorhergehenden Kapitel festgestellt, sind die negativen Korrelationseigenschaften der ge-
geneinander verschobeben m-Sequenzen darauf zurückzuführen, dass ein Set von Sequenzen durch
Verschiebung einer einzigen Sequenz erzeugt wird. Diese ist laut Gl. 2.13 im Kapitel 2.7.6.1 zum
einen von der Länge der Sequenz und zum anderen von der Anzahl der zu erzeugenden Sequenzen
abhängig. Im letzten Kapitel wurde die Korrelation für die komplette Verschiebung über die gesamte
Sequenzlänge betrachtet. Für die Untersuchung der Korrelation von Stimulationssequenz und VEP
ist jedoch nur ein kurzer Ausschnitt relevant. Die Reaktion, welche ein Stimulus im visuellen System
hervorruft ist nach spätestens 1 s abgeklungen (vgl. [Low00]). Je nach Länge des ISI ist also nur die
Berechnung der KKF mit einer Verschiebung um einen geringen Prozentsatz der Länge der Sequenz
notwendig. Bei einem angenommenen ISI von 250 ms entsprächen 4 ISI einer Zeit von 1 s. 4 ISI
bedeutet also eine minimale Verschiebung der Ausgangssequenz um 4. Bei einer Länge der Sequenz
von 212 − 1 = 4095 wird diese geringe Verschiebung erst bei einem Sequenzset von 1023 Sequenzen
erreicht. Wird nur der Bereich innerhalb dieser minimalen Verschiebung, also im genannten Beispiel
zwischen -4 und +4, untersucht, so ergeben sich für die KKF der verschobenen m-Sequenz deutlich
bessere Werte. Abb. 3.12 zeigt das Zustandekommen des hohen Korrelationswertes für eine Famili-
engröße von zwei Sequenzen im vorhergehenden Kapitel. Der hohe Wert der Korrelation von 0,354
kommt durch die Peaks der beiden verschobenen Sequenzen zustande. Der Bereich innerhalb dieser
Peaks weist bei einem in Maximum von nur 0,0138 wesentlich geringere Werte auf.
Abbildung 3.12.: KKF einer verschobenen m-Sequenz mit 2 Folgen. Die Peaks bei einer Verschie-
bung von ±2048 entstehen durch die Verschiebung der Ausgangssequenz um 2048.
Im Bereich einer Verschiebung zwischen -2048 und +2048 ist die Korrelation sehr
gering.
Wie Abb. 3.13 zeigt, liegen die Werte für den selben Korrelationsausschnitt deutlich unter denen
von Gold- und Kasamifolgen. Für ein Set von zwei Folgen liegt die maximale Korrelation bei 0,0138.
Mit steigender Anzahl der Folgen im Set fällt dieser Wert sogar noch weiter ab (beispielsweise auf
0,0036 für eine Familie mit 50 Folgen).
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Abbildung 3.13.: Abhängigkeit der maximalen Korrelation von der Anzahl der Sequenzen einer Fa-
milie bei einer Sequenzlänge von 4095 (Grad r = 12) unter Betrachtung des mini-
mal notwendigen Ausschnittes.
Ob die Verschiebung der Sequenzen groß genug ist, um außerhalb des für die Analyse relevanten
Bereiches tmin zu liegen, hängt von mehreren Faktoren ab. Diese sind die Länge der Sequenz N ,




· ISI ≥ tmin (3.2)
Die Einhaltung dieser Bedingungen muss für jeden Einzelfall geprüft werden. Die wesentliche
Eigenschaft eines Sets von Stimulationsfolgen ist eine minimale Korrelation der Einzelfolgen unter-
einander, also der Grad der Unabhängigkeit der Einzelfolgen. In dieser Hinsicht ist also ein Sequenz-
set, welches aus verschobenen m-Sequenzen generiert wird, unter Berücksichtigung der genannten
Nebenbedingungen am besten als Stimulationssets geeignet.
Für Gold- und Kasamifolgen lässt sich, wie schon im vorhergehenden Kapitel 3.3.2 festgestellt,
kein Einﬂuss der Anzahl von Sequenzen in einem Set auf die Unabhängigkeit der Einzelsequenzen
feststellen. Hingegen steigt die Unabhängigkeit der Einzelfolgen bei m-Sequenzen unter Einhaltung
der genannten Bedingung leicht an.
3.4. Ergebnisse bei Korrelation mit künstlichem VEP
3.4.1. Stimulationssetup
Ein nächster Schritt für die Beurteilung der Verwendbarkeit der Sequenzen für die objektive Peri-
metrie bestand darin, die Sequenzen mit einem simulierten VEP zu korrelieren (siehe Abb. 3.14).
Die KKF wurde zwischen den Einzelsequenzen und den mit dem künstlichen VEP substituierten
Sequenzen unter Streckung der Folgen auf die Länge des Interstimulusintervalles (ISI) gebildet.
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Abbildung 3.14.: Künstliches VEP mit einer Länge von 250 ms.
Zum Vergleich wurden die verschiedenen Sequenzfamilien mit Längen von 63 bis 4095 Impulsen
mit einem ISI von 250 ms bis 350 ms und einer Anzahl von 16 Folgen untersucht. Aufgrund der
Korrelation von rechteckförmigen Impulsen der Länge des ISI mit dem simulierten VEP- Signal zeigt
die KKF keinen einwertigen Peak, wie bei der AKF, sondern hat die Form des künstlichen VEP-
Signals (siehe Abb. 3.15). Exemplarisch sind hier die Ergebnisse für eine Familie von Kasamifolgen
der Länge 212 − 1 = 4095, einem Umfang von 16 Folgen und einem ISI von 250 ms dargestellt.
Dabei repräsentiert die x-Achse die Verschiebung der Korrelation, die y-Achse die Nummer der
Einzelsequenz und die z-Achse die Korrelation zwischen Einzelsequenz und künstlichem VEP.
Abbildung 3.15.: KKF zwischen einer Einzelsequenz und einem künstlichen VEP für eine Kasami-
folge der Länge 212 − 1 = 4095 und einem Umfang von 16 Folgen bei einem ISI
von 250 ms.
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3.4.2. Vergleich
In Abb. 3.16 ist die Abhängigkeit des minimalen HNV-Wertes der KKF zwischen den Einzelse-
quenzen der Familie und einem daraus generierten künstlichen VEP bei einer Familiengröße von
16 Folgen dargestellt. Untersucht wurden Folgen der Grade 6 bis 12 bzw. der Längen 63 bis 4095.
Die obere Grenze von 212 besteht aufgrund der Limitierung durch die Kasamifolgen (small set).
Der direkte Vergleich aller drei Sequenzarten ist auch in diesem Fall nur für die Grade 10 und 12
möglich, da nur für diese alle drei Arten existieren. In der Abbildung fällt auf, dass die minimal
erreichten HNV-Werte aller drei Sequenzarten um den Wert 1,4 herum schwanken. Dabei ist für
keine der Sequenzen eine Abhängigkeit vom Grad der Sequenz zu erkennen. Für alle Sequenzarten
sind die HNV-Werte hinreichend gut und das künstliche VEP (siehe Abb. 3.14) ist deutlich in der
Korrelation erkennbar. Die Abhängigkeit des HNV-Wertes von der Länge des ISI wurde für Werte
von 250, 300 und 350 ms untersucht. Die HNV-Werte nehmen unabhängig davon für die untersuch-
ten ISI die selben Werte an. Der Vergleich der drei Sequenzarten zeigt, dass hinsichtlich des hier
angeführten Vergleiches alle Sequenzen prinzipiell geeignet sind.
Abbildung 3.16.: Abhängigkeit des HNV-Wertes bei Korrelation mit künstlichem VEP (siehe Abb.
3.14) vom Grad r der Sequenz bei einer Familiengröße von 16 Folgen.
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Zur Umsetzung der Zielsetzungen zwei bis vier (siehe Kap. 1.1) ist es notwendig, neben den theoreti-
schen Überlegungen auch praktische Untersuchungen anzustellen. Hierzu ist ein Stimulationssystem
notwendig, mit welchem die Fragestellungen aus Kap. 1 geeignet untersucht werden können. Hierfür
ist insbesondere die gerätetechnische Realisierung der Stimulation von Bedeutung. In der klassischen
Perimetrie kommen hier vor allem Halbkugelschalen zum Einsatz. Die Stimuli werden entweder mit-
tels beweglicher Punktlichtquellen oder durch Projektion einer festen Quelle über einen Drehspiegel
an die verschiedenen Stellen der Halbkugel realisiert. Für diesen Fall ist eine punktförmige Licht-
quelle ausreichend. Ganzfeld-VEP-Untersuchungen erfolgen mit einem sehr kurzen Stroboskopblitz
(10 µs), welcher durch eine Xenon-Blitzlampe mit einem Diﬀusor erzeugt wird [Low00, MHSY04].
Bei einer multifokalen Stimulation können mehrere Stimuli gleichzeitig auftreten. Daher ist ein Sys-
tem mit nur einer Lichtquelle hierfür nicht geeignet. In Frage kommen zum einen Systeme, welche
über mehrere, der Anzahl der Stimuli entsprechende, einzeln steuerbare, Einzellichtquellen verfügen.
Zum anderen sind hierfür Monitore oder Projektoren verwendbar, da mit diesen mehrere unabhän-
gige Stimuli gleichzeitig präsentiert werden können. Im folgenden werden verschiedene Systeme
hinsichtlich ihrer Eignung untersucht. Ein wesentlicher Parameter eines Stimulationsgerätes ist die
Leuchtdichte der Stimuli. Daher wird der Messung dieses Parameters ein eigenes Kapitel gewidmet.
4.1.2. Leuchtdichtemessung
Abbildung 4.1.: Deﬁnition der Leuchtdichte.
aus [Gal07] S. 35 mit Er-
laubnis des Autors und des
Pﬂaum-Verlages
Ein wesentlicher Parameter eines Stimulationsgerä-
tes ist die Helligkeit der Stimuli. Diese wird als
Leuchtdichte bezeichnet und in cd/m² gemessen. Die
Leuchtdichte ist wie folgt deﬁniert [Gal07]:
Die Leuchtdichte Lν ist ein Parameter für
die Beschreibung der Helligkeit von Ob-
jekten, sie ist das Verhältnis der Licht-
stärke in Richtung γ1, die von einer Flä-
che abgestrahlt wird, und der scheinbar
leuchtenden Fläche (siehe Abb. 4.1).
Lν =
d²Φν
dAp1 · dΩ1 =
dIν(γ1)
dAp1
Aufgrund der enormen Anpassungsfähigkeit des vi-
suellen Systems fällt es dem Menschen schwer, licht-
technische Größen, wie die Beleuchtungsstärke E
oder die Leuchtdichte Lν abzuschätzen.
Die meisten Größen der Lichttechnik, wie Licht-
strom, Lichtstärke, Beleuchtungsstärke werden auf die Lichtquelle bezogen. Im Gegensatz dazu
wird die Leuchtdichte auf eine abstrahlende Fläche bezogen, und ist damit geeignet, einen Hellig-
keitseindruck einer selbstleuchtenden oder beleuchteten Fläche auf das Auge zu quantiﬁzieren.
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Die Leuchtdichte eines Stimulus ist ein entscheidender Parameter bei der Stimulation, da sie einen
wesentlichen Einﬂuss auf die Amplitude eines durch diesen Stimulus hervorgerufenes VEP hat. In
realen Stimulationsgeräten treten produktionsbedingt Inhomogenitäten bezüglich der Leuchtdichte
auf. Aufgrund von Alterungsprozessen nimmt die Leuchtdichte im Laufe der Zeit ab. Jedes Stimula-
tionsgerät weist auch eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Blickwinkelabhängigkeit auf. Daher
muss die Leuchtdichte eines Stimulationsgerätes ortsaufgelöst bestimmt und nach Möglichkeit kali-
briert werden. Dieser Vorgang sollte aufgrund der Alterung nach den Richtlinien der International
Society for Clinical Electrophysiology of Vision (ISCEV) mindestens alle sechs Monate wiederholt
werden, um konstante Stimulationsbedingungen zu gewährleisten [BBB+03].
Für die Bestimmung der Leuchtdichte sind spezielle Geräte notwendig. Da die Rezeptoren des Au-
ges eine bestimmte spektrale Empﬁndlichkeit (V (λ)-Kurve für Tagsehen bzw. V ′(λ) für Nachtsehen
(DIN 5031)) aufweisen, muss auch der Sensor des Leuchtdichtemessgerätes an diese Empﬁndlichkeit
angepasst werden. Dies geschieht in der Regel durch den Einsatz von Filtern.
Prinzipiell sind zwei Methoden der Leuchtdichtemessung zu unterscheiden: Die Messung der
Leuchtdichte eines Punktes oder die Messung einer Fläche. Um die Leuchtdichte punktuell, meist
mit einem Messwinkel von 1/3°-1°, zu messen, werden Spot-Messgeräte verwendet. Für die Be-
stimmung der Leuchtdichteverteilung einer Fläche wird üblicherweise eine Leuchdichtemesskamera
(LMK) verwendet, da hiermit eine ortsaufgelöste Leuchtdichtemessung einer größeren Fläche mit
nur einer Messung möglich ist. Die Lichtstrahlen sollten senkrecht auf den Sensor fallen, da sonst
aufgrund von Reﬂektion seitlich einfallende Lichtstrahlen zu gering bewertet werden. So wird ein
mit dem Einfallswinkel i einfallender Lichtstrahl Φ1 an der Oberﬂäche des Sensors zum Teil als
Φ2 reﬂektiert und nur der Anteil Φ3 erreicht den Sensor des Messgerätes. (siehe Abb. 4.2) [Ris92].
Abbildung 4.2.: Fehlerhafte Leuchtdichtemes-
sung. Bei seitlichem Lichteinfall
auf den Sensor wird ein Teil des
einfallenden Lichtes reﬂektiert
und erreicht nicht den Sensor. aus
[Ris92] S. 332 mit Erlaubnis des
Autors und des VDE-Verlages
Diese Forderung lässt sich bei bei LMK, insbe-
sondere bei gekrümmten Flächen, nur schwer er-
füllen. Daher wurden die Leuchtdichten der ver-
wendeten Stimulationsgeräte punktweise mit ei-
nem Spot-Messgerät (Minolta1 LS-100) gemes-
sen, obwohl sich dies erheblich aufwändiger ge-
staltete [Har04]. Die Messungen erfolgten bei
Stimulationsgeräten mit ebener Projektionsﬂä-
che (Monitore) punktweise im Abstand von ei-
nem Meter senkrecht zur Projektionsﬂäche Da-
bei wurde das Messgerät auf einem Stativ befes-
tigt. Des weiteren wurden Messungen von der
Position aus durchgeführt, an welcher sich das
Auge eines zu stimulierenden Probanden bzw.
Patienten beﬁnden würde. Das Messgerät wurde
also vom Punkt des Auges auf die Messpunkte
ausgerichtet.
Bei Geräten mit gekrümmter Stimulationsﬂäche beﬁndet sich das Auge im Mittelpunkt. Daher
wurde bei diesen Geräten nur von dieser Position aus gemessen, da dies auch einer Messung senk-
recht zur Projektionsﬂäche entspricht und somit keine zweite Messung sinnvoll bzw. möglich war.
Die Genauigkeit des Messgerätes beträgt bei einem Messwinkel von 1/3° nach Herstellerangaben
±2 % [KM09]. Bei der Leuchdichtebestimmung für die Halbkugel entstand ein weiterer, zufälliger
Messfehler durch die manuelle Positionierung des Messgerätes im Mittelpunkt der Halbkugel.
1KONICA MINOLTA SENSING, INC., Werner-Eckert-Strasse 2, 81829 München
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4.1.3. Monitor
Untersuchungen zummfVEP werden heute vor allem mit Röhrenmonitoren (CRT-Monitoren) durch-
geführt. Da hierfür kalibrierte Standard-PC-Monitore zum Einsatz kommen sind diese preiswert.
Der große Vorteil von Monitoren gegenüber Punktlichtquellen ist jedoch, dass die Lichtquelle nicht
mechanisch oder optisch verschoben werden muss. Vielmehr ist es bei Verwendung eines Monitores
durch Programmierung mittels Computer relativ einfach möglich, zeitlich und räumlich deﬁnierte
Stimulationsmuster zu projizieren. Die hiermit generierbaren Stimuli sind im Gegensatz zu festen
Lichtquellen auch in Form, Farbe und Ausdehnung variabel. Die Form und Größe wurde bisher me-
chanisch durch Lochblenden festgelegt. Die Farbe der Stimuli konnte nur durch Farbﬁlter geändert
werden.
Jedoch hat der Einsatz von Monitoren nicht nur Vorteile. So ist der stimulierbare Bereich des
Gesichtsfeldes stark eingeschränkt. Eigentlich handelt es sich bei Untersuchungen mit Monitor um
kampimetrische Messungen (siehe Kap. 2.3), da sie mittels eines ebenen Monitors und nicht mit
einem Halbkugelperimeter durchgeführt werden.
Nach den Gleichungen in Abb. 4.3 lassen sich die maximal erreichbaren Exzentrizitäten in verti-











a = l · tanα (4.3)
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b = 2 · l · (tan(β
2
+ α)− tanα) (4.7)
β = 2 · (arctan(tanα+ b
2 · l )− α) (4.8)
l Abstand Auge Monitor in cm
α Exzentrizität in °
β Durchmesser der Reizmarke in °
a Exzentrizität in cm
m halbe Monitorbreite/ Monitorhöhe
Abbildung 4.3.: Abhängigkeit der Exzentrizität α vom Abstand l zwischen Auge und Monitor.
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Des weiteren liegen die erreichbaren Leuchtdichten bei Monitoren weit unter denen von Einzel-
lichtquellen. Diese liegen für CRT im Bereich von 100-200 cd/m² und für TFT-Bildschirme (engl.
thin-ﬁlm transistor (TFT)) bei 300-800 cd/m². Durch die technische Weiterentwicklung ist jedoch
eine Erhöhung der Leuchtdichten von TFT-Monitoren zu erwarten.
Ein weiteres Problem bei Monitoren ist die Inhomogenität (siehe Abb. 4.4) und die Blickwinkel-
abhängigkeit der Leuchtdichten sowohl in horizontaler als auch vertikaler Richtung (siehe Abb. 4.5
und Abb. 4.6). Bei Monitorstimulation variieren, bedingt durch die ebene Projektionsﬂäche, sowohl
der Abstand als auch der Blickwinkel in Abhängigkeit von der Stimulusposition auf dem Monitor.
Insbesondere bei TFT-Monitoren wirkt sich hier negativ aus, dass die Hauptabstrahlrichtung der Pi-
xel senkrecht zur Monitorebene ist. Bei Positionierung des Auges vor dem Mittelpunkt des Monitors
werden nur Stimuli in diesem Mittelpunkt unter dem optimalen Blickwinkel betrachtet. Je weiter
der Stimulus vom Mittelpunkt entfernt liegt, um so ungünstiger der Blickwinkel und um so geringer
die rezipierbare Leuchtdichte. Jedoch gibt es auch auf diesem Gebiet bei neuen Monitorgenerationen
große Fortschritte hinsichtlich der Blickwinkelunabhängigkeit der Leuchtdichte.
Abbildung 4.4.: Inhomogenität der Leuchtdichte eines 23-TFT-Monitors senkrecht zum Monitor
gemessen. aus [Has06] S. 20
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Abbildung 4.5.: Horizontaler Leuchtdichteverlauf für drei Farbkanäle und Weiß in Abhängigkeit
vom Betrachtungswinkel (Monitor: Myrica Y30-1, siehe Abb. 4.7). Messung von P.
Bessler und S. Klee
Abbildung 4.6.: Vertikaler Leuchtdichteverlauf für drei Farbkanäle und Weiß in Abhängigkeit vom
Betrachtungswinkel (Monitor: Myrica Y30-1, siehe Abb. 4.7). Messung von P. Bess-
ler und S. Klee
Durch die Art des Bildaufbaus kommt ein weiteres Problem hinzu. Bei einem Röhrenmonitor
(CRT) wird das Bild auf Grund der Erzeugung mittels Elektronenstrahl punktweise aufgebaut. Die
Bildpunkte leuchten durch den Einsatz einer Leuchtschicht nach. Bei einer typischen Bildwiederhol-
frequenz von 75 Hz ergibt sich zwischen der Darstellung des ersten Punktes links oben und der des
letzten Punktes rechts unten eine Zeitdiﬀerenz von etwas weniger als 13,33 ms2. Bei der Verwendung
eines TFT-LCD-Monitors tritt ein ähnliches Problem auf. Hier wird das Bild auf Grund der An-
2Die Zeit zwischen der Darstellung des ersten und letzten Punktes ist kürzer, da in der Bildwiederholzeit von
13,33 ms die Zeit für den Rücklauf von der rechten unteren Ecke zur linken oberen Ecke des Monitors enthalten
ist.
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steuerung der Bildmatrix zeilenweise aufgebaut. Dadurch kommt es auch hier zu einer Zeitdiﬀerenz
zwischen der Darstellung der ersten und letzten Zeile. Diese beträgt wegen der Standardbildwieder-
holfrequenz von 60 Hz sogar 16,66 ms. Für eine Stimulation mit CRT-Monitor oder TFT-Monitor
bedeutet dies, dass der Zeitpunkt der Stimulation von der Position des Stimulus auf dem Monitor
abhängig ist.
Abbildung 4.7.: Versuchsaufbau mit 30-TFT-Stimulationsmonitor und Zweikameraeyetracker.
Für die Messungen kam ein 30 -LCD-TV-Monitor (Myrica Y30-1) von Fujitsu Siemens3 zum
Einsatz (Abb. 4.7). Dieser erreicht laut Datenblatt eine maximale Leuchtdichte von 450 cd/m².
Gemessen wurde jedoch nur eine maximale Leuchtdichte von 397 cd/m² für weiße Stimuli. Für
farbige Stimuli liegt diese weit darunter (siehe Abb. 4.5 und Abb. 4.6).
Die sichtbare Fläche des Monitors hat eine Breite von 64,5 cm und eine Höhe von 39 cm. Damit
beträgt mV = 19, 5 cm und mH = 32, 25 cm. Der Abstand l vom Auge zum Monitor beträgt
45,5 cm. Aus Gleichung 4.1 ergibt sich der maximale Winkel des stimulierbaren Gesichtsfeldes
αmax = arctan(ml ) zu αmax−vertikal = 23° und αmax−horizontal = 34° (siehe Gleichungen in Abb.
4.3).
Bei dem verwendeten 30 Monitor zeigte sich nach einer ersten Messreihe ein weiteres Problem.
Die Ansteuerung des Monitors erfolgte über die DVI-Schnittstelle einer Standardgraﬁkkarte. Zur
Beurteilung einer eventuellen zeitlichen Verzögerung wurde eine Stimulation gestartet und der auf
dem Monitor erscheinende Stimulus mittels einer Fotodiode erfasst. Das Stimulationssystem liefert
einen Triggerimpuls für den Zeitpunkt der Auslösung des Stimulus. Mit Hilfe eines Digitaloszil-
lographen wurden der Zeitpunkt sowie der zeitliche Verlauf des Triggersignals und des mit der
Fotodiode erfassten Stimulus verglichen. Der Stimulus befand sich dabei am oberen Bildschirm-
rand. Demzufolge sollte zwischen Triggerimpuls und Stimulus keine Zeitverzögerung auftreten. Es
zeigte sich jedoch, dass der Stimulus mindestens um 21,5 ms gegenüber der steigenden Triggerﬂanke
verzögert war. Diese Zeitverzögerung ist jedoch nicht konstant. Hinzu kommt eine weitere Verzö-
gerung, welche etwa gleichverteilt zwischen 0 und 16,6 ms schwankt. Daraufhin wurde der Monitor
über die analoge Schnittstelle angesteuert. Hierbei trat die Anfangsverzögerung von 21,5 ms nicht
mehr auf. Jedoch blieb die veränderliche Verschiebung zwischen 0 und 16,6 ms bestehen. Bei einem
weiteren Test auf einem 18-Standardmonitor (Samsung SyncMaster 181T) trat diese Verzögerung
nicht auf (siehe Abb. 4.8). Demzufolge handelt es sich bei diesem Problem um einen Fehler in der
Ansteuerelektronik des Fujitsu-Siemens Monitors.
3Fujitsu Siemens Computers GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 8, 80807 München
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Abbildung 4.8.: Zeitverzögerung eines Stimulus gegenüber einem Rechtecktriggersignal bei verschie-
denen TFT-Monitoren. a) 30 Fujitsu-Siemens-Monitor b) 18 Samsung-Monitor;
Im Fall a) schwankt die Zeitverzögerung zwischen 0 und 16,6 ms wohingegen diese
im Fall b) konstant bleibt.
Da kein weiterer 30-Monitor zur Verfügung stand, wurde eine Modiﬁkation des vorhandenen
Systems zur Lösung des Problems vorgenommen. Dazu wurde eine Fotodiode an der linken Seite
des Monitors mittig angebracht, welche einen Extrastimulus erfasst. Dieser wird nicht durch das
Eye-Trackingsystem nachgeführt und erscheint zu jedem Stimulationszeitpunkt. Das Signal dieser
Diode wird als weiterer Kanal parallel zu EEG- und Triggersignal mit aufgezeichnet und dient als
eigentliches Triggersignal. Da während der Stimulation die Blickkoordinaten durch die Blickrich-
tungsbestimmung erfasst wurden, lässt sich die positionsabhängige Zeitdiﬀerenz korrigieren. Der
feste Versatz von 21,5 ms kann in der Auswertung abgezogen werden.
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4.1.4. LED-Perimeterkugel
In der Diplomarbeit von Herrn Sebastian Berkes [Ber99] wurde ein Halbkugelperimeter in Eigenbau
realisiert (siehe Abb. 4.9). Bei diesem Perimeter handelt es sich um ein sogenanntes 3/4-Perimeter,
bei welchem der Abstand Auge Projektionsﬂäche nicht konstant ist. Der Abstand beträgt maximal
30 cm und ist in der Peripherie geringer. Das Gerät ist daher gegenüber einem Halbkugelperimeter
mit gleichem Radius deutlich kleiner.
Abbildung 4.9.: LED-Perimeterkugel mit 95 weißen LED.
Dieses ist mit 95 weißen LED bestückt, welche mittels regelbaren Konstantstromquellen kalibrier-
bar sind [Ber99, Göt01]. Über eine serielle Schnittstelle und einen PC wird der Perimeteransteuerung
ein Wert für die Referenzspannung und ein 12 bit Wert übergeben. Im Perimeter beﬁndet sich für
jeden Kanal ein Digital to Analog Converter (DAC). Die Kalibrierung der Dioden ist notwendig,
um eine deﬁnierte Leuchtdichte zu gewährleisten. Die Leuchtdichte ist abhängig vom Diodenstrom,
welcher über eine Referenzspannung bestimmt wird. Diese ist über ein Steuerprogramm einstellbar.
Weiterhin kann für jede LED mittels eines 12 Bit-Wertes die Spannung, und damit die Leuchtdichte,
bezüglich der Referenzspannung eingestellt werden. Ein weiterer Einﬂussfaktor auf die Leuchtdichte
sind die verwendeten Streuscheiben. Zur Erzeugung diﬀusen Lichts beﬁnden sich diese vor jeder
LED. Durch den Herstellungsprozess bedingt, weisen diese keine einheitliche Dicke auf. Dadurch
variert die durchtretende Lichtmenge.
Zur Bestimmung der Abhängigkeit der Leuchtdichte von der Referenzspannung und dem jewei-
ligen Bitwert wurde die Referenzspannung für 6 Leuchtdichten (5000, 2500, 1250, 500, 200 und
20 cd/m²) für jede der 95 Dioden mit Hilfe eines Leuchtdichtemessers (Minolta LS-110; Vorsatz-
linse VA 135; Korrekturfaktor 1.05) bestimmt, und in einer Datei abgelegt. Aus den erhaltenen
Spannungs- und Bitwerten wird die wirkliche Spannung bestimmt. Durch Splineinterpolation wer-
den nun aus den jeweiligen 6 Messwerten für die 95 Dioden interpolierte Funktionen berechnet.
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Mit Hilfe dieser Funktionen ist es möglich, die notwendige Ausgangsspannung der DAC für jede
einzelne LED und jede beliebige Leuchtdichte zwischen 0 und 5000 cd/m² zu berechnen. Da die Re-
ferenzspannung für alle DAC gleich ist, muss sie nach der größten notwendigen Ausgangsspannung
gewählt werden. Die Hintergrundbeleuchtung setzt sich aus zwei Anteilen zusammen. An der Innen-
seite der Frontblende beﬁndet sich ein Ring diﬀus leuchtender LED, welche die Kugel gleichmäßig
ausleuchten. Die Parameter für diese werden vor der Stimulation an das Perimeter übertragen.
Die Stimulationsdioden leuchten (außer während eines Impulses der jeweiligen Diode) immer mit
der Hintergrundleuchtdichte. Die Parameter für die LED werden, wie oben beschrieben, vor jedem
einzelnen Impuls an den Stimulator übergeben. Aufgrund der einheitlichen Referenzspannung für
alle LED, kann die Leuchtdichte nur über den zugehörigen Bitwert eingestellt werden. Bei großen
Unterschieden zwischen Hintergrundleuchtdichte und Stimulationsleuchtdichte, reicht die Bitauﬂö-
sung bei der Hintergrundbeleuchtung nicht mehr aus, sodass Leuchtdichteunterschiede zu sehen sind
[Göt01].
Die LED sind nach dem G1-Gesichtsfeldschema angeordnet. Somit kann das gesamte Gesichts-
feld stimuliert werden. Mit diesem System sind sehr hohe Leuchtdichten realisierbar (20000 cd/m²
[Ber99, Göt01]).
Das System weist jedoch einige Nachteile auf. Dazu gehören die fest installierten LED. Dadurch
ist die Lage der Stimulationspunkte unveränderbar festgelegt. Eine genaue Fixation ist somit un-
bedingt notwendig und eine blickgeführte Stimulation ausgeschlossen. Ein weiterer Nachteil ist die
aufwändige Kalibration der Leuchtdichten der LED. Aufgrund der Alterung der LED muss diese in
regelmäßigen Abständen wiederholt werden. Durch die Verwendung der LED sind die Möglichkeiten
einer Variation der Stimulationsmuster sehr begrenzt. So können Farbe, Form und Ausdehnung der
Stimuli nicht verändert werden. Mit dem System wurden verschiedene perimetrische Untersuchun-
gen durchgeführt. Hierbei zeigte sich, dass die kleine Ausdehnung der Stimuli sich vor allem in der
Peripherie negativ auf die VEP-Amplituden auswirkt.




Da mittels eines Monitores nur ein sehr begrenzter Bereich des Gesichtsfeldes stimuliert werden
kann, wurde ein blickrichtungsgeführtes Halbkugelperimeter entwickelt (siehe Abb. 4.10).
Bei diesem wird mittels eines 3-Kanal-Projektors mit transmittiv-reﬂektierenden Baugruppen
(LCOS) ein VGA-Bild in eine Halbkugel aus beschichtetem Acrylglas mit 30 cm Radius projiziert.
Die Mischung der 3 Farbkanäle erfolgt additiv über einen eigens hierfür gefertigten Colorquad. Durch
ein spezielles Weitwinkelobjektiv konnte ein Projektionsbereich von ±80° horizontal und vertikal
erzielt werden. Als Lichtquelle dient eine 300 W-CERMAX-Kurzbogenlampe (PerkinElmer4). Das
Licht wird über ein Lichtleitkabel in den Projektor eingekoppelt. Die Ansteuerung des Projektors
erfolgt durch einen PC über die DVI-Schnittstelle einer Highend-Graﬁkkarte (ATI ASUS AX800XL).
In die Perimeterkugel sind zwei Kameras eines Eyetrackingsystemes integriert (siehe Abb. 4.21).
Aufgrund des Eyetrackers ist mit diesem System eine blickgeführte Stimulation möglich. Durch die
Verwendung eines auf Beamertechnologie basierenden Projektors weist das System ähnliche Vor-
und Nachteile wie ein TFT-Monitorsystem auf. So sind auch hier, wie bei einem Monitor, Form,
Farbe, Ausdehnung und Anzahl der Stimuli variabel und zeitlich veränderbar. Jedoch tritt auch hier
durch den zeilenweisen Bildaufbau eine Zeitverschiebung in der Darstellung von erster und letzter
Zeile auf. Diese ist aufgrund der höheren Bildwiederholrate von 120 Hz (8,33 ms) jedoch geringer
und beträgt etwa 6 ms.
Um einen konstanten Abstand zwischen Auge und Projektionsﬂäche zu gewährleisten beﬁndet
sich das Auge, wie bei Perimetern üblich, im Zentrum der Halbkugel. Das Objektiv des Projektors
beﬁndet sich neben dem zu untersuchenden Auge und somit nicht im Zentrum (siehe Abb. 4.11).
4PerkinElmer GmbH, Wenzel-Jaksch-Str. 31, 65199 Wiesbaden
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Abbildung 4.10.: Projektorperimeter mit Proband.
Abbildung 4.11.: Schematische Darstellung einer Perimeterhalbkugel mit Proband. Das Auge beﬁn-
det sich im Mittelpunkt der Halbkugel. Der Projektor ist nonzentral neben dem
Kopf angeordnet. Mit Erlaubnis des Fraunhofer IOF.
Während der Untersuchung sitzt der Patient in halbliegender Position in einem speziell gefertigten
Sessel mit Nackenstütze. Dadurch ist eine entspannte Haltung des Patienten gewährleistet. Die
Nackenstütze dient der Fixierung des Kopfes. Daher kann auf die Verwendung einer Kinnstütze
verzichtet werden.
Trotz des enormen Lichtstromes (5000 lm) der Lampe beträgt die maximale Leuchtdichte in der
Halbkugel aufgrund hoher, konstruktions- und technologiebedingter, Verluste nur 60 cd/m². In der
Peripherie fällt die Leuchtdichte auf etwa 15 cd/m² ab (gemessen mit Minolta LS-110; Vorsatzlinse
VA 135; Korrekturfaktor 1.05).
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4.1.5.2. Verzeichnungskorrektur
Bei der Projektion des Stimulationsbildes in die Perimeterhalbkugel kommt es zu verschiedenen
Abbildungsfehlern. Diese haben unterschiedliche Ursachen. Abbildungsfehler treten bei jeder realen
Linse, besonders im Randbereich, auf [Ped05]. Daher werden insbesondere bei Weitwinkelobjekti-
ven Linsensysteme aus verschiedenen Linsen verwendet, welche aus unterschiedlichen Glassorten
bestehen und abweichende Brechzahlen aufweisen. Hierdurch ist es möglich, Abbildungsfehler zu
minimieren. Bei sehr starken Weitwinkelobjektiven, wie im Fall des verwendeten, sind der Kompen-
sation Grenzen gesetzt, sodass sich Abbildungsfehler, vor allem im Randbereich, nicht verhindern
lassen. Das Objektiv wurde speziell für diese Anwendung durch das Fraunhofer IOF Jena5 konzi-
piert und gefertigt. Außer einer Verzeichnung treten hier auch eine Vignettierung (Abdunkelung der
Ecken) und Farbfehler auf. Ein weiterer Bildfehler wird durch die Abbildung einer 2D-Struktur auf
eine gekrümmte Oberﬂäche hervorgerufen. Das Problem wird in der Photographie als perspektivi-
sche Verzeichnung bezeichnet und tritt hier in umgekehrter Form auf.
Bedingt durch die nonzentrale Projektion (Projektorobjektiv 80 mm neben dem Halbkugelmit-
telpunkt (siehe Abb. 4.12 und 4.11)) kommt es aufgrund des unterschiedlichen Abstandes zur Pro-
jektionsﬂäche zu weiteren Verzeichnungen (siehe Abb. 4.13).
Abbildung 4.12.: Strahlverlauf bei Retroreﬂektion in einer Halbkugel bei nonzentraler Position des
Projektors (Abstand 80 mm vom Zentrum). Das Auge beﬁndet sich imMittelpunkt
der Halbkugel (∅ 600 mm). Der Strahlverlauf ist von 10 bis 170° in Schritten von
20° dargestellt (Rot- Strahl vom Projektor zur Halbkugeloberﬂäche, Grün- Strahl
von der Halbkugeloberﬂäche zum Auge).
5Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF, Albert-Einstein-Str. 7, 07745 Jena,
http://www.iof.fraunhofer.de
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Abbildung 4.13.: Abhängigkeit der Strahllänge bei nonzentraler Position des Projektors.
Um die auftretenden Abbildungsfehler zu korrigieren wurde die Verzeichnung des Objektives bei
zentraler Projektion in die Halbkugel bestimmt. Da die Verzeichnung hier rotationssymmetrisch
ist, lässt sich diese relativ einfach mathematisch beschreiben. Mit Hilfe eines Programmes wurden
die zu projizierenden Stimulationsbilder vor der Projektion vorverarbeitet. Dazu wurden die Bilder
jeweils in ein Array geladen und pixelweise entsprechend ihres Abstandes zum Bildmittelpunkt ge-
streckt oder gestaucht. Hierdurch gelang eine nahezu verzeichnungsfreie Darstellung des Bildes in
der Halbkugel bei zentraler Projektion (Projektor im Halbkugelmittelpunkt). Eine exakte Verzeich-
nungskorrektur ist jedoch aufgrund der Diskretisierung der Bildinformationen für die Darstellung
nicht möglich. Durch die begrenzten Bildauﬂösung treten insbesondere bei schmalen Linien, welche
schräg zur Horizontal-, bzw. Vertikalachse des Projektors liegen, Fehler in Form einer Stufung der
Linie auf. Ein weiteres Problem stellt die unterschiedliche Pixelgröße dar. So wird ein Pixel am
Rand deutlich größer abgebildet als im Zentrum.
Für den Fall einer idealen Halbkugel ist die Verzeichnung bei zentraler Projektion rotations-
symetrisch. Herstellungsbedingt (Tiefziehen) stellt die verwendete Acrylschale jedoch keine ideale
Halbkugel dar. So schwankt der Durchmesser am Halbkugelrand zwischen 57 und 60 cm. Auch der
Abstand vom Mittelpunkt der Halbkugel zur Projektionsﬂäche weist Diﬀerenzen zum Radius von
30 cm auf.
Da bei Stimulation eines Probanden jedoch nicht die zentrale Projektion verwendet werden kann,
weil sich dessen Auge im Mittelpunkt der Halbkugel beﬁndet, wurde die Verzeichnung auch für die
reale, nonzentrale Projektion erfasst. Im Gegensatz zur zentralen Projektion ist die Verzeichnung
hier nicht mehr rotationssymmetrisch.
Eine mathematische Beschreibung der geometrischen Bildfehler aufgrund der nonzentralen Pro-
jektion und der Abbildung eines 2D-Bildes auf eine gekrümmte Fläche ist prinzipiell möglich. Die
auftretenden Bildfehler hängen hier sowohl vom Abstand zur Projektionsﬂäche als auch von der
Position des Bildpunktes ab. Für eine Korrektur müsste also für jeden Pixel eines zu projizierenden
Bildes ein richtungsabhängiges Polynom mit Parameterinterpolation berechnet werden. Dies ist an-
gesichts einer Bildwiederholrate von 60 bzw. 120 Hz und einer Bildauﬂösung von 1280 x 768 bzw.
1280 x 960 Pixeln mit dem zur Verfügung stehenden herkömmlichen PC nicht realisierbar.
Eine praktikable Lösung stellt eine 2D-Korrekturkarte dar. Hierfür wurde ein Quadratraster aus
Papier in die Halbkugel eingebracht. Mit Hilfe eines Zeichenprogrammes wurden dann alle Ecken
der Quadrate per Mausklick durch einen Punkt in einer Bilddatei markiert. Auf diese Weise wird
das Urbild für die Projektion des Quadratrasters in die Halbkugel bestimmt (siehe Abb. 4.14).
Auf Basis der Rasterdaten kann eine 2D-Korrekturkarte berechnet werden, in der für jeden Punkt
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Abbildung 4.14.: 2D-Korrekturkarte bei nonzentraler Projektion. Projektionsbild (links) und erstell-
tes Urbild (rechts) aufgrund der Projektordrehung um 45° wurden die Bilder um
45° gedreht. aus [Die06] S. 84
P im Ursprungsbild ∆x und ∆y zum Punkt P' im Kompensationsbild verzeichnet sind [Die06].
Die Kompensation der Verzeichnung in Echtzeit wurde softwaretechnisch durch die Verwendung
von Texturen und die Programmierung eines Vertex Shaders umgesetzt [Die06].
4.1.5.3. Retroreﬂektive Schicht
Zur Vermeidung von Streulicht und Erhöhung der Leuchtdichte wurde die Halbkugelinnenseite
anstatt mit einer diﬀus reﬂektierenden Schicht mit einer retroreﬂektiven Schicht versehen.
Ein bekanntes Anwendungsgebiet des Prinzips der Retroreﬂektion ist die Regelung und Sicherung
des nächtlichen Straßenverkehrs. So sind Verkehrsschilder mit retroreﬂektierenden Folien beschich-
tet. In Fahrbahnmarkierungen wird dieser Eﬀekt durch eine Glasperlenschicht realisiert. Zunehmend
werden auch Schultaschen, Kinder- sowie Sportbekleidung mit retroreﬂektiven Elementen versehen.
In Rückstrahlern für Fahrzeuge wird dieses Prinzip schon länger genutzt.
Als optimales Vorbild sind jedoch die Augen einiger nachtaktiver Tiere anzusehen (daher der Na-
me Katzenauge). Hier zeigt sich, dass transparente Kugeln (Glaskugeln) ideale Retroreﬂektoren
sind (siehe Abb. 4.15). Als reﬂektierende Schicht fungiert hier die als tapetum cellulosum lucidum,
kurz tapetum, bezeichnete Schicht hinter der Retina. Diese ist im Gegensatz zur Pigmentepithel-
schicht des menschlichen Auges nicht lichtabsorbierend, sondern reﬂektierend (siehe Kapitel 2.1)
[Tov96].
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Abbildung 4.15.: Retroreﬂektion bei Hundeaugen.
Um eine Retroreﬂektivität in der Perimeterhalbkugel zu erreichen, wurde die Acrylhalbkugel
zur Erzeugung einer reﬂektiven Schicht innen gleichmäßig mit weißer Wandfarbe beschichtet. Auf
diese Trägerschicht wurde eine weitere Schicht, bestehend aus Glasperlen mit einem Durchmesser
von 200-600 µm, aufgebracht. Zum Einsatz kamen Glasperlen, welche auch zur Beschichtung von
Fahrbahnmarkierungen verwendet werden.
Durch die Verwendung dieser retroreﬂektiven Schicht wurde die Leuchtdichte im Randbereich um
Faktor drei gegenüber einer diﬀus weißen Oberﬂäche erhöht. Eine optimal retroreﬂektive Oberﬂäche
zeichnet sich dadurch aus, dass sie Licht nur im Einstrahlwinkel reﬂektiert (siehe Abb. 4.16).
Abbildung 4.16.: Prinzip der Retroreﬂektion. Einfallendes Licht wird im Wesentlichen in Richtung
des Einfallswinkels zurück gestrahlt. aus [MD03] S. 4 mit Erlaubnis der Firma 3M
Daher muss sich die Projektionsoptik möglichst nah an der Sehachse des Auges beﬁnden. Prak-
tisch ist dies nicht realisierbar. Bei der verwendeten Anordnung von Auge und Projektor (siehe
Abb. 4.11) beträgt der horizontale Abstand zwischen Auge und Projektor 8 cm. Es darf also keine
optimale Retroreﬂektion an der Halbkugel erfolgen, da sonst das vom Projektor abgestrahlte Licht
das Auge nicht erreicht (siehe Abb. 4.12). Abb. 4.17 zeigt, wie groß die minimale Abweichung des
Abstrahlwinkels der retroreﬂektiven Schicht von der absoluten Retroreﬂektion sein muss, damit das
projizierte Bild auf das Auge abgebildet wird. Diese Winkelabweichung ist abhängig vom Abstrahl-
winkel der Projektors und erreicht sein Maximum mit 15,5° bei einem Abstrahlwinkel von 90°. Für
die verwendeten Glasperlen tritt ein retroreﬂektiver Eﬀekt bis etwa 20° auf. Somit ist eine Stimu-
lation des Auges für jeden Abstrahlwinkel gewährleistet. Die Reﬂektion ist jedoch nicht konstant
und nimmt mit steigender Winkeldiﬀerenz ab. Die Leuchtdichte muss also durch Anpassung der
Helligkeit des projizierten Bildes korrigiert werden.
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Abbildung 4.17.: Minimal notwendige Abweichung vom optimalen Retroreﬂektionswinkel in Abhän-
gigkeit vom Abstrahlwinkel des Projektors bei einem Abstand Projektor-Auge von
8 cm.
Aufgrund der für die zur Erzeugung von visuell evozierten Potentialen zu geringen Leuchtdich-
ten wurden nach Testmessungen keine weiteren Untersuchungen des mfVEP durchgeführt. Das
verwendete Projektionsverfahren zeigt für die nahe Zukunft nicht das Potential einer wesentlichen
Vergrößerung der Leuchtdichten.
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4.2. Blickrichtungserfassung und Blickführung
Die Darlegungen in Kapitel 2.6 haben gezeigt, dass die Güte der Fixation des Probanden eine
wesentliche Rolle für den Erfolg einer perimetrischen Untersuchung spielt. Wie ebenda ausgeführt,
ist eine genaue Zuordnung der Stimuli zu Positionen im Gesichtsfeld nur bei genauer Fixation
gewährleistet. Die Fixation auf einen festen Punkt ist, insbesondere über einen längeren Zeitraum,
sehr anstrengend und ermüdend.
Um einen entspannten und somit für die Untersuchung positiven Zustand des Patienten zu unter-
stützen, wurde nach Möglichkeiten gesucht, ihn von der starren Fixation zu entbinden. Dafür ist es
notwendig, die Blickrichtung des Auges und über diese den Blickpunkt auf dem Projektionsschirm
zu bestimmen. Ein einzelner Stimulus bzw. ein Stimulationsmuster kann dann durch ein geeignetes
Projektionssystem relativ zu diesem zeitlich variablen Punkt projiziert werden.
Die Basis für ein solches Stimulationssystem ist die Möglichkeit zur Erfassung der Blickrichtung
des menschlichen Auges. Hierfür stellt sich die Frage nach einem prinzipiellen Ansatz und der
technischen Realisierung der Blickrichtungsbestimmung.
Die Untersuchung von Augenbewegungen gewann seit Ende des 19. Jahrhundert an Bedeutung,
insbesondere für Fragestellungen der Neuropsychologie [RS04]. Erste Untersuchungen beruhten auf
kontaktbehafteten Methoden, z.B. mit einem auf dem Auge platzierten Gipsring, welcher mit einem
mechanischen Aufzeichnungsgerät verbunden war [YS75]. Später wurden bewegte Fotoplatten ver-
wendet. Bildbasierte Untersuchungen werden seit etwa 60 Jahren durchgeführt [LF42]. Eine neue
Ära begann mit der Entwicklung der Videotechnik [MMP74].
Prinzipiell lassen sich die Geräte zur Messung der Augenbewegung in zwei Gruppen unterteilen:
Geräte, welche die Augenposition relativ zum Kopf messen und Geräte, welche die Orientierung
des Auges im Raum ermitteln [Duc03]. Diese Orientierung im Raum wird auch als Blickpunkt,
Blickachse oder Blickrichtung (engl.: point of regard (POR)) bezeichnet [YS75]. Für eine blickge-
führte Stimulation sind Geräte der zweiten Kategorie notwendig.
Hinsichtlich der Untersuchungsmethoden ist eine Unterteilung in vier Kategorien möglich: Elek-
trookulographie (EOG), sklerale Kontaktlinsen bzw. Suchspulen, Photookulographie (POG) und
Videookulographie (VOG) sowie videobasierte Verfahren, welche Bilder der Pupille und des Kor-
neareﬂexes auswerten.
Beim EOG werden durch rund um die Augenhöhle angebrachte Elektroden Potentialdiﬀerenzen
gemessen. Diese lassen einen Rückschluss auf erfolgte Augenbewegungen zu. Jedoch können nur Au-
genbewegungen relativ zum Kopf erfasst werden und dies auch nur mit einer ungenauen Auﬂösung.
Im Unterschied dazu haben die kontaktlinsenbasierten Verfahren meist eine sehr gute Winkelauf-
lösung (bis hin zu 5-10 Bogensekunden), erfassen jedoch meist nur kleinen Bereich von etwa 5°. An
der Kontaktlinse werden hierzu entweder kleine Spiegel angebracht oder es werden Suchspulen in
diese integriert. Aufgrund der Verwendung von Kontaktlinsen stellen diese Verfahren eine erhöhte
Belastung für die untersuchte Person dar. Auch in diesem Fall wird die Augenbewegung relativ zum
Kopf bestimmt.
POG- und VOG-Verfahren kommen dagegen ohne die Verwendung von Messgeräten direkt am
Auge aus, da hier nur Bildinformationen ausgewertet werden. Dabei werden verschiedene, erkenn-
bare Merkmale des Auges bei Rotation und Translation bestimmt. Dazu gehören unter anderem die
veränderliche Form des Pupillenbildes, die Position des Limbus (Grenze zwischen Iris und Sklera)
und die Korneareﬂexe. Der Korneareﬂexe wird durch eine meist infrarote, in der Nähe des Auges
platzierte, Punktlichtquelle hervorgerufen. Auch bei diesen Systemen ist eine Fixation des Kopfes
durch Kinnstütze oder Bissleiste (bite bar) notwendig, um eine POR-Bestimmung zu ermöglichen
[Duc03]. VOG-basierte Geräte werden heute vielfältig eingesetzt [CTS90, CTS91]. Ein entscheiden-
der Nachteil dieser Systeme ist jedoch die Bindung an die Videonorm mit einer festen Bildrate
von 25/s. Für viele schnelle Augenbewegungen, insbesondere Sakkaden, ist diese zeitliche Auﬂösung
nicht ausreichend.
Zur vierten Kategorie gehören sowohl Auftischaufbauten als auch am Kopf ﬁxierte Apparaturen.
Die durch die meist infrarote Beleuchtung erzeugten Korneareﬂexe werden auch als Purkinje-Bilder
bezeichnet. Durch den besonderen Aufbau des Auges werden vier verschiedene Reﬂexe erzeugt (siehe
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Abb. 4.18). Gewöhnlich wird das 1. Purkinje-Bild, welches durch Reﬂektion an der Oberﬂäche der
Kornea entsteht, verwendet, da diese am stärksten ist. Das zweite Purkinje-Bild, welches von der
Rückseite der Kornea reﬂektiert wird, ist fast identisch mit dem ersten Purkinje-Bild. Ein drittes
Bild wird durch Reﬂektion an der Vorderseite der Linse erzeugt. Dieses Bild ist sehr viel größer
als die anderen und diﬀus. Das vierte Purkinje-Bild entsteht durch Reﬂektion an der Rückseite der
Linse und hat fast die selbe Größe wie das erste Bild. Seine Intensität beträgt jedoch nur etwa 1 %
des ersten Purkinje-Bildes [Cra94].
Abbildung 4.18.: PR, Purkinje-Reﬂektionen: 1, Reﬂektion an der Vorderseite der Kornea; 2, Reﬂek-
tion an der Rückseite der Kornea; 3, Reﬂektion an der Vorderseite der Linse; 4,
Reﬂektion an der Rückseite der Linse; EL, einfallendes Licht; K, Kammerwasser;
C, Cornea; S, Sklera; G, Glaskörper; I, Iris; L, Linse; DP, Drehpunkt; OA, optische
Achse; a ≈ 6 mm; b ≈ 12, 5 mm; c ≈ 13, 3 mm; d ≈ 24 mm; r ≈ 7, 8 mm (geändert
nach [Cra94] S. 19). Mit Erlaubnis des Autors.
Im Zuge der technischen Entwicklung von Kamerasystemen wurden auch die Methoden der Bild-
verarbeitung weiterentwickelt. Bei nahezu allen Verfahren wird als Grundlage der Bildverarbeitung
ein Binärbild der Pupille erzeugt. Ein weiterer Bildverarbeitungsschritt vieler Systeme ist die Be-
stimmung des Pupillenmittelpunktes [Cla96].
Das einfachste und am weitesten verbreitete Verfahren arbeitet auf Basis des pupil-glint-Vektors.
Dieses wird beispielsweise von den Firmen SMI6 und Tobii Technology7 angewandt. Hierbei wird mit
einer punktförmigen Lichtquelle ein Lichtreﬂex (glint) auf der Kornea (Korneareﬂex) erzeugt. Dies
ist in der Regel das erste Purkinje-Bild. Mit einer Kamera wird ein Bild des Auges aufgenommen, in
welchem die Schwerpunkte der Pupille und des Lichtreﬂexes bestimmt werden. Aus der Lage dieser
beiden Punkte zueinander kann dann der Blickrichtungesvektor des Auges bestimmt werden.
Einige Eyetrackingsysteme verarbeiten außer dem ersten noch weitere Purkinje-Bilder. Zu diesen
Zwei-Purkinje-Bild-eyetracker (engl.: Dual-Purkinje-eyetracker (DPI)) gehören die sogenannten Ge-
6SensoMotoric Instruments GmbH (SMI), Warthestr. 21. 14513 Teltow / Berlin, http://www.smivision.com
7Tobii Technology GmbH, Niedenau 45, 60325 Frankfurt am Main, http://www.tobii.com
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neration V eye tracker [Cra85]. Diese detektieren außer dem ersten auch das vierte Purkinje-Bild.
Dadurch ist es möglich translative von rotatorischen Augenbewegungen zu unterscheiden [Duc03].
Voraussetzung aller dieser Verfahren ist jedoch eine Kalibration der Systeme. Diese erfolgt durch
gezieltes Fokussieren auf neun bzw. fünfzehn Punkte auf dem Schirm durch den zu Untersuchenden.
Damit hängt die Genauigkeit stark von der Kooperation der untersuchten Person ab. Für den Einsatz
an Patienten ist dies kritisch zu bewerten.
Abbildung 4.19.: Versuchsaufbau eines stereoskopischen Zwei-Kamera-Eyetrackers (Draufsicht) be-
stehend aus zwei CMOS-Kameras (unten), IR-Beleuchtungsmodul und Kinnstüt-
ze. Ein Bild der Pupille kann aus zwei Raumrichtungen aufgenommen werden,
wodurch eine rein geometrische Erfassung der Blickrichtungsparameter möglich
wird.
Daher wurde ein Zwei-Kamera-Blickrichtungserfassungssystem (Eyetracker) entwickelt, welches
berührungslos und kalibrationsfrei arbeitet [Mar02]. Durch die Kalibrationsfreiheit ist es möglich,
auch wenig kooperative Probanden zu untersuchen, sowie die Vorbereitungszeit für diesen zu mi-
nimieren. Durch den Einbau in eine Perimeterkugel erfolgt die Blickrichtungserfassung für den
Patienten unbewusst (siehe Abb. 4.21).
Aus zwei Raumrichtungen wird mit zwei CMOS-Kameras (SICC Megafons von OptoElectronic
GmbH) je ein Bild des Auges aufgenommen (siehe Abb. 4.19). Die Verwendung von CMOS-Kameras
bietet den großen Vorteil, dass hier ein direkter Zugriﬀ auf den Kamerachip möglich ist. Somit kann
z.B. ein Bildausschnitt ausgewählt, und nur die Bilddaten dieses Ausschnittes übertragen werden.
Damit kann die Bildrate deutlich erhöht werden. Die Bildrate ist unabhängig von der Videonorm
und deutlich höher als diese.
Der Kopf des Probanden ruht während der Stimulation in einer Kinn- Stirnstütze bzw. einer
Nackenstütze. Damit werden Kopfbewegungen in ausreichendem Maß unterdrückt. Die trotz der
Stützen auftretenden geringen Kopfbewegungen und damit verbundenen Augenverschiebungen wer-
den vom System toleriert. Die Verwendung von Kinn- bzw. Nackenstützen ist für den Probanden
bzw. Patienten komfortabler als etwa eine am Kopf befestigte Apparatur. Diese hätte zwar den
Vorteil einer freien Kopfbewegung, erfordert aber eine zeitaufwendige Montage und wäre für den zu
Untersuchenden unangenehm.
Da die Stimulation des Auges im sichtbaren Bereich des Lichts geschieht, erfolgt die Beleuchtung
und die Bildaufnahme für die Blickrichtungserfassung im Infrarotbereich. Diese Trennung der Ar-
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beitsbereiche ist insbesondere deshalb notwendig, da die Untersuchung in abgedunkelten Räumen
stattﬁndet und die Stimuli nur räumlich begrenzt kurzzeitig auﬂeuchten. Eine deﬁnierte, stabile
und ausreichende Beleuchtung des Auges könnte daher allein durch die Stimuli nicht gewährleistet
werden. Das Auge wird durch zwei LED-Cluster beleuchtet, welche aus je sieben IR-LED bestehen
(λ = 880nm). Die LED-Cluster sind über den Kameras angebracht, um das Auge aus verschiedenen
Richtungen gleichmäßig zu beleuchten und Schattenwurf zu vermeiden.
Da der Bildsensor bei den verwendeten Kameras prinzipiell auch im Infrarotbereich empﬁndlich
ist, wurde der integrierte IR-Sperrﬁlter entfernt und ein IR-Filter (RG780 von Heliopan) vor den
Objektiven angebracht. Somit gelangt lediglich Licht im IR-Bereich mit Wellenlängen > 780 nm auf
die Chips der Kameras. Über eine FireWire-Schnittstelle (IEEE1394a) werden die beiden Kamera-
bilder, bzw. Ausschnitte dieser, an einen PC übertragen. Mit Verfahren der Bildverarbeitung erfolgt
eine Berechnung von Binärbildern, welche nur die Pupillen enthalten. Darauf folgt die Extraktion
der Pupillenkonturen. Hierfür wurden verschiedene Verfahren untersucht. Eine sehr genaue Bestim-
mung ist mittels der Hough-Transformation möglich [Tho02]. Diese ist mit der Rechenleistung der
momentanen PC-Systeme jedoch nicht in Echtzeit, also zwischen zwei Bildaufnahmen der Kamera,
berechenbar. Daher wurde in Zusammenarbeit mit Fraunhofer IDMT die Berechnung der Hough-
Transformation auf ein Embedded System ausgelagert. Hierfür wurde ein Field Programable Gate
Array (FPGA) verwendet [HN05, Kat05, KKHNH07].
Da beide Kameras seitlich zum Monitor angeordnet sind und das Auge geradeaus auf den Monitor
blickt, erscheint das Bild der Pupille, in Abhängigkeit von der Blickrichtung, mehr oder weniger
elliptisch. Die Ellipsenparameter der Konturen im Bild werden bestimmt (siehe Abb. 4.20) [Tho02,
Bor03, Bri03, Sch05a, Sch05b]. Aufgrund der bekannten Geometrie, insbesondere der Abstände
und Winkel, kann über diese Parameter der Blickrichtungsvektor des Auges eindeutig bestimmt
werden. Dieses Verfahren resultiert in der Bestimmung der optischen Achse des Auges. Für die
Fixation und das scharfe Sehen ist jedoch die Sehachse entscheidend, welche sich von der optischen
Achse unterscheidet. Dabei stellt die optische Achse einen Vektor dar, welcher senkrecht auf der
Pupillenebene steht. Hingegen ist die Sehachse ein Vektor welcher ausgehend von der Fovea durch
den Mittelpunkt der Linse führt (siehe Abb. 4.22). Da die Winkeldiﬀerenz beider Achsen individuell
variiert, muss diese zu Beginn einer Messung durch einen Einpunktabgleich korrigiert werden.
Um eine Korrektur zu vermeiden, bei welcher der Patient bewusst auf einen Punkt blicken muss,
wurden verschiedene Ansätze untersucht, mit welchen es möglich ist, den Blick unbewusst auf einen
bestimmten Punkt zu lenken. Diese Methoden beruhen auf einer psychologischen Reaktion des
visuellen Systems auf Bilder oder bewegte Sequenzen.
Die erreichbare Datenrate der Koordinatenberechnung ist abhängig von den verwendeten Kame-
ras, der Größe des Bildausschnittes, den Bildverarbeitungsalgorithmen sowie den Leistungsparame-
tern des PC. Im derzeit verwendeten System wurde aufgrund der geringen Rechenleistung des PC
nur eine Datenrate von 50 Datensätzen pro Sekunde erreicht.
Für eine blickrichtungsgeführte Stimulation werden dem Stimulationssystem kontinuierlich die
Parameter des Blickrichtungsvektors übergeben. Da die Geometrie des Aufbaus (Position, Abstän-
de und Winkel der Kameras und Position und Blickrichtungsvektor des Auges) bekannt ist, kann
somit der Durchstoßpunkt dieses Vektors mit der Projektionsebene bestimmt werden. Auf diese
Weise lässt sich somit der aktuelle Blickpunkt auf dem Monitor bzw. der Perimeterkugel ermit-
teln. Das Stimulationsmuster kann nun so verschoben werden, dass dessen Mittelpunkt auf dem
Blickpunkt liegt. Die Möglichkeiten einer blickgeführten Stimulation werden durch die Endlichkeit
der Ausdehnung der Projektionsﬂäche limitiert. Insbesondere bei Monitorstimulationen können nur
Gesichtsfeldausschnitte in einem begrenzten Rahmen blickgeführt stimuliert werden, da das Stimu-
lationsbild außerhalb des darstellbaren Bereiches nicht dargeboten werden kann.
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Abbildung 4.20.: Bildverarbeitungsschritte zur Bestimmung der Blickrichtung. Oben: Rohbilder der
beiden Kameras, Mitte: Binärbilder der Pupille, Unten: erkannte Konturen der
Pupillen und berechnete Ellipsenparameter.
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Abbildung 4.21.: Perimeterhalbkugel mit Zweikameraeyetracker (Rückansicht).
Abbildung 4.22.: Winkeldiﬀerenz zwischen optischer Achse und Sehachse am menschlichen Auge.
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4.3. EEG-Erfassung
Die Erfassung des EEG erfolgte mit einem 12-Kanal bzw. 64-Kanal NEURO PRAX® EEG-System
(neuroConn8 siehe Abb. 4.24). Um ein möglichst starkes VEP messen zu können, sollten die Elek-
troden möglichst nah am primären visuellen Kortex (V1) appliziert werden. Dieser ist im Wesent-
lichen in der ﬁssura calcarina lokalisiert. Verschiedene MEG-Studien belegen, dass die Position
dieser interinduviduell stark variieren kann [ASG+96, IP07]. Daher ist es nicht möglich eine für alle
Individuen optimale Elektrodenanordnung festzulegen. Jedoch wurden einheitliche Elektrodenan-
ordnungen empirisch entwickelt, welche für die meisten Menschen eine Ableitung in der Nähe des
V1 gewährleisten.
Bei den durchgeführten Messungen wurde mit sieben gesinterten Ag/AgCl-Elektroden (GVB) das
EEG abgeleitet. Diese waren nach einem Ableitschema, welches sich an die Arbeiten von Hoenecke
anlehnt, angeordnet (siehe Abb. 4.23). In vorhergehenden Arbeiten wurde deutlich, dass dieses vom
üblicherweise verwendeten 10/20-System abweichende Schema für die untersuchte Fragestellung
bessere Ergebnisse liefert [Hoe97, Lan04]. Im verwendeten Schema wurde, gemäß dem Standard für
VEP ([OBB+04]), die Referenzelektrode auf FZ und die Masseelektrode auf CZ platziert. Dagegen
sind die Elektroden der Kanäle 1-5 sternförmig, vom Standard abweichend, im Abstand von 15% der
Distanz Nasion-Inion (NI) ausgehend vom Inion angebracht. Durch diese monopolare sternförmige
Ableitung wird eine nachträgliche bipolare Ableitung ausgehend von Kanal 5 und die Berechnung
von weiteren Kanälen (z.B. horizontalem, vertikalem und Laplacekanal) ermöglicht.
Die Elektrodenpositionen wurden auf der Kopfhaut markiert und diese dann mit Alkohol an den
entsprechenden Stellen gereinigt. Um eine minimale Impedanz zwischen Kopfhaut und Elektroden
zu erreichen, wurde mittels einer Abrasionspaste (skinPure /Nihon Kohden) die oberste, tote Haut-
schicht angeraut. Dadurch wurde eine Impedanz von unter 5 kΩ erreicht, wie sie vom klinischen
Standard empfohlen wird [OBB+04]. Dabei wird die Elektrodenimpedanz bei dem System NEU-
RO PRAX nicht direkt gemessen, sondern durch Analyse anderer Parameter (Oﬀsetspannung und
Rauschen) abgeschätzt und das Ergebnis einer Plausibilitätskontrolle unterzogen. In ﬁrmeninternen
Messungen zeigte sich jedoch, dass kein streng linearer Zusammenhang zur Elektrodenimpedanz
besteht. Da das Gerät auch für DC-Messungen verwendet wird, ist eine echte Impedanzmessung
wenig sinnvoll. Als Elektrodenpaste kam Ten20 (D.O. Weaver and Co.) zum Einsatz. Bei diesen
Messungen wurden die Elektroden direkt auf der Kopfhaut des Patienten appliziert (siehe Abb.
4.24).
Abbildung 4.23.: Elektrodenableitschema nach Hoenecke [Hoe97].
Die Signalerfassung erfolgte mit einer Samplerate von 512 sps. Vom Erfassungssystem werden aus-
schließlich unipolare Rohdaten gespeichert. Diese können beispielsweise in Matlab importiert und
weiterverarbeitet werden. Des weiteren wurden Messungen mit einem 64-Kanal EEG-System der Fa.
Schwarzer9 durchgeführt. Für die Messungen mit 32 oder 64 Elektroden wurden Elektrodenhauben
8neuroConn GmbH, Ehrenbergstr. 11, 98693 Ilmenau
9Schwarzer GmbH, Bärmannstraße 38, 81245 München
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Abbildung 4.24.: Neuroprax-EEG-Erfassungssystem (links) und Proband mit Einzelelektroden
(rechts).
verwendet (siehe Abb. 4.25). Die Hauben wurden um die entsprechenden Elektrodenpositionen er-
weitert und entsprechende Adapter angefertigt. Durch den Einsatz von Abrasionspaste konnte auch
hier eine Elektrodenimpedanz von unter 5 kΩ erreicht werden. Die Impedanz kann bei diesem Sys-
tem real gemessen werden. Die Samplerate hier betrug 1000 Hz. In das System sind Hardwareﬁlter
integriert. Die Daten werden somit über einen 0,0016 Hz Hochpass und einen 300 Hz Tiefpass geﬁl-
tert. Weitere DSP-Filter sind zuschaltbar. Eine Referenz für alle Kanäle wird aus dem Mittelwert
zweier Elektrodensignale gebildet. Die Daten werden im ﬁrmeneigenen Format .sig abgespeichert
und sind nach manueller segmentweiser Konvertierung in das European data format (EDF) [Kem09]
über ein Modul mit Matlab lesbar.
Abbildung 4.25.: Proband mit Elektrodenhaube (64 Elektroden).
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5.1. Methoden
5.1.1. Stimulationsdesign der Messungen
5.1.1.1. Festlegung der Messparameter
Die Messparameter für die Stimulation wurden anhand der theoretischen Überlegungen aus Kapitel
3 festgelegt. Aufgrund der in Kap. 4.1.3 beschriebenen Probleme mit der Monitorelektronik während
der ersten Messreihe, wurde eine zweite mit veränderten Parametern durchgeführt. Die Messreihen
dienen der Bearbeitung der in Kap 1.1 genannten Zielstellungen drei und vier.
Mit Zielstellung drei sollte der Einﬂuss von Fehlﬁxationen auf das Untersuchungsergebniss und
die prinzipielle Anwendbarkeit der blickrichtungsgeführten Stimulation untersucht werden. Hierzu
erfolgte der Vergleich einer nicht blickgeführte Stimulation mit der selben Sequenz bei Blickfüh-
rung. Dabei kam eine eine m-Sequenz als Stimulationsfolge zu Einsatz. Der Vergleich erfolgte mit
m-Sequenzen, da diese, wie in Kapitel 3.3.3 gezeigt, unter Einhaltung bestimmter Bedingungen
die niedrigste Korrelation aller untersuchten Sequenzen erreichen. Bei Messreihe 1 wurde eine Se-
quenzfamilie der Länge 210 − 1 = 1023 mit vier Einzelsequenzen verwendet. Demzufolge beträgt
die Verschiebung der Einzelsequenzen nach Gl. 2.13 1/4 der Sequenzlänge, also 256. Bei einem In-
terstimulusintervall (ISI) von 250 ms beträgt die Größe des Fensters 256 ∗ ISI = 64 s. Für diesen
Ausschnitt (±64 s oder weniger) beträgt die maximale Korrelation der m-Sequenz 0,036. Dagegen
weisen Goldfolgen im selben Ausschnitt eine Korrelation von 0,073 und Kasamifolgen von 0,068 auf.
Im Falle von Messreihe 2 beträgt die Länge der Sequenzen 27 − 1 = 127 bei einem Umfang von
vier Sequenzen. Die Verschiebung beträgt wiederum 1/4 der Sequenzlänge, also 32. Bei einem ISI
von 250 ms weist das geeignete Fenster eine Länge von 32 ∗ ISI = 8 s auf. Die maximale Korrelati-
on für diesen Ausschnitt (±8 s) beträgt für die m-Sequenz 0,0702. Wiederum liegen die maximale
Korrelationen für die Goldfolge mit 0,1759 und die Kasamifolge mit 0,1644 deutlich darüber.
Zielstellung vier beinhaltete den Vergleich real gemessener Untersuchungsergebnisse für die in
Kap. 3 theoretisch untersuchten Stimulationssequenzen. Dazu erfolgte der Vergleich von drei blick-
geführten Stimulationen (m-Sequenz, Kasamifolge, Goldfolge). Ziel dieser Untersuchung ist der Ver-
gleich der praktischen Ergebnisse verschiedener Stimulationssequenzen. Zum Vergleich der Sequen-
zen wurden die HNV-Werte der einzelnen Messungen berechnet und miteinander verglichen. Dazu
wurden die Diﬀerenzen der HNV-Werte zwischen jeweils zwei Sequenzen gebildet und diese mit
einem Signiﬁkanztest (t-Test) bewertet.
Die Durchführung der Messungen erfolgte im elektrophysiologischen Labor der TU Ilmenau. Wäh-
rend der Messungen war der Raum zur Adaption an die Hintergrundleuchtdichte des Monitors und
zur Vermeidung von Störlichteinﬂüssen abgedunkelt. Durch die dort installierte Lamellenverdun-
kelung wurde jedoch keine absolute Dunkelheit im Raum erreicht, was laut VEP-Standard nicht
notwendig ist [OBB+04]. Die Adaption an die Hintergrundleuchtdichte erfolgte während der Ein-
richtung des Blickerfassungssystemes.
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Abbildung 5.1.: Stimulationsmuster mit 4 weißen Stimuli (LνStimulus = 397 cd/m²) mit einer Ex-
zentrizität von 5° und einen Durchmesser von 4° auf einem schwarzen Hintergrund
(LνHintergrund = 2, 14 cd/m²) bei einer Bildschirmauﬂösung von 1280 x 1024 Pixeln.
Die Stimulation erfolgte multifokal mit vier weißen Stimuli (Leuchtdichte LνStimulus = 397 cd/m²)
auf einem schwarzen Hintergrund (LνHintergrund = 2, 14 cd/m²) (siehe Abb. 5.1). Dabei wiesen die
Stimuli eine Exzentrizität von 5° vom Zentrum und einen Durchmesser von 4° auf. Im Randbereich
des Monitors fällt die Leuchtdichte der weißen Stimuli auf Grund des geänderten Blickwinkels auf
LνStimulus = 254 cd/m² ab. Aus den gegebenen Leuchtdichten lässt sich der Michelson-Kontrast





Dabei entspricht LνStimulusdem Wert Lνmax und LνHintergrund dem Wert Lνmin. Für die maximale
Leuchtdichte im Zentrum des Monitors wird ein Kontrastwert von K = 0, 99 erreicht und sinkt
für den Randbereich auf K = 0, 98 ab. Nach Gleichung 5.1 wird ein geforderter Kontrast von >
90 % mit 98 % deutlich überschritten [MHK+03, BN05]. Eine Adaption des Probanden an die
Hintergrundbeleuchtung erfolgte während der Einrichtung des Eyetrackers.
Die Dauer des Stimulus wird im Allgemeinen als Pulsweite (PW) bezeichnet, der Abstand zwi-
schen zwei Stimuli dagegen als ISI. Für eine transiente Reizung sollte das ISI möglichst groß sein,
damit die Reizantwort vorhergehender Stimuli abgeklungen ist. Andererseits verlängert sich mit
steigendem ISI auch die Messdauer für den zu Untersuchenden. Daher muss bei der Wahl des ISI
ein Kompromiss eingegangen werden.
Laut Marmor [MHSY04] sollte die Pulsweite kleiner als die Integrationszeit aller Rezeptoren sein.
Diese Integrationszeit beträgt etwa 100 ms für Stäbchen und 10 bis 15 ms für Zapfen [KL09]. Damit
sollte die Pulsweite kleiner 10 ms betragen.
Da die Werte für das ISI von der Bildwiederholfrequenz des Monitors abhängen, sind diese nicht
frei wählbar. Die Bildwiederholfrequenz betrug bei dem verwendeten Monitor 60 Hz. Ein Bildwechsel
erfolgt also nur alle 16,66 ms. Demzufolge konnten ISI und PW nur Vielfache dieses Wertes anneh-
men. Aufgrund der niedrigen Bildwiederholfrequenz kann eine PW von 10 ms für den eingesetzten
Monitor nicht realisiert werden.
Zum Erzielen eines VEP muss das Bloch-Gesetz erfüllt sein [KL09]:
Lνt
n = k mit (5.2)
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n=1: zeitliche Summierung abgeschlossen
0<n<1: teilweise zeitliche Summierung
n=0 keine zeitliche Summierung
Die Integrationszeit ist nach dem Bloch-Gesetz unter anderem auch von der Leuchtdichte ab-
hängig. Entscheidend ist hier die retinale Beleuchtungsstärke (Pupillenlichtstärke). Diese ist das
Produkt aus Leuchtdichte (cd/m²) und Pupillenﬂäche (in mm²) und wird in Troland (td) angege-
ben. Hierfür spielt auch die Größe des Stimuls eine Rolle.
Der Pupillendurchmesser variierte über alle Probanden bei Messung 1 zwischen 2,4 und 6 mm und
betrug im Mittel 4,2 mm. Damit ergibt sich eine Pupillenﬂäche zwischen 4,4 und 29 mm² bei einem
Mittelwert von 14,3 mm². Die retinale Beleuchtungsstärke lag demnach bei Messung 1 zwischen
1744 und 11606 td (Mittelwert: 5695 td)
Bei Messung 2 variierten die Pupillendurchmesser zwischen 3,1 und 5,1 mm. Er betrug im Mittel
3,8 mm. Die Pupillenﬂäche deckte somit einen Bereich zwischen 7,5 und 20,4 mm² ab und wies einem
Mittelwert von 11,8 mm² auf. Die retinale Beleuchtungsstärke bei der 2. Messreihe lag zwischen 2991
und 8172 td (Mittelwert: 4716 td). Laut [Har87] beträgt damit die Integrationszeit etwa 30 ms. Da
bei Messung 1 die Pulsweite mit 50 ms diese notwendige Integrationszeit überstieg, wurde sie bei
der 2. Messreihe auf 33 ms herabgesetzt. Damit wird die geforderte Integrationszeit nahezu erreicht.
Die Stimulation erfolgte monokular. Dazu wurde das nicht untersuchte Auge durch eine lichtdichte
Augenklappe abgedeckt. Aus Gründen der Vermeidung zu hoher Probandenbelastung wurde jeweils
nur ein Auge untersucht, welches durch den Probanden frei wählbar war.
Die EEG-Erfassung erfolgte bei beiden Messreihen mit dem NEURO PRAX® EEG-System der
Firma neuroConn1 (siehe Abb. 4.24). Als Stimulator kam ein 30 -LCD-TV-Monitor (Myrica Y30-1)
von Fujitsu Siemens2 zum Einsatz (Abb. 4.7). Die Blickrichtungserfassung wurde mit dem in Kap.
4.2 beschriebenen steroskopischen Zwei-Kamera-Eyetrackingsystem realisiert.
5.1.1.2. Messreihe 1
Aufgabe für den Probanden bei allen Messungen dieser Messreihe war, frei auf einen beliebigen
Punkt im zentralen Bereich des Monitors zu blicken, Blickrichtungsänderungen waren dabei zulässig
und erwünscht.
Bei Messreihe 1 wurden 37 augengesunde Probanden im Alter von 21 bis 55 Jahren mit einem
Durchschnittsalter von 29 Jahren untersucht. Dabei waren 11 Probanden weiblich und 26 männlich.
Es wurden folgende Stimulationsparameter verwendet:
 ISI: 400 ms
 PW: 50 ms
 zeitliche mittlere Leuchtdichte: 51,5 cd/m²
 Sequenzlänge 1024 Pulse in 8 Abschnitten (a 128 Pulse)
 Abtastrate: 512 sps
Die zeitliche mittlere Leuchtdichte ist das Mittel der Leuchtdichten während des Stimulus (50 ms)
und der folgenden Pause (350 ms). Durch die Verschiebung des Fixationspunktes werden durch ein
und denselben Stimulus verschiedene Areale der Netzhaut stimuliert. Nach [HA06] ist anzunehmen,
1neuroConn GmbH, Ehrenbergstr. 11, 98693 Ilmenau
2Fujitsu Siemens Computers GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 8, 80807 München
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dass hierdurch die Form und Latenz der VEP verändert wird, da insbesondere die Latenzzeit vom
stimulierten Punkt auf der Retina abhängig ist (siehe Kap. 2.1 und 2.7.1.3). Dadurch kommt es zu
einer Verschleifung des durch einen Stimulationspunkt hervorgerufenen VEP. Es ist anzunehmen,
dass die Amplitude in diesem Fall gegenüber der blickgeführten Stimulation vermindert ist. Zur
Untersuchung dieses Sachverhaltes wurden in einer Simulation die Stimulation verschiedener Areale
mit der Stimulation gleicher Areals gegenübergestellt (siehe Abb. 5.2). Dazu erfolgte zum einen
die Mittelung der Reizantworten von vier verschiedenen Stimuli (Kurven Grün, Dunkelgrün, Blau,
Schwarz). Zum anderen wurde die Summe dieser vier Reizantworten gebildet und diese gemittelt
(rote Kurve). An den Kurven der Einzelstimuli ist deutlich zu erkennen, dass sowohl die Amplitude
als auch die Latenz der Reizantworten schwanken. Die Summe der Reizantworten ist niedriger als
drei der Einzelantworten bei einer Latenz von 91 ms.
Abbildung 5.2.: Variation der VEP in Abhängigkeit vom Stimulationsort. Sowohl Amplitude als
auch Latenz variieren. Vier einzelne Stimuli an Position 1-4 (1-Schwarz, 2-Grün,
3-Blau, 4-Dunkelgrün), gemittelte Summe aller vier Stimuli (Rot).
Der Fixationspunkt befand sich bei dieser Messreihe während der nicht blickgeführten Stimu-
lation mit einer m-Sequenz fest im Zentrum des Monitors. Der rote Fixationspunkt hatte einen
Durchmesser von 3,8 mm bzw. 0,48°.
Messreihe 1 hatte folgenden prinzipiellen Ablauf:
1. Messen des Abstandes Nasion-Inion und Markieren der Elektrodenpositionen entsprechend
des Elektrodenableitschemas auf dem Kopf
2. Reinigung der Kopfhaut mit Alkohol und Applizieren der Elektroden mit Elektrodenpaste
3. Proband in bequemer Haltung in der Kinn-Stirnstütze vor dem Stimulationsmonitor platzieren
4. Abdunkelung des Raumes
5. Überprüfen der Übergangsimpedanzen der Elektroden
6. Einrichten des Blickrichtungserfassungssystems (Eyetracker) (siehe Kap. 4.2)
7. Einpunktabgleich zur Korrektur der Diﬀerenz zwischen optischer Achse und Sehachse
8. Durchführung der folgenden Messungen:
a) Stimulation mit m-Sequenz ohne Blickführung
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b) Stimulation mit m-Sequenz mit Blickführung
c) Stimulation mit Kasamifolge mit Blickführung
d) Stimulation mit Goldfolge mit Blickführung
9. Entfernen der Elektroden und Elektrodenpaste mit anschließender Säuberung der Kopfhaut
und Haare
Da die Messungen sehr anstrengend und ermüdend sind, wurden diese in je acht Segmente mit
einer ungefähren Dauer von einer Minute unterteilt. In den Pausen war eine Erholung des Patienten
möglich. Die Dauer betrug in der Regel acht Sekunden, konnte aber auf Probandenwunsch verlängert
werden (z.B. bis ein eventuelles Tränen der Augen aufgehört hatte).
5.1.1.3. Messreihe 2
Im Verlauf von Messreihe 1 wurde klar, dass die Auﬀorderung an den Probanden, auf einen be-
liebigen Punkt im Zentrum des Monitors zu blicken und die Blickrichtung zu ändern zu vage ist.
Es ﬁel vielen Probanden schwer, mit dieser Freiheit umzugehen. Bei einigen trat das Problem auf,
dass beim Blicken auf den konturlosen, schwarzen Hintergrund nicht mehr ﬁxiert wurde, d. h.
der Proband ins Leere blickte. Hierbei traten vermehrt Störungen durch Alphawellen auf. Eine
mögliche Erklärung hierfür ist die These, dass Alphawellen verstärkt auftreten, sobald das visuel-
le System keine relevanten Informationen erhält bzw. eine Blockierung der selben auftritt, sobald
das visuelle System, z.B. beim Öﬀnen der Augen, vermehrt Informationen erhält (Bergereﬀekt vgl.
[Ber29, Bra60]). Für die Stimulation ist oﬀenbar ein Anhaltspunkt in Form eines Fixationspunktes
notwendig. Studien belegen, dass Alpha-Störungen durch Erhöhen der kognitiven Leistung unter-
drückt, bzw. reduziert werden können [MKGB05]. Bei der 2. Messreihe wurde daher ein variabler
Fixationspunkt eingeführt. Die örtliche Verteilung des Fixationspunktes entsprach sowohl in X- als
auch in Y-Richtung einer Normalverteilung (Mittelwert µ = 0, σ² = 0, σ = 0). Außerdem wurde die
Aufgabenstellung für den Probanden gegenüber Messreihe 1 geändert. Diese bestand nun für alle
Messungen der Messreihe 2 darin, zu versuchen, immer auf den sich bewegenden Fixationspunkt
zu blicken. Abweichungen der Fixation vom Fixationspunkt sind jedoch bei den Stimulationen mit
Blickrichtungsnachführung zulässig und nicht schwerwiegend. Dabei wird bei der nicht blickgeführ-
ten Stimulation eine Nichtﬁxation simuliert, da der Mittelpunkt des Stimulationsmusters immer im
Monitormittelpunkt liegt.
Bei Messreihe 2 wurden 14 augengesunde Probanden im Alter von 21 bis 55 Jahren mit einem
Durchschnittsalter von 31 untersucht. Dabei waren 5 Probanden weiblich und 9 männlich. Die
wesentliche Änderung gegenüber Messreihe 1 war die Einführung der Variation des Fixationspunktes
(siehe oben). Mit diesem wurde dem Probanden während der Untersuchung eine Orientierung für
die Blickrichtung gegeben.
Wie im vorhergehenden Unterkapitel festgestellt, sollte die Pulsweite möglichst kurz sein. Ein
Test mit einer Pulsweite von einem Frame (bei einer Bildwiederholrate von 60Hz = 16, 66ms)
ergab, dass der blaue Farbkanal des verwendeten Monitors nach dieser Zeit noch nicht voll aktiviert
ist. Daher erscheint ein aus zu gleichen Teilen aus den drei Grundfarben (RGB, Bitwert jeweils
255) zusammengesetzter Stimulus nicht, wie zu erwarten, weiß, sondern hat eine leicht gelbliche
Färbung. Da der blaue Farbkanal zum Zeitpunkt der Anzeige des Stimulus undeﬁniert ist, können
keine konstanten, reproduzierbaren Messbedingungen angenommen werden. Auch die maximale
Leuchtdichte des Monitors wird nicht erreicht. Daher wurde die Pulsweite auf 2 Frames, also 33,33
ms gesetzt. Bei dieser Pulsweite wird die maximale Leuchtdichte aller drei Farbkanäle sicher erreicht.
Die Durchführung der zweiten Messreihe erfolgte analog der ersten Messreihe.
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Folgende Stimulationsparameter wurden bei Messreihe 2 verwendet:
 ISI: 350 ms
 PW: 33 ms
 zeitliche mittlere Leuchtdichte: 39,7 cd/m²
 Abtastrate: 512 sps
 Sequenzlänge 8∗27 = 1024 (Die Stimulationssequenz hat eine Länge von 1024 und besteht aus
einer achtmaligen Wiederholung der Sequenz der Länge 128. Über diese acht Wiederholungen
kann gemittelt werden.
5.1.2. Vorverarbeitung
Bevor die Messdaten der Korrelationsanalyse unterzogen werden können, müssen diese entsprechend
aufbereitet werden. Da die Datenvorverarbeitung und weitere Analysen mit Matlab erfolgten,
müssen die EEG-Daten in einem entsprechenden, in Matlab lesbaren, Dateiformat vorliegen. Dies
ist bei Verwendung des neuroConn-Systems gewährleistet, da hier entsprechende Matlabroutinen
mitgeliefert wurden. Im Falle des Schwarzer-Systems müssen die EEG-Daten jedoch erst manuell
blockweise im EDF-Format abgespeichert werden. Hierfür existieren Einleseroutinen für Matlab
[Kem09].
Zur Synchronisierung mit den EEG-Daten wurde das Stimulationssystem so konﬁguriert, dass
vom Stimulator-PC zum Zeitpunkt des Stimulus ein Triggerimpuls ausgegeben und galvanisch ge-
trennt in das EEG-Erfassungssystem eingekoppelt wurde. Das hierdurch erhaltene Signal wurde
entsprechend den Anforderungen des EEG-Erfassungssystems angepasst und als separater Kanal
mit diesem aufgezeichnet. Mit Hilfe des Triggersignals konnten die EEG-Daten segmentiert werden.
Bei Messreihe 2 wurde, wie in Kap. 4.1.3 beschrieben, eine Synchronisation der EEG-Erfassung mit
dem tatsächlichen Zeitpunkt des Stimulus am Monitor mittels einer Fotodiode vorgenommen. Des
weiteren wurde anhand der Eyetrackerdaten eine Korrektur der aus dem zeilenweisen Bildaufbau
resultierenden Verschiebung des Stimulationszeitpunktes vorgenommen.
Bezüglich der Aufzeichnung der EEG-Kanäle unterscheiden sich die verwendeten Systeme. Schwar-
zer verwendet einen Mittelwert aus zwei Kanälen als Referenz für alle Elektrodenkanäle. Im Neu-
ropraxsystem wird nur eine Elektrode als Referenz verwendet. Die Frage der Position der Referen-
zelektrode ist sehr umstritten. Eine optimale Position existiert praktisch nicht. Hierfür wäre eine
Elektrodenposition ohne jeglichen Einﬂuss von EEG, MEG und EKG notwendig, welche jedoch
real nicht existiert [Reg89]. Die verwendeten Positionen stellen also Kompromisse dar. Die Referenz
wurde, wie von der ISCEV [OBB+04] empfohlen an der Position Fz positioniert. Alle weiteren Kanä-
le werden unipolar gegen diese Referenz gemessen und gespeichert. Auch die Unterscheidung von
unipolarer bzw. monopolarer und bipolarer Messung ist umstritten, da es eine reale unipolare
Messung aufgrund des Referenzproblems nicht wirklich gibt. Da immer mit einem Diﬀerenzverstär-
ker gemessen wird, ist somit praktisch jede Ableitung bipolar. Es ist jedoch eine Unterscheidung
zwischen Elektrodenanordnungen hinsichtlich ihrer Entfernung zueinander möglich. Dabei würde
unipolar einer Messung zwischen weit entfernten Elektroden und die Bezeichnung bipolar nah
aneinander platzierten Elektroden entsprechen.
Im Sinne dieser Bezeichnungen wurde aus den unipolaren Kanälen K1-K4, welche gegen die
Referenz gemessen wurden weitere bipolare Kanäle bezogen auf K5 berechnet. Aus diesen berech-
neten Kanälen konnten weitere Kanäle berechnet werden (Laplacekanal uL, horizontaler Kanal uH
und vertikaler Kanal uV ) (siehe Abb. 4.23):
uL = 4 · φK5 − φK1 − φK2 − φK3 − φK4 (5.3)
uH = (φK5 − φK2)− (φK5 − φK4) = φK4 − φK2 (5.4)
uV = (φK5 − φK1)− (φK5 − φK3) = φK3 − φK1 (5.5)
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In einem nächsten Schritt erfolgte die Filterung der einzelnen Segmente. Die Rohdaten werden
bei EEG-Systemen grundsätzlich ungeﬁltert gespeichert, da eine Filterung sonst nachträglich nicht
mehr rückgängig gemacht werden kann. Die Messdaten wurden zum einen mit einem Hochpass
(1 Hz) geﬁltert um den Gleichanteil und die Elektrodendrift zu beseitigen. Zum anderen kam ein
Tiefpass (FIR Equiriple Fpass = 35 Hz; FStop = 45 Hz) zum Einsatz um Störungen durch die
Netzfrequenz zu beseitigen.
Die einzelnen Segmente wurden sodann zu einem kompletten Messdatensatz zusammengesetzt.
Außer den EEG-Daten sind für die Korrelation auch pseudozufällige Stimulationssequenzen not-
wendig. Deren Erzeugung erfolgte entsprechend der in Kap. 2.7.6 beschriebenen Vorschriften eben-
falls mit einem Matlabprogramm. Sie liegen in binärer Form vor. Um die Korrelationsanalyse durch-
führen zu können ist jedoch ein Signal mit der selben Länge der Messdaten erforderlich. Daher
wurde die entsprechende pseudozufällige Binärsequenz geladen und entsprechend des ISI anhand
der Triggerdaten an die Länge der Messdaten angepasst. Dabei wurde der Stimulationsimpuls an
den entsprechenden Triggerzeitpunkt verschoben und auf die Länge eines ISI gestreckt.
5.1.3. Datenanalyse
5.1.3.1. Korrelationsanalyse
Nach erfolgter Vorverarbeitung der Daten wurde die Kreuzkorrelationsfunktion zwischen den ver-
schiedenen gemessenen EEG-Kanälen bzw. aus den berechneten Kanälen und der jeweiligen Sti-
mulationssequenz berechnet. Hierbei wurde die auf Länge der Messdaten gestreckte pseudozufällige
Folge jedes einzelnen Stimulationspunktes mit der Messsequenz aller Kanäle kreuzkorreliert. Ver-
wendet wurden die in Abb. 5.3 gezeigten und aus diesen berechnete Kanäle (siehe Kap. 5.1.2 und
Abb. 4.23).
Abbildung 5.3.: Hoenecke-Kreuz mit fünf sternförmig über dem visuellen Kortex angeordneten
Ableitpunkten.
Die Berechnung der Korrelation erfolgte einzeln für jeden Stimulationspunkt. Um die Berech-
nungszeit zu minimieren, wurde dabei die Korrelationsfunktion nur ausschnittsweise berechnet.
Relevant hierfür ist nur die Zeitverzögerung des visuellen Systems. Zur Berechnung kam die Matlab-
funktion xcorr zum Einsatz. Das Ergebnis der Berechnung wurde normiert angegeben. Zur Bewer-
tung der Ergebnisse wurde das Gütemaß HNV (siehe Kap. 3.1) berechnet und die Werte verglichen.
Durch Mittelung der VEP bezogen auf den Triggerimpuls wurden zwei VEP-Templates generiert.
Template 1 basiert auf der Mittelung aller Reizantworten bezogen auf einen Stimulationszeitpunkt,
unabhängig von der Position des Stimulus, und stellt somit ein Summen-VEP dar (siehe Abb. 5.4).
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Abbildung 5.4.: Template 1 durch Mittelung aller VEP einer Messung aus Messreihe 1.
Template 2 beruht auf Mittelung von lediglich den VEP, welche nach Stimulation durch den zu
untersuchenden Stimulationspunkt evoziert wurden. In Abb. 5.5 sind die VEP-Verläufe für 16 Vari-
anten einer Stimulikombination für 7 Kanäle dargestellt. Die Kreise links der Kurven repräsentieren
die aktiven (schwarz) und inaktiven (weiß) Stimuli. Die Kanäle 1 bis 4 entsprechen den in Kap. 5.1.2
beschriebenen und in Abb. 5.3 dargestellten Kanälen. Die aus diesen berechneten Kanäle erscheinen
in Abb. 5.5 als Kanal 5 bis 7. Dabei entspricht Kanal 5 dem Laplacekanal (siehe Gl. 5.3), Kanal 6
dem horizontalen Kanal (siehe Gl. 5.4) und Kanal 7 dem vertikalen Kanal (siehe Gl. 5.5).
Abbildung 5.5.: Template 2 durch Mittelung aller VEP, welche nach Stimulation durch den zu un-
tersuchenden Stimulationspunkt evoziert wurden. Für eine Messung aus Messreihe
1 sind die VEP-Verläufe für 16 Varianten von Stimulikombination für 7 Kanäle
dargestellt.
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5.1.3.2. Kerne erster und höherer Ordnung
Für die verschiedenen Stimulationsfolgen (m-Sequenz, Goldfolge und Kasamifolge) wurden die Ker-
ne höherer Ordnung (siehe Kap. 2.7.7) berechnet.
Die Berechnung erfolgte segmentweise für alle N Werte der Stimulationssequenz S des entspre-
chenden Stimulationspunktes. Die Anteile des EEG, welche keinen Beitrag zum Kern liefern, werden
abgezogen, um VEP-Antworten, welche durch andere Stimuli zum selben Zeitpunkt hervorgerufen
werden, zu eliminieren. Um dies in einem Berechnungsschritt zu realisieren, werden die abzuziehen-
den Anteile in der Sequenz mit -1 statt mit 0 codiert. Die Sequenz ist also in diesem Fall bipolar und
nicht binär, da sie aus den Werten -1 und 1 statt 0 und 1 besteht. Sie nimmt also für den Fall eines
Stimulus den Wert 1 und für den Fall, dass kein Stimulus erfolgt den Wert -1 an. Die Abschnitte A








Die Kerne höherer Ordnung können iterativ aus den Kernen niedriger Ordnungen berechnet
werden [ZH04]:
K21 (i) = K
1(i) ∗K1(i− 1) (5.7)
K22 (i) = K
1(i) ∗K1(i− 2) (5.8)
K4 = K1(i) ∗K1(i− 1) ∗K1(i− 2) ∗K1(i− 3) (5.9)
Die Ordnung des Kernes erscheint als hochgestellter Index. Die Kerne ab der 2. Ordnung lassen sich
in einzelne Anteile, die sogenannten Slices, zerlegen und werden als tiefgestellter Index geschrieben.
Dabei steht jeweils ein Slice für einen Stimulusabstand. Beispielsweise repräsentiert der Kern 2.
Ordnung, Slice 1 den Einﬂuss des aktuellen Stimulus zum Zeitpunkt i und den des vorhergehenden
Stimulus zum Zeitpunkt i − 1. Ein Beitrag zum Kern wird geleistet, wenn zu einem der beiden
Zeitpunkte ein Stimulus erfolgte. Traten zwei aufeinanderfolgende Stimuli auf, entsteht dadurch
kein Beitrag zum Kern 2. Ordnung (siehe Abb. 5.6).
Abbildung 5.6.: Berechnung des Kernes erster Ordnung (oben) und des Kernes zweiter Ordnung,
Slice 2 (unten) nach [NMK+04] S. 158 (schwarz - Stimulus, weiß - kein Stimulus,
schraﬃert-Stimuluszustand ohne Belang)
Für den Binärfall entspricht das einer Exklusiv-ODER-Verknüpfung. Aus oben genanntem Grund
wird jedoch eine bipolare Sequenz verwendet. Für diese berechnet sich die entsprechende Kernse-
quenz durch Invertierung des Produktes der beitragenden Sequenzen. Für den Fall des Kernes 2.
Ordnung, Slice 1 also:
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−1 ∗ (S(i) ∗ S(i− 1)) (5.10)





















−1 ∗ (S(i) ∗ S(i− 1) ∗ S(i− 2) ∗ S(i− 3)) ∗A(i) (5.13)
5.1.3.3. Signiﬁkanztest
Die Bewertung der Signiﬁkanz der Ergebnisse erfolgte jeweils mittels eines t-Tests. Dabei wurde die
Diﬀerenz d der HNV-Werte der Stimulationen mit Blickführung HNVm und der HNV-Werte der
Stimulationen ohne Blickführung HNVo untersucht:
d = HNVm −HNVo. (5.14)
Die Nullhypothese
H0 : d ≤ 0 (5.15)
wurde gegen die Alternative
H1 : d > 0 (5.16)
getestet. Das Signiﬁkanzniveau α lag bei 5 %.
5.1.3.4. Boxplots
Für eine anschauliche Darstellung der Ergebnisse wurden Boxplots verwendet. In diesen reprä-
sentiert die Höhe der Rechtecke den Interquartilabstand (IQR). Das Quartil Median erscheint als
horizontale Linie innerhalb des Rechteckes. Die sogenannten Whisker oberhalb und unterhalb des
Rechteckes sind ein weiteres Maß für die Verteilung der Daten. Ihre maximale Länge entspricht
1, 5 ∗ IQR. Werte außerhalb der Whisker werden als Ausreißer bezeichnet. Auf deren Darstellung
wurde jedoch hier verzichtet.
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Abbildung 5.7.: Das Rechteck (Box) wird durch das obere und untere Quartil begrenzt und enthält
50 % der Daten. Werte außerhalb der Box werden durch die Whisker repräsentiert.
Als weiteres Quartil wird der Median innerhalb des Rechteckes dargestellt. IQR
Interquartilabstand.
5.2. Ergebnisse
5.2.1. Vergleich von Stimulationen mit m-Sequenzen mit und ohne Blickführung
5.2.1.1. Allgemeines
In Kap. 1.1 erfolgte die Deﬁnition von vier Zielen. Die ersten beiden Ziele wurden in den Kapiteln
3 und 4 verfolgt. Die dritte Zielsetzung der Untersuchung ist der Vergleich zwischen blickgeführter
und nicht blickgeführter Stimulation.
In Messreihe 1 wurden 37 Probanden untersucht. Aufgrund von Artefakten bei Proband 13 wäh-
rend des Eyetrackings (Wimpern im Bild, keine Erfassung der Pupille möglich) konnten nur von
36 der 37 untersuchten Probanden (davon 11 weiblich und 25 männlich) vollständige Datensätze
ausgewertet werden. Ein Datensatz gilt als vollständig, wenn die Messungen mit m-Sequenzen mit
und ohne Blickführung vollständig durchgeführt werden konnten.
Für Messreihe 2 kamen 14 Probanden zur Untersuchung. Für diese Messreihe konnten von 13 der
14 Probanden (davon 5 weiblich und 8 männlich) vollständige Datensätze ausgewertet werden. Bei
Proband 7 musste die Messung aufgrund von Artefakten während des Eyetrackings (Wimpern im
Bild sowie heftiges Zwinkern, daher keine Erfassung der Pupille möglich) abgebrochen werden.
Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt zur besseren Veranschaulichung in Boxplots (siehe Kap.
5.1.3.4). Die numerischen Werte für Maximum, Minimum, Median, Mittelwert und Standardabwei-
chung sind in Tabellenform im Anhang A zu ﬁnden.
Es ist anzumerken, dass in den Boxplots, wie üblich, der Medianwert dargestellt wird. In die
Bestimmung der Signiﬁkanz gehen jedoch die Mittelwerte der HNV-Werte ein. Da die HNV-Werte
nicht gleichverteilt sind, unterscheiden sich Median und Mittelwert geringfügig, wie den Messwertta-
bellen im Anhang A zu entnehmen ist. Eine gestrichelte Linie im Diagramm markiert den maximalen
Medianwert.
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5.2.1.2. Kreuzkorrelation mit Binärsequenz
Die Auswertung der erhaltenen Reizantworten erfolgte mit verschiedenen Methoden. Als erstes wur-
de die aufgenommene Reizsequenz, wie in Kap. 5.1.3.1 beschrieben, mit der auf die entsprechende
Länge gestreckten Binärsequenz korreliert. Zur Analyse kamen dabei die Antworten für vier gemes-
sene und drei berechnete Kanäle (siehe Kap. 5.1.2, sowie Abb. 4.23 und 5.5). Berechnet wurden der
Laplace-Kanal, der horizontale Kanal sowie der vertikale Kanal (siehe Gl. 5.3-5.5).
Für alle vollständigen Datensätze wurden jeweils die HNV-Werte der einzelnen Kanäle der blick-
geführten und der nicht blickgeführten Stimulation mit einer m-Sequenz berechnet und die Diﬀerenz
d (siehe Gleichung 5.14) gebildet. Anschließend erfolgte eine Bewertung der Diﬀerenzen mit einem
Signiﬁkanztest.
Die Auswertung der Messreihe 1 ergab die in Abb. 5.8 dargestellten Ergebnisse. Dargestellt sind
die Verteilung der HNV-Werte für die Stimulationen mit und ohne blickgesteuerter Nachführung
des Stimulationsbildes.
Abbildung 5.8.: Vergleich der HNV-Werte der Messungen ohne blickgesteuerter Nachführung mit
denen der Messungen mit blickgesteuerter Nachführung für Messreihe 1.
Für den Signiﬁkanztest wurde die Nullhypothese (Gl. 5.15) abgelehnt. Somit gilt mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 95 % die Alternative H1 (Gl. 5.16). Die HNV-Werte der Messungen mit Blickfüh-
rung sind also signiﬁkant größer als die HNV-Werte der Messungen ohne Blickführung (vgl. Tab.
A.1).
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Die Auswertung der Messreihe 2 ergab folgende Ergebnisse:
Abbildung 5.9.: Vergleich der HNV-Werte der Messungen ohne Blickführung mit den HNV-Werten
der Messungen mit Blickführung für Messreihe 2.
Die Nullhypothese wurde auch in diesem Fall abgelehnt. Somit gilt mit einer Wahrscheinlichkeit
von 95 % die Alternative H1. Die HNV-Werte der Messungen mit Blickführung sind signiﬁkant
größer als die HNV-Werte der Messungen ohne Blickführung.
Für beide Messreihen sind demzufolge die HNV-Werte der blickgeführten Stimulationen signiﬁ-
kant größer, als bei den nicht blickgeführten Stimulationen. Dabei ist die Diﬀerenz zwischen den
HNV-Werten für die Stimulationen mit und ohne Blickführung bei Messreihe 2 deutlich größer, als
bei Messreihe 1.
5.2.1.3. Kreuzkorrelation mit Templates
Die Auswertung der Untersuchungen der Kreuzkorrelation mit Templates erfolgte analog zur Aus-
wertung bei Korrelation mit einer Binärsequenz. Jedoch wurde die gemessene VEP-Antwort nicht
mit einer Binärsequenz, sondern mit den beiden in Kapitel 5.1.3.1 deﬁnierten Templates korreliert.
Für die Korrelation mit Template 1, welches durch die Mittelung aller Stimuli entstand, wurden bei
Messreihe 1 die in Abb. 5.10 gezeigten Ergebnisse erzielt:
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Abbildung 5.10.: Vergleich der HNV-Werte der Messungen ohne Blickführung mit den HNV-Werten
der Messungen mit Blickführung bei Korrelation mit Template 1 für Messreihe 1.
Wie im vorhergehenden Kapitel, wurden für die Korrelation mit Templates jeweils die HNV-Werte
der blickgeführten und der nicht blickgeführten Stimulation der einzelnen Kanäle berechnet und
verglichen, sowie das Ergebnis mit einem t-Test bewertet.
Bei der Untersuchung von Messreihe 1 unter Verwendung von Template 1 konnte die Nullhypo-
these nicht abgelehnt werden. Somit sind die HNV-Werte der Messungen mit Blickführung nicht
signiﬁkant größer als die HNV-Werte der Messungen ohne Blickführung.
Auch für Template 2 erfolgte eine Berechnung der KKF, jedoch laut Deﬁnition des Templates
jeweils nur für den entsprechenden Stimulationspunkt. Das Ergebnis dieses Vergleiches ist in Abb.
5.11 dargestellt.
Abbildung 5.11.: Vergleich der HNV-Werte der Messungen ohne Blickführung mit den HNV-Werten
der Messungen mit Blickführung bei Korrelation mit Template 2 für Messreihe 1
Für den Signiﬁkanztest auf Basis der Messreihe 1 mit Template 2 wurde die Nullhypothese (Gl.
5.15) nicht abgelehnt. Die HNV-Werte sind demzufolge, wie schon für Template 1, auch für Template
2 nicht signiﬁkant verschieden.
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Die Analyse der Korrelation mit beiden Templates erfolgte analog zu Messreihe 1 auch für Mess-
reihe 2. Die Berechnungen mit dem Template 1 führten bei Messreihe 2 zu den in Abb. 5.12 darge-
stellten Ergebnissen:
Abbildung 5.12.: Vergleich der HNV-Werte der Messungen ohne Blickführung mit den HNV-Werten
der Messungen mit Blickführung bei Korrelation mit Template 1 für Messreihe 2.
Für diesen Fall konnte die Nullhypothese abgelehnt werden. Somit gilt mit einer Wahrschein-
lichkeit von 95 % die Alternative H1. Die HNV-Werte der Messungen mit Blickführung sind also
signiﬁkant größer als die HNV-Werte der Messungen ohne Blickführung.
Abbildung 5.13.: Vergleich der HNV-Werte der Messungen ohne Blickführung mit den HNV-Werten
der Messungen mit Blickführung bei Korrelation mit Template 2 für Messreihe 2.
Die Ergebnisse für die Korrelation mit Template 2 für Messreihe 2 sind in Abb. 5.13 dargestellt.
Auch in diesem Fall wurde die Nullhypothese abgelehnt. Somit gilt mit einer Wahrscheinlichkeit
von 95 % die Alternative H1. Die HNV-Werte der Messungen mit Blickführung sind also signiﬁkant
größer als die HNV-Werte der Messungen ohne Blickführung.
Im Unterschied zu Messreihe 1 sind für Messreihe 2 bei beiden Templates die HNV-Werte der
blickgeführten Stimulationen signiﬁkant größer. Hingegen war für Messreihe 1 bei beiden Templates
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kein signiﬁkanter Unterschied zwischen den HNV-Werten der blickgeführten und nicht blickgeführ-
ten Stimulationen feststellbar. Die HNV-Werte sind nahe 1 und damit deutlich niedriger als bei der
Korrelation mit Binärwerten.
5.2.1.4. Kerne erster und höherer Ordnung
Eine etwas andere Herangehensweise stellt die Untersuchung der Kerne erster und höherer Ordnung
dar (siehe Kap. 5.1.3.2). Deren Berechnung erfolgte nach der dort beschriebenen Vorschrift. Unter-
sucht wurden die Kerne erster Ordnung, Slice 1 und 2 des Kernes zweiter Ordnung und der Kern
vierter Ordnung. Zur Beurteilung der Kerne wurden die jeweiligen HNV-Werte verglichen.
Die Untersuchung der HNV-Werte der Kerne verschiedener Ordnung ergab für Messreihe 1 fol-
gende Ergebnisse:
Abbildung 5.14.: Vergleich der HNV-Werte des Kernes erster Ordnung der Messungen ohne Blick-
führung mit denen der Messungen mit Blickführung für Messreihe 1.
Die Signiﬁkanz dieser Ergebnisse wurde wiederum mittels eines t-Testes bewertet. Für den Kern
erster Ordnung (siehe Abb. 5.14) wurde die Nullhypothese H0 bestätigt. Somit unterscheiden sich
die HNV-Werte der beiden Teilmessungen nicht signiﬁkant.
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Abbildung 5.15.: Vergleich der HNV-Werte des Kernes zweiter Ordnung, Slice 1 der Messungen
ohne Blickführung mit denen der Messungen mit Blickführung für Messreihe 1.
Die Ergebnisse für den Kern 2. Ordnung, Slice 1, sind in Abb. 5.15 dargestellt. Für diesen Fall
wurde die Nullhypothese H0 angenommen. Die HNV-Werte der beiden Messungen unterscheiden
sich demnach nicht signiﬁkant.
Abbildung 5.16.: Vergleich der HNV-Werte des Kernes zweiter Ordnung, Slice 2 der Messungen
ohne Blickführung mit denen der Messungen mit Blickführung für Messreihe 1.
Die Nullhypothese H0 konnte auch für den Kern zweiter Ordnung, Slice 2 (siehe Abb. 5.16), nicht
abgelehnt werden. Somit sind die HNV-Werte bei den Messungen mit Blickführung nicht signiﬁkant
größer.
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Abbildung 5.17.: Vergleich der HNV-Werte des Kernes vierter Ordnung der Messungen ohne Blick-
führung mit denen der Messungen mit Blickführung für Messreihe 1.
Für den in Abb. 5.17 dargestellten Kern vierter Ordnung wurde die Nullhypothese H0 nicht
verworfen. Somit sind die HNV-Werte, wie schon für die vorhergehend untersuchten Kerne, bei den
Messungen mit Blickführung nicht signiﬁkant größer.
Die Untersuchung der HNV-Werte der Kerne verschiedener Ordnung ergab für Messreihe 2 fol-
gende Ergebnisse:
Abbildung 5.18.: Vergleich der HNV-Werte des Kernes erster Ordnung der Messungen ohne Blick-
führung mit denen der Messungen mit Blickführung für Messreihe 2.
Auch die Aussagekraft dieser Ergebnisse wurde mittels eines Signiﬁkanztestes bewertet. Für den
Kern erster Ordnung (siehe Abb. 5.18) wurde die Alternative H1 angenommen. Die HNV-Werte
sind demzufolge bei den Messungen mit Blickführung signiﬁkant größer.
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Abbildung 5.19.: Vergleich der HNV-Werte des Kernes zweiter Ordnung, Slice 1 der Messungen
ohne Blickführung mit denen der Messungen mit Blickführung für Messreihe 2.
Für den Kern 2. Ordnung, Slice 1 (siehe Abb. 5.19), wurde die Nullhypothese H0 bestätigt. Für
diesen Fall unterscheiden sich die HNV-Werte der beiden Messungen nicht signiﬁkant.
Abbildung 5.20.: Vergleich der HNV-Werte des Kernes zweiter Ordnung, Slice 2 der Messungen
ohne Blickführung mit denen der Messungen mit Blickführung für Messreihe 2.
Für den Kern zweiter Ordnung, Slice 2 (siehe Abb. 5.20), wurde die Alternative H1 angenommen.
Somit sind die HNV-Werte bei den Messungen mit Blickführung signiﬁkant größer.
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Abbildung 5.21.: Vergleich der HNV-Werte des Kernes vierter Ordnung der Messungen ohne Blick-
führung mit denen der Messungen mit Blickführung für Messreihe 2.
Für den Kern vierter Ordnung, dessen Ergebnisse in Abb. 5.21 dargestellt sind, konnte kein
signiﬁkanter Unterschied der HNV-Werte festgestellt werden. Die Nullhypothese H0 wurde nicht
abgelehnt.
Für Messreihe 1 ließ sich für keinen der berechneten Kerne ein signiﬁkanter Unterschied nachwei-
sen. In Messreihe 2 waren die HNV-Werte für die Kerne 1.Ordnung und die Kerne 2.Ordnung, Slice
2, bei den Messungen mit Blickführung signiﬁkant größer.
Die absoluten HNV-Werte der Kerne 1.Ordnung sind im Vergleich mit den Kernen höherer Ord-
nung deutlich größer (siehe Anhang A.1.3).
5.2.2. Vergleich verschiedener blickgeführter Stimulationssequenzen
5.2.2.1. Allgemeines
Das vierte Ziel der Untersuchungen ist laut Kap. 1.1 der Vergleich von Stimulationen mit verschie-
denen blickgeführten Stimulationssequenzen. Hierzu wurden die folgende Messungen verglichen:
1. Stimulation mit m-Sequenz mit Blickführung
2. Stimulation mit Kasamifolge mit Blickführung
3. Stimulation mit Goldfolge mit Blickführung
Die Auswertung erfolgte analog der im Kapitel 5.2.1 beschriebenen Vorgehensweise.
Für Messreihe 1 konnten nur von 32 der 37 untersuchten Probanden (davon 11 weiblich und 21
männlich) vollständige Datensätze mit allen drei Messungen aufgenommen und ausgewertet werden.
Für 13 von 14 Probanden (davon 5 weiblich und 8 männlich) in Messreihe 2 ließen sich vollständige
Datensätze auswerten.
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5.2.2.2. Korrelation mit Binärsequenz
Für die Untersuchung der Kreuzkorrelation mit einer Binärsequenz wurde als erstes wiederum die
aufgenommene Reizsequenz mit der auf die entsprechende Länge gestreckten Binärsequenz kor-
reliert. Analog zum vorhergehenden Kapitel wurden die Antworten der dort genannten Kanäle
untersucht. Für alle vollständigen Datensätze wurden jeweils die HNV-Werte der einzelnen Kanäle
der verschiedenen blickgeführten Stimulation mit verschiedenen Stimulationssequenzen (m-Sequenz,
Goldfolge, Kasamifolge) berechnet. Der Vergleich der Ergebnisse erfolgt auch hier mit Hilfe des
t-Tests. Dabei wurden zunächst die HNV-Werte von jeweils zwei Stimulationssequenzen verglichen.
Es wurden folgende Paare untersucht:
1. Diﬀerenz der HNV-Werte von Kasamifolge und m-Sequenz
2. Diﬀerenz der HNV-Werte von Goldfolge und m-Sequenz
3. Diﬀerenz der HNV-Werte von Kasamifolge und Goldfolge
In einem nächsten Schritt wurden die Paare in Relation zueinander gesetzt und bewertet. Die
numerischen Werte für alle Untersuchungen sind in Anhang A.2 tabellarisch aufgeführt.
Die Auswertung der Messreihe 1 ergab die in Abb. 5.22 gezeigten Ergebnisse. Dargestellt ist die
Verteilung der HNV-Werte für die Stimulationen mit den drei untersuchten Stimulationssequenzen.
Abbildung 5.22.: Vergleich der HNV-Werte der verschiedenen Sequenzen bei Korrelation mit einer
Binärsequenz für Messreihe 1.
Für den Vergleich der Kasamifolge gegenüber der m-Sequenz ergab sich eine signiﬁkant negative
Diﬀerenz der HNV-Werte. Die HNV-Werte der m-Sequenzen waren also deutlich größer als die der
Kasamifolgen. Die Untersuchung der Diﬀerenz des Paares Goldfolge gegenüber m-Sequenz ergab
signiﬁkant größere HNV-Werte der m-Sequenz. Der Vergleich der HNV-Werte von Kasami- und
Goldfolgen zeigte eine signiﬁkant positive Diﬀerenz. Die HNV-Werte der Messungen mit Kasamifol-
gen sind also größer als die der Messungen mit Goldfolgen. Aus dem Vergleich der drei Paare geht
bezüglich der HNV-Werte folgende Reihenfolge hervor:
HNVm−Sequenz > HNVKasami > HNVGold
Die HNV-Werte der m-Sequenzen sind signiﬁkant größer als die der Kasamifolgen. Für beide
Sequenzen sind die Werte signiﬁkant größer als die der Goldfolgen (vgl. auch Tab. A.17).
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Die Analyse der Messreihe 2 erfolgte analog zu Messreihe 1. Die Korrelation mit einer Binärse-
quenz ergaben die in Abb. 5.23 gezeigten Ergebnisse.
Abbildung 5.23.: Vergleich der HNV-Werte der verschiedenen Sequenzen bei Korrelation mit einer
Binärsequenz für Messreihe 2.
Die Untersuchung des ersten Paares, Kasamifolge vs. m-Sequenz ergab für Messreihe 2, dass die
DiﬀerenzHNVKasami−HNVm−Sequenz sich nicht signiﬁkant von Null unterscheidet. Die HNV-Werte
der Kasamifolgen wiesen also keinen signiﬁkanten Unterschied gegenüber denen der m-Sequenzen
auf. Die Untersuchung der Diﬀerenz des Paares Goldfolge vs. m-Sequenz ergab keinen signiﬁkanten
Unterschied der HNV-Werte. Der Vergleich der HNV-Werte von Kasami- und Goldfolgen zeigte
keine signiﬁkante Diﬀerenz von HNVKasami − HNVGold. Die HNV-Werte aller Messungen unter-
schieden sich nicht signiﬁkant. Aus dem Vergleich der drei Paare gehen bezüglich der HNV-Werte
folgende Relationen der HNV-Werte hervor:
HNVm−Sequenz = HNVGold = HNVKasami
Für Messreihe 1 ergibt sich als Resultat der einzelnen Signiﬁkanztests eine klare Reihenfolge.
Nach dieser weisen die m-Sequenzen hier die höchsten HNV-Werte auf. In Messreihe 2 ist kein
signiﬁkanter Unterschied zwischen den HNV-Werten der Stimulationssequenzen feststellbar.
5.2.2.3. Korrelation mit Templates
Als weitere Untersuchungsmethode wurden wiederum die Templates 1 und 2 in analoger Weise zu
Kap. 5.2.1.3 verwendet. Mit Template 1 wurden bei Messreihe 1 die in der folgenden Abb. 5.24
dargestellten Ergebnisse erzielt:
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Abbildung 5.24.: Vergleich der HNV-Werte der verschiedenen Sequenzen bei Korrelation mit Tem-
plate 1 für Messreihe 1.
Aus dem Vergleich der Ergebnisse der t-Tests der drei Paare ergeben sich bezüglich der HNV-Werte
folgende Relationen der HNV-Werte:
HNVm−Sequenz > HNVKasami > HNVGold
Für Template 2 wurden die in Abb. 5.25 dargestellten Ergebnisse erreicht.
Abbildung 5.25.: Vergleich der HNV-Werte der verschiedenen Sequenzen bei Korrelation mit Tem-
plate 2 für Messreihe 1.
Aus dem Vergleich der Ergebnisse der t-Tests der drei Paare ergeben sich für Template 2 bezüglich
der HNV-Werte die selben Relationen der HNV-Werte, wie für Template 1:
HNVm−Sequenz > HNVKasami > HNVGold
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Die Untersuchungen für Messreihe 2 erfolgten analog zu Messreihe 1. Mit Template 1, welches
durch die Mittelung aller Stimuli entstand, wurden bei Messreihe 2 folgende Ergebnisse erzielt (Abb.
5.26) :
Abbildung 5.26.: Vergleich der HNV-Werte der verschiedenen Sequenzen bei Korrelation mit Tem-
plate 1 für Messreihe 2.
Aus dem Vergleich der Ergebnisse der t-Tests der drei Paare geht hervor, dass deren HNV-Werte
keinen signiﬁkanten Unterschied aufweisen:
HNVm−Sequenz = HNVKasami = HNVGold
Abb. 5.27 zeigt die HNV-Werte für die Kreuzkorrelation mit Template 2.
Abbildung 5.27.: Vergleich der HNV-Werte der verschiedenen Sequenzen bei Korrelation mit Tem-
plate 2 für Messreihe 2.
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Aus dem Vergleich der Ergebnisse der t-Tests der drei Paare geht hervor, dass deren HNV-Werte
wiederum, wie für Template 1, keinen signiﬁkanten Unterschied aufweisen:
HNVm−Sequenz = HNVGold = HNVKasami
Die Untersuchung für die Berechnung der Templates führt zu ähnlichen Ergebnissen, wie die
Untersuchung mit Binärsequenzen. Auch hier wird für Messreihe 1 eine signiﬁkante Reihenfolge
der Stimulationssequenzen sichtbar. Dieser zu Folge weisen die m-Sequenzen für beide verwendeten
Templates die höchsten HNV-Werte auf.
In Messreihe 2 ist wiederum kein signiﬁkanter Unterschied zwischen den HNV-Werten der Stimu-
lationssequenzen erkennbar.
5.2.2.4. Kerne erster und höherer Ordnung
Für den Vergleich der blickgeführten Stimulationssequenzen wurden, wie schon im Kap. 5.2.1.4,
die Kerne erster bis vierter Ordnung untersucht. Analysiert wurden wiederum die Kerne ersten
Ordnung, Slice 1 und 2 des Kernes zweiter Ordnung und der Kern vierter Ordnung.
Messreihe 1 ergab die in Abb. 5.28 gezeigten HNV-Werte für den Kern erster Ordnung.
Abbildung 5.28.: Vergleich der HNV-Werte des Kernes erster Ordnung für die verschiedenen Se-
quenzen für Messreihe 1.
Aus dem Vergleich der Ergebnisse der t-Tests der drei Paare ergeben sich für den Kern 1. Ordnung
bezüglich der HNV-Werte folgende Relationen der HNV-Werte:
HNVKasami = HNVm−Sequenz > HNVGold
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Abbildung 5.29.: Vergleich der HNV-Werte des Kernes zweiter Ordnung, Slice 1 für die verschiede-
nen Sequenzen für Messreihe 1.
Für den Kern 2. Ordnung, Slice 1 (siehe Abb. 5.29) lässt sich kein signiﬁkanten Unterschied der
HNV-Werte der Sequenzen zeigen:
HNVm−Sequenz = HNVKasami = HNVGold
Abbildung 5.30.: Vergleich der HNV-Werte des Kernes zweiter Ordnung, Slice 2 für die verschiede-
nen Sequenzen für Messreihe 1
Die Relationen für den Vergleich der Ergebnisse der t-Tests der drei Paare für den Kern 2.
Ordnung, Slice 2 (siehe Abb. 5.30), bezüglich der HNV-Werte gestalten sich wie folgt:
HNVGold > HNVm−Sequenz = HNVKasami
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Abbildung 5.31.: Vergleich der HNV-Werte des Kernes vierter Ordnung für die verschiedenen Se-
quenzen für Messreihe 1.
Keinen signiﬁkanter Unterschied der HNV-Werte der drei Paare zeigen t-Tests für den Kern 4.
Ordnung (siehe Abb. 5.31):
HNVm−Sequenz = HNVKasami = HNVGold
Für Messreihe 2 ergaben sich die im Folgenden (Abb. 5.32) dargestellten Werte:
Abbildung 5.32.: Vergleich der HNV-Werte des Kernes erster Ordnung für die verschiedenen Se-
quenzen für Messreihe 2.
Aus dem Vergleich der Ergebnisse (siehe Abb. 5.32) der t-Tests der drei Paare ergeben sich für
den Kern 1. Ordnung bezüglich der HNV-Werte folgende Relationen der HNV-Werte:
HNVKasami = HNVm−Sequenz > HNVGold
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Abbildung 5.33.: Vergleich der HNV-Werte des Kernes zweiter Ordnung, Slice 1 für die verschiede-
nen Sequenzen für Messreihe 2
Der Vergleich der Ergebnisse (siehe Abb. 5.33) der t-Tests der drei Paare zeigt für den Kern 2.
Ordnung, Slice 1, bezüglich der HNV-Werte folgende Relationen:
HNVKasami = HNVGold > HNVm−Sequenz
Abbildung 5.34.: Vergleich der HNV-Werte des Kernes zweiter Ordnung, Slice 2 für die verschiede-
nen Sequenzen für Messreihe 2.
Für den Kern 2. Ordnung, Slice 2 ergeben sich aus dem Vergleich der Ergebnisse (siehe Abb.
5.34) der t-Tests der drei Paare folgende Relationen der HNV-Werte:
HNVGold = HNVKasami > HNVm−Sequenz
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Abbildung 5.35.: Vergleich der HNV-Werte des Kernes vierter Ordnung für die verschiedenen Se-
quenzen für Messreihe 2.
Die Reihenfolge der HNV-Werte für die Untersuchung des Kernes 4. Ordnung anhand der der
t-Tests (siehe Abb. 5.35) ergibt sich zu:
HNVKasami > HNVGold > HNVm−Sequenz
Für Messreihe 1 ließen sich im Wesentlichen keine signiﬁkanten Unterschiede für die berechneten
Kerne nachweisen. Für den Kern 2. Ordnung, Slice 2 weist die Goldfolge einen signiﬁkant höheren
HNV-Wert auf. Jedoch sind sowohl die absoluten Amplituden als auch absoluten HNV-Werte für
die Kerne höherer Ordnung gering.
In Messreihe 2 waren lediglich die HNV-Werte der Kasamifolgen für die Kerne 4. Ordnung signi-
ﬁkant größer, als die der anderen beiden Folgen. Auch hier sind die Absolutwerte der Kerne höherer
Ordnung gegenüber dem Kern 1. Ordnung deutlich niedriger. Für den Kern 1. Ordnung weist die
Kasamifolge die höchsten HNV-Werte auf. Gegenüber der Goldfolge ist eine signiﬁkante Diﬀerenz




Zielstellung 3 aus Kap. 1.1 beinhaltet die Realisierung eines Stimulationsgerätes zur Durchführung
von multifokaler und blickgeführten Gesichtsfeldmessung. Dies war notwendig, da hierfür kein kein
kommerzielles Gerät existiert. Daher wurde, wie in Kap. 4 beschrieben, ein eigener Stimulatormess-
platz realisiert. Dieser Stimulator ist ein Laboraufbau und weist einige Mängel auf. Dazu gehören
insbesondere die komplizierte Bedienung, die Genauigkeit des Eyetrackingsystemes sowie die zeitli-
che Synchronisation der Teilsysteme Eyetracking, Stimulation und EEG-Erfassung.
Die Genauigkeit der Blickrichtungsbestimmung im Zentrum des Gesichtsfeldes ist ausreichend
hoch, sinkt aber in der Peripherie deutlich ab (siehe [Hil07]). Hier wäre eine Optimierung des Systems
wünschenswert. Auch die Benutzerfreundlichkeit des Gerätes ist verbesserungswürdig. So sollten
bereits vorhandene Applikationen zur automatischen Bildzentrierung und Beleuchtungsoptimierung
in das System implementiert werden.
Zum Zeitpunkt der Messungen bestand das System aus drei Einzel-PC, welche mittels Netz-
werkkabel in Kommunikation standen. Auf allen Systemen kamen Microsoft Betriebssysteme zum
Einsatz. Mit diesen war es nicht möglich, eine ausreichend präzise zeitliche Synchronisation der
verschiedenen Prozesse zwischen den PC zu gewährleisten. Daher war eine externe Synchronisie-
rung mit Hilfe zusätzlicher Stimuli und Triggerimpulse notwendig. Ein Lösungsansatz wäre eine
Vereinigung aller Systeme auf einem PC und die Verwendung eines Echtzeitbetriebssystems. Beim
derzeitigen Entwicklungsstand sollte ein handelsüblicher PC hierfür ausreichen.
Auch die Stimulation selbst ist nicht optimal. So lassen sich prinzipiell VEP mit höheren Ampli-
tuden durch Dilatation der Pupillen erreichen, da hierdurch mehr Licht auf die Rezeptoren gelangt.
Dies erfordert jedoch eine längere Vorbereitungszeit sowie die Anwesenheit eines Arztes.
Die Dilatation erfolgt medikamentös, ist für den zu Untersuchenden unangenehm und mit einer
Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit verbunden. Sie stellt also eine deutliche zusätzliche Belastung
für den zu Untersuchenden dar. Im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen war es aufgrund
des erhöhten Zeitaufwands, vor allem aber wegen der nicht vorhandenen ärztlichen Betreuung, nicht
möglich, eine Pupillendilatation durchzuführen.
Die Abdunkelung des Untersuchungslabors erfolgte mittels Lamellenvorhängen. Durch diese er-
folgt eine ausreichende Abdunkelung des Raumes. Die Hintergrundleuchtdichte ist jedoch nicht kon-
stant, sondern abhängig von der Tageszeit bzw. der Sonneneinstrahlung. Eine vollständige Abdun-
kelung des Raumes wäre zur Gewährleistung konstanter und einheitlicher Hintergrundleuchtdichte
vorzuziehen.
Zusätzlich zum bisher verwendeten transienten Stimulationsmodus sollten auch Untersuchungen
im steady-state Modus durchgeführt werden. Hierdurch wäre auf Grund der kürzeren ISI wahr-
scheinlich eine Verkürzung der Untersuchungszeit denkbar.
6.2. Vergleich von Stimulationen mit und ohne Blickführung bei
Verwendung von m-Sequenzen
Zielstellung drei aus Kap.1.1 beinhaltet unter anderem, den Einﬂuss von Fehlﬁxationen auf das Un-
tersuchungsergebnis zu analysieren. Die Untersuchungen Demirels zeigen, dass es während einer nor-
malen perimetrischen Untersuchung nicht möglich ist, konstant auf einen Punkt zu ﬁxieren. Zudem
kommt es zu Fixationsverlusten [DV94]. Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführten
Messungen ohne blickgeführte Stimulation stellen eine gezielte Falschﬁxation dar. Dabei wurden die
Probanden bei Messreihe 1 aufgefordert, frei auf einen Punkt im Zentrum des Monitors zu blicken.
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In Messreihe 2 wurden dem Probanden mittels eines roten Punktes falsche Fixationspunkte prä-
sentiert. Als Vergleich dazu erfolgte bei den Messungen mit Blickführung zu jedem Zeitpunkt eine
präzise Fixation, da die Stimuli jeweils entsprechend dem aktuellen Blickpunkt präsentiert wurden.
In Kapitel 5.2.1.2 werden die Ergebnisse für die Berechnung der Binärsequenzen für beide Mess-
reihen beschriebenen. Hierbei zeigt sich, dass die blickgeführte gegenüber der nicht blickgeführten
Stimulation für beide Messreihen signiﬁkant höhere HNV-Werte aufweist. Blickgeführte Stimulation
führt also zu besseren Untersuchungsergebnissen. Zu einem ähnlichen Schluss kommen Zhang et al.
[ZSC+08]. Hier wurde in einer Untersuchung zu Amblyopie gezeigt, dass Fixation einen wesentlichen
Einﬂuss auf das VEP hat und Fixationsstörungen in einem verminderten VEP resultieren. Winn
et al. [WSO+05] kommen bei Untersuchungen mit gezielter Falschﬁxation zu einem vergleichbaren
Ergebnis.
Es fällt auf, dass die Unterschiede zwischen den Untersuchungen mit und ohne Blickführung
bei Messreihe 2 deutlich größer sind, als bei Messreihe 1. In Messreihe 1 wurden die Probanden
bei der nicht blickgeführten Stimulation aufgefordert, die Blickrichtung innerhalb des Zentrums
des Monitors beliebig zu ändern. Bezüglich einer perimetrischen Untersuchung wird hiermit eine
Nichtﬁxation simuliert.
Der Grad der Fehlﬁxation während Messreihe 1 ist jedoch individuell verschieden und unbestimmt.
Viele Probanden ﬁxierten relativ lange statisch einen Punkt. In Messreihe 2 wurde die Fixation auf
verschiedene Punkte durch einen räumlich variierenden Fixationspunkt stärker forciert und die
Verweildauer des Blickes auf einem Blickpunkt deutlich verkürzt. Der Grad der Fehlﬁxation ist hier
demzufolge deutlich größer.
Eine mögliche Erklärung für die höheren HNV-Werte bei der Blickführung ist, dass bei Stimula-
tion ohne Blickführung durch Stimuli an einer Position wegen der auftretenden Augenbewegungen
verschiedene Areale der Retina stimuliert werden. Wie schon in Kapitel 5.1.1.2 dargelegt, ist nach
Heckenlively [HA06] davon auszugehen, dass sowohl Latenz als auch Form des VEP für verschiedene
Areale des visuellen Systems variieren. Werden die Einzelantworten auf einen Stimulus gemittelt,
welches auch für eine Berechnung der Kreuzkorrelation der Fall ist, so werden die Einzel-VEP ver-
schmiert. Daraus resultiert eine geringere Amplitude, welche einen geringeren HNV-Wert zur Folge
hat (siehe auch Abb. 5.2). Dieser Eﬀekt kommt bei Messreihe 2 stärker zum Tragen, da aufgrund
des Stimulationsparadigmas die Blickrichtung und damit auch die VEP stärker variieren.
Eine weitere Ursache für die unterschiedlichen Ergebnisse der Messreihen ist die in Kap. 4.1.3
beschriebene zeitliche Schwankung des Bildaufbaus in Messreihe 1. Diese verursacht für blickgeführte
und nicht blickgeführte Stimulation gleichermaßen eine zeitliche Verschmierung des VEP um ca. 17
ms. Diese Störung wurde in Messreihe 2 beseitigt.
Die Untersuchung zeigt also, dass eine Messung mit genauer Fixation höhere HNV-Werte erbringt
als eine Messung mit Fixationsstörungen.
Des weiteren wurde in Messreihe 2 durch das geänderte Stimulationsschema eine höhere Aufmerk-
samkeit des Probanden erreicht. Im Gegensatz zum passiven Auf-den-Monitor-Blicken ist eine hö-
here kognitive Aktivität notwendig, um dem sich bewegenden Fixationspunkt zu folgen. Gesteigerte
kognitive Aktivität während der Stimulation erhöht für den zentralen Bereich die Amplitude des
VEP und reduziert zudem Alphawellen, wie Martins et al. [MKGB05] zeigen.
In jedem Fall ist für eine multifokale Stimulation eine genaue Fixation, z.B. durch Blickführung,
zu gewährleisten, da das Ergebnis der Untersuchung andernfalls nicht nur schlechter auswertbar,
sondern, aufgrund der Stimulation anderer Areale, falsch ist.
In Kapitel 5.2.1.3 sind die Ergebnisse für die Berechnung mit zwei VEP-Templates beschriebe-
nen. Dabei wurde Template 1 durch Mittelung aller Reizantworten bezogen auf einen Stimulati-
onszeitpunkt generiert und stellt somit ein Summen-VEP dar. Für Template 2 wurden nur die
Reizantworten gemittelt, welche durch den zu untersuchenden Stimulationspunkt evoziert wurden
und stellt damit ein speziﬁsches VEP dar (siehe Kap. 5.1.3.1). Im Unterschied zu Messreihe 1 sind
für Messreihe 2 bei beiden Templates die HNV-Werte der blickgeführten Stimulationen signiﬁkant
größer. Hingegen war für Messreihe 1 bei beiden Templates kein signiﬁkanter Unterschied zwischen
den HNV-Werten der blickgeführten und nicht blickgeführten Stimulationen feststellbar. Dies ist
darauf zurückzuführen, dass die Falschﬁxation in Messreihe 2 durch die Vorgabe der Blickpunkte
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deutlich stärker forciert wurde, als in Messreihe 1.
Die HNV-Werte sind nahe 1 und damit deutlich niedriger als bei der Korrelation mit Binärwerten,
was darauf zurückzuführen ist, dass die Amplituden der Berechnungen für alle Zeitpunkte der
Korrelation ähnlich hoch sind. Die Korrealtion mit Templates ist damit in dieser Form ungeeignet
für die Bewertung der Stimulationsergebnisse.
Ein weiterer Ansatz zur Auswertung der Messergebnisse wurde in Kapitel 5.2.1.4 untersucht. Es
beschreibt die Ergebnisse für die Berechnung der Kerne erster und höherer Ordnung (siehe Kap.
5.1.3.2). Für Messreihe 1 ließ sich für keinen der berechneten Kerne ein signiﬁkanter Unterschied
nachweisen. In Messreihe 2 waren die HNV-Werte für die Kerne 1. Ordnung und die Kerne 2. Ord-
nung, Slice 2, bei den Messungen mit Blickführung aufgrund des strengeren Stimulationsparadigmas
signiﬁkant größer. Die absoluten HNV-Werte der Kerne 1. Ordnung sind im Vergleich mit den Ker-
nen höherer Ordnung deutlich größer (siehe Anhang A.1.3). Das war nach den Aussagen aus Kapitel
2.7.7 zu erwarten. In den Untersuchungen wurden transiente Stimulationen durchgeführt. Aufgrund
der hierbei verwendeten langen ISI spielen die Kerne höherer Ordnung eine untergeordnete Rolle.
Die Ergebnisse der Berechnung der Kerne höherer Ordnung bestätigen die Vermutung aus Kap.
2.7.7, dass deren Verwendung für die Analyse transienter Stimulationen nicht geeignet ist.
6.3. Vergleich verschiedener blickgeführter Stimulationssequenzen
Das vierte Ziel dieser Arbeit ist laut Kap.1.1 der Vergleich von verschiedenen blickgeführten Sti-
mulationen. Durchgeführt wurden Stimulationen mit m-Sequenzen, Gold- und Kasamifolgen. Der
in Kap. 5.2.2.2 beschriebene Vergleich unter Verwendung von Binärsequenzen ergab für Messreihe
1, dass für m-Sequenzen die höchsten HNV-Werte auftraten. Es fällt auf, dass die Werte für die
Goldfolge gegenüber denen der m-Sequenzen und Kasamifolgen deutlich geringer ausfallen. Nachfol-
gende Untersuchungen der Ergebnisse ergaben, dass hier ein Fehler bei der Generierung der Sequenz
vorlag. Die Stimulationssequenz war also keine echte Goldfolge mit guten pseudozufälligen Eigen-
schaften. Allerdings konnten die Messungen für diesen Fall nicht wiederholt werden. Somit sind nur
die Messungen mit m-Sequenz und Kasamifolgen vergleichbar.
Die theoretischen Untersuchungen in Kap. 3.3.3 zeigen, dass m-Sequenzen unter Einhaltung be-
stimmter Rahmenbedingungen die günstigsten Eigenschaften für eine Stimulationssequenz aufwei-
sen. Für Messreihe 1 wurde diese Überlegenheit, zumindest gegenüber Kasamifolgen, auch praktisch
belegt.
In Messreihe 2 konnten m-Sequenzen, Gold- und Kasamifolgen miteinander verglichen werden.
Auch hierfür waren die HNV-Werte für die Stimulationen mit m-Sequenzen am höchsten. Jedoch
waren die Unterschiede zwischen den Sequenzen nicht signiﬁkant. Für Messreihe 2 wurden Sequenzen
der Länge 128 verwendet. Die selbe Stimulation wurde jedoch während einer Messung achtmal
wiederholt und die Ergebnisse gemittelt. Eventuell sollten hier längere Sequenzen eingesetzt werden,
um die Ergebnisse zu verbessern.
In Kapitel 5.2.2.3 wurden die Resultate einer Korrelation der Messergebnisse mit zwei VEP-
Templates beschrieben. Die Untersuchung für die Berechnung der Templates führt prinzipiell zu
ähnlichen Ergebnissen, wie die Untersuchung mit Binärsequenzen. Auch hier wird für Messrei-
he 1 eine signiﬁkante Reihenfolge der Stimulationssequenzen sichtbar. Dieser zu Folge weisen die
m-Sequenzen für beide verwendeten Templates die höchsten HNV-Werte auf. In Messreihe 2 ist
wiederum kein signiﬁkanter Unterschied zwischen den HNV-Werten der Stimulationssequenzen er-
kennbar. Der Unterschied zwischen den beiden Messreihen ist vermutlich der Kürze der Sequenz in
Messreihe 2 geschuldet. Wie schon im vorhergehenden Kapitel festgestellt, ist die Berechnung der
Templates auf Grund der geringen HNV-Werte wenig aussagekräftig und damit ungeeignet für die
Auswertung der durchgeführten Untersuchungen.
In Kapitel 5.2.2.4 wurden wiederum die Kerne erster bis vierter Ordnung untersucht. Für Mess-
reihe 1 ließen sich im Wesentlichen keine signiﬁkanten Unterschiede für die berechneten Kerne nach-
weisen. Für den Kern 2. Ordnung, Slice 2 weist die Goldfolge einen signiﬁkant höheren HNV-Wert
auf. Jedoch sind sowohl die absoluten Amplituden als auch absoluten HNV-Werte für die Kerne
höherer Ordnung gering. In Messreihe 2 waren lediglich die HNV-Werte der Kasamifolgen für die
102
6. Diskussion
Kerne 4. Ordnung signiﬁkant größer, als die der anderen beiden Folgen. Auch hier sind die Abso-
lutwerte der Kerne höherer Ordnung gegenüber dem Kern 1. Ordnung deutlich niedriger. Für den
Kern 1. Ordnung weist die Kasamifolge die höchsten HNV-Werte auf. Die Diﬀerenz zu m-Sequenz
und Goldfolge ist jedoch nicht signiﬁkant.
Nach Untersuchung der Kerne lässt sich also keine Präferenz für eine Stimulationsfolge ableiten.
Vielmehr weisen alle drei Sequenzen für den Kern erster Ordnung sehr gute HNV-Werte auf.
Die Ergebnisse der Berechnung der Kerne höherer Ordnung in diesem und im vorhergehenden
Kapitel sowie in Kap. 5.2.1.4 bestätigen wiederum die Vermutung aus Kap. 2.7.7, dass diese für die
Untersuchung transienter Stimulationen nicht geeignet sind.
In beiden Messreihen wurden alle Stimulationen mit Blickrichtungsnachführung durchgeführt.
Wie in Kap. 6.1 beschrieben, kommt es zu Ungenauigkeiten des Eyetrackers, insbesondere in der
Peripherie. Dadurch diﬀeriert das stimulierte Areal der Retina. Die Stärke des VEP wird somit,
wie bei einer Fehlﬁxation, vermindert. Da es sich hierbei um einen systematischen Fehler han-
delt, welcher für alle verglichenen Messungen in gleicher Weise auftritt, ist eine Verfälschung des
Vergleichsergebnisses nicht anzunehmen. Bei Messreihe 2 wurde der Blickpunkt durch den Fixati-
onspunkt vorgegeben. Somit ist der auftretende Fehler insbesondere hier für alle drei verglichenen
Stimulationen für einen Probanden gleich und wirkt sich demzufolge nicht auf das Vergleichsergebnis
aus.
Eine weitere Fehlerquelle sind ungenau platzierte oder schlecht applizierte Elektroden. Dies hat
eine Verminderung des EEG zur Folge. Da es sich im Falle der deplatzierten Elektroden um einen
systematischen Fehler handelt, ist wiederum davon auszugehen, dass sich dieser Fehler in gleicher
Weise, und somit nicht negativ, auf alle drei Stimulationen eines Probanden auswirkt, da die Stimu-
lationen hintereinander und ohne Elektrodenwechsel durchgeführt wurden. Als eine ähnliche Feh-
lerquelle ist hier auch die interindividuelle Lage des primären visuellen Kortex, bzw. deren Furchen
und Windungen zu nennen (siehe Kap. 2.7.2). Weicht diese Lage von der für die äußerliche Elektro-
denposition angenommenen ab, kommt es dadurch zu einer Fehlplatzierung der Elektroden. Diese
wirkt sich jedoch wiederum in gleicher Weise auf alle durchgeführten Messungen eines Probanden
aus.
Eine Impedanzkontrolle wurde vor jeder Stimulation durchgeführt und das EEG während der
Messungen optisch überwacht. Verfälschende Einﬂüsse aufgrund von Elektrodendrift sowie temporär
begrenzten Netzstörungen sind jedoch nicht vollständig auszuschließen.
6.4. Lage der Stimulationspunkte
Ein prinzipielles Problem für jede VEP-basierte Perimetrie ist darin zu sehen, dass in Abhängigkeit
vom stimulierten Areal der Retina nicht nur, wie in den Kap. 5.1.1.2 und 6.2 erwähnt, Latenz
und Form des VEP variieren, sondern auch dessen Amplitude. Ursache hierfür ist die Verarbeitung
der Informationen dieser Areale in verschiedenen Bereichen des visuellen Kortex (siehe Abb. 2.5).
Jedes Retinaareal wird von Nervenzellen in einem Bereich des visuellen Kortex repräsentiert. VEP,
evoziert von einem bestimmten Retinaareal, werden mittels Elektroden oberhalb des Kortex erfasst.
Wie gut ein solches VEP ist, hängt unter anderem davon ab, welche Entfernung und räumliche
Orientierung die Nervenzellen des entsprechenden, dieses Areal repräsentierenden, Bereiches des
Kortex zur erfassenden Elektrode haben. Für die Bestimmung des Gesichtsfeldes bedeutet dies,
dass es Bereiche in diesem gibt, für welche eine Erfassung mittels VEP schwieriger ist als für andere
(vgl. [SB05, HA06]).
Die Untersuchungen wurden für den Vergleich der Sequenzen nur mit vier Stimulationspunkten
durchgeführt. Für eine komplette Gesichtsfeldbestimmung ist jedoch die Verwendung von deutlich
mehr Punkten notwendig. Nach der Untersuchung der theoretischen Eigenschaften in Kap. 3.3.2 sind





Die Durchführung und Auswertung von Messreihe 1 hat gezeigt, dass für jede Stimulation ein Fixa-
tionspunkt notwendig ist. Für die angestrebte Untersuchung des gesamten Gesichtsfeldes mit einem
Halbkugelperimeter ist diese Forderung um so wichtiger, da hier ein weiteres Problem hinzukom-
men könnte. Laut [Zak02] kann ein homogenes Gesichtsfeld zum Verlust der Orientierung, zum
Sehen von nicht vorhandenen Farbtonunterschieden oder sogar zu Halluzinationen führen. Der Ver-
lust der Orientierung konnte bei Monitormessungen nicht festgestellt werden, da der Monitorrand
immer noch als feste Bezugsgröße im Gesichtsfeld zu sehen ist. Auch bei ersten Tests mit dem Halb-
kugelperimeter konnten derartige Eﬀekte bisher nicht festgestellt werden. Im Halbkugelperimeter
beﬁnden sich kleine Öﬀnungen für die Eyetrackingkameras. Diese können als Bezugspunkte dienen.
Der Orientierungsverlust ist hier jedoch auch nicht vollständig auszuschließen.
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7.1. Zusammenfassung
Perimetrie ist ein wichtiges Hilfsmittel für die Diagnose von Krankheiten oder Verletzungen, wel-
che mit Gesichtsfeldausfällen verbundenen sind. Herkömmliche Perimeter haben zwei entscheidende
Nachteile: Die Untersuchungen sind zum einen subjektiv und erfordern die Mitarbeit des Unter-
suchten. Zum anderen sind sie dadurch anstrengend und ungenau, da der Untersuchte ständig auf
einen Fixationspunkt blicken muss.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit war eine Weiterentwicklung der objektiven Perimetrie in Rich-
tung ihrer Anwendbarkeit in der diagnostischen Praxis. Subjektive Perimetrie erfolgt immer mono-
fokal, d. h., es wird zu jedem Zeitpunkt nur ein Stimulus präsentiert. Der zu Untersuchende bestätigt
die Wahrnehmung des Stimulus durch Betätigung eines Tasters. Objektive Perimetrie ist prinzipiell
auch mittels monofokaler Stimulation realisierbar. Aufgrund des zur Datengewinnung verwendeten
Verfahrens ist dies jedoch sehr zeitaufwändig und für die Untersuchung eines Patienten nicht zu-
mutbar. Daher wurde zur Verkürzung der Untersuchungszeit das multifokale Stimulationsparadigma
entwickelt. Dieses bedeutet die gleichzeitige Untersuchung mehrerer Punkte des Gesichtsfeldes. Um
eine Zuordnung der über dem visuellen Kortex gemessenen Reaktion auf die optischen Stimuli zu ei-
nem Punkt des Gesichtsfeldes zu erreichen, werden Sets von pseudozufälligen Sequenzen verwendet.
Pseudozufällige Sequenzen weisen wesentliche Eigenschaften zufälliger Folgen auf, werden jedoch
nach einem determinierten Algorithmus erzeugt. Daher wurden methodische und experimentel-
le Untersuchungen zu multifokaler Stimulation für eine objektive Perimetrie durchgeführt. Hierzu
zählt insbesondere die Untersuchung verschiedener pseudozufälliger Sequenzen hinsichtlich ihrer
Eignung als Stimulationssequenzen für eine objektive Perimetrie mittels multifokaler Stimulation.
Ein Nachteil bisheriger objektiver Perimeter ist die Verwendung ebener Stimulatoren (Monitore),
da mit diesen nur ein Teil des Gesichtsfeldes untersucht werden kann. Aus diesem Grund wurden
die Möglichkeiten zur Realisierung eines objektiven Halbkugelperimeters untersucht.
Das schon genannte zweite gravierende Problem herkömmlicher Perimetrie ist die unbedingte
Fixation auf einen festen Punkt. Diese ist notwendig, um eine genaue Zuordnung der applizierten
Stimuli zu der jeweiligen Position auf der Retina zu gewährleisten. Da die Untersuchung, je nach
verwendetem Gerät und Programm, relativ lange dauert, ist diese sehr anstrengend, ermüdend und
wirkt sich negativ auf die Kooperationsbereitschaft aus. Durch die Verwendung einer blickgeführten
Stimulation ist keine Fixation auf einen Punkt mehr notwendig. Eine blickrichtungsgeführte Sti-
mulation verhindert also zum einen Fehler durch Falschﬁxation und stellt gleichzeitig einen Beitrag
zur Verbesserung der Patientenfreundlichkeit dar, da eine Blickrichtungsänderungen während der
Messung zulässig ist.
Die vorliegende Arbeit umfasst einen weiten Bereich zwischen grundlegenden Untersuchungen
zu den theoretischen Eigenschaften pseudozufälliger Folgen und deren Verwendung als Stimulati-
onsfolgen bis hin zur praktischen Durchführung der Messungen sowie deren Auswertung. Die in
der Arbeit behandelten Gebiete spannen einen weiten interdisziplinären Bogen. Angefangen von
den anatomischen und physiologischen Grundlagen des visuellen Systems über elektrophysiologische
Aspekte werden bei der Untersuchung der pseudozufälligen Folgen und der Korrelationsanalyse auch
mathematische Fragestellungen untersucht. Für die Realisierung des Stimulationssystems standen
messtechnische Fragen der Elektrophysiologie und der Lichttechnik im Vordergrund. Weitere Auf-
gaben waren die Realisierung der Stimulation sowie die konstruktive Umsetzung und Koppelung
der Teilsysteme Stimulation, Blickrichtungserfassung und EEG-Erfassung. Einen großen Bereich
nahm außerdem die Programmierung der Algorithmen zur Generierung der Stimulationsfolgen so-
wie der Auswertealgorithmen in Anspruch. Schließlich wurden darüber hinaus die experimentellen
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Untersuchungen geplant, durchgeführt und ausgewertet.
Die Verwirklichung der in Kap. 1 gesteckten Ziele wird im Folgenden beschrieben. Für Zielsetzung
eins wurden Sets von m-Sequenzen, Goldfolgen und Kasamifolgen verschiedener Umfänge (Anzahl
der Folgen in einem Set) und Sequenzlängen erzeugt. Die theoretischen Grundlagen hierfür sind in
den Kap. 2.7.5 und 2.7.6 beschrieben. Die praktische Realisierung erfolgte mittels einer im Rahmen
dieser Arbeit eigens entwickelten Matlab-Programmumgebung. Untersucht wurden vor allem die
Korrelationseigenschaften (AKF und KKF) der Folgen. Auch für diese Berechnungen wurde ein im
Rahmen der Arbeit entwickeltes Matlabprogramm verwendet.
Die Autokorrelationsfunktion der Einzelfolgen erlaubt eine Beurteilung der Zufallseigenschaften
der Folgen. Zur Bewertung wurde der Parameter HNV (siehe Kap. 3.1) verwendet. Die in Kap.
3.2.2 beschriebenen Untersuchungen der AKF in Abhängigkeit von der Sequenzlänge zeigen sehr
gute Zufallseigenschaften aller untersuchten pseudozufälligen Folgen. Dabei weisen die m-Sequenzen
einen konstanten HNV-Wert von 2 auf. Für Gold- und Kasamifolgen steigt der HNV-Wert mit der
Länge der Sequenz an, bleibt jedoch unter dem der m-Sequenzen. In Kap. 3.3.1 wurde der Einﬂuss
der Anzahl der Sequenzen innerhalb des Set untersucht. Betrachtet wurden hierbei Sets mit 2 bis
64 Sequenzen. Auch hier weisen die m-Sequenzen einen konstanten HNV-Wert von 2 auf. Die Werte
für Gold- und Kasamifolgen steigen wiederum mit der Anzahl der Folgen im Set an. Die Goldfolgen
erreichen ab einer Anzahl von 16 Folgen einen Wert von 1,88. Für die Kasamifolgen wird ab 5 Folgen
ein Wert von 1,94 erreicht.
Die Berechnung der Kreuzkorrelationsfunktion der Einzelfolgen eines Set gibt Aufschluss über
deren Unabhängigkeit. Für die genannten Folgen wurde die Unabhängigkeit der Einzelfolgen in
Abhängigkeit von der Sequenzlänge (siehe Kap. 3.2.3) sowie in Abhängigkeit von der Anzahl der
Einzelfolgen des Sets (siehe Kap. 3.3.2) untersucht.
Hierbei zeigte sich, dass für alle untersuchten Folgen die Abhängigkeit der Einzelfolgen unterein-
ander mit steigender Sequenzlänge sinkt. Um eine möglichst geringe Beeinﬂussung durch andere
Punkte zu erreichen, sollten daher möglichst lange Stimulationsfolgen verwendet werden. Für Gold-
folgen und Kasamifolgen ist der Einﬂuss der Länge der Sequenzen auf die Unabhängigkeit der
Einzelfolgen stärker als bei m-Sequenzen.
Für ein Sequenzset ist ein Einﬂuss der Anzahl der Sequenzen auf die Abhängigkeit der Einzel-
folgen nur bei m-Sequenzen erkennbar. Diese weisen einen leichten Anstieg der Unabhängigkeit bei
steigender Anzahl der Sequenzen eines Sets auf. Für Gold- und Kasamifolgen sind die Einzelfolgen
wesentlich unabhängiger. Für diese lässt sich kein direkter Zusammenhang zwischen der Anzahl
der Sequenzen und deren Abhängigkeit untereinander feststellen. Für m-Sequenzen zeigt sich eine
sehr gute Unabhängigkeit der Einzelfolgen, wenn bestimmte Bedingungen eingehalten werden. Die-
se betreﬀen das Verhältnis von Anzahl und Länge der Sequenz und den verwendeten Ausschnitt
der Korrelationsfunktion. Für diesen Fall übersteigt die Unabhängigkeit der m-Sequenzen die der
Gold- und Kasamifolgen deutlich (siehe Kap. 3.3.3). So erreicht ein Set mit 50 Folgen der Länge
212 − 1 = 4095 bei m-Sequenzen einen normierten HNV-Wert von 0,004. Für ein entsprechendes
Set liegen diese Werte für die Goldfolgen bei 0,063 und für die Kasamifolge bei 0,032. Alle drei
untersuchten Sequenzen sind hinsichtlich der Unabhängigkeit ihrer Einzelsequenzen gut als Stimu-
lationssequenzen geeignet.
Das zweite Ziel bestand darin, einen Messplatz zur Durchführung blickrichtungsgeführter, multi-
fokaler Stimulationen an Probanden zu realisieren. Schwerpunkt hierfür war die Realisierung eines
geeigneten Stimulationsgerätes. Um die gesamte Ausdehnung des Gesichtsfeldes messen zu können,
sind Halbkugelperimeter notwendig. Diese kommen bei subjektiven Perimetern zum Einsatz. Für
eine objektive, auf Verfahren der Elektrophysiologie basierende, Perimetrie werden deutlich höhere
Leuchtdichten benötigt. Diese sind insbesondere notwendig, um ein auswertbares VEP zu generieren.
Zudem ist auf Grund der Blickführung in Zusammenhang mit der multifokalen Stimulation ein ﬂe-
xibles Projektionssystem hinsichtlich Form, Größe, Farbe und Lage der Stimuli notwendig. Aufgrund
dieser Anforderungen werden für objektive Perimeter bisher nur Monitore als Stimulationsgeräte
verwendet. Mit dem in Kap. 4.1.5 beschriebenen, neu entwickelten, Projektorperimeter können diese
Anforderungen erfüllt werden. Die EEG-Erfassung erfolgte mit einem für die verwendeten multi-
fokale Stimulationen umgerüsteten EEG-Gerät der Firma neuroConn. Die Blickrichtungserfassung
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wurde durch einen im Forschungsprojekt entwickelten Zweikameraeyetracker bewerkstelligt (siehe
Kap. 4.2). Auch eine softwaregesteuerte Stimulationsbildverschiebung wurde realisiert.
Bei Projektion auf gekrümmte Flächen mittels Weitwinkelobjektiv kommt es zu Verzeichnungen
des projizierten Bildes. Mit Hilfe komplexer Algorithmen ist eine Korrektur der projektionsbe-
dingten Verzeichnung möglich. Damit kann prinzipiell eine blickgeführte Stimulation durchgeführt
werden. Jedoch konnten mit diesem System die für die Stimulation erforderlichen Leuchtdichten
auf Grund der hohen Verluste im Projektorsystem bei Weitem nicht erreicht werden. Daher wurde
ein Messplatz realisiert, welcher als Stimulationsgerät einen Monitor verwendet. Mit diesem sind
die notwendigen Leuchtdichten generierbar und eine blickgeführte Stimulation ist durch Stimulati-
onsbildverschiebung möglich. Durch Stimulationen mittels Monitor lässt sich jedoch jeweils nur ein
Ausschnitt des Gesichtsfeldes erfassen. Das zweite Ziel wurde nicht vollständig erreicht, da mit den
momentanen Parametern des Projektorperimeters keine Gesichtsfeldmessung möglich ist. Jedoch
konnte die blickgeführte, multifokale Stimulation für einen Monitorstimulator umgesetzt werden.
Wichtige Erkenntnisse hinsichtlich der Verzeichnungskorrektur bei Verwendung von Halbkugelperi-
metern konnten gewonnen werden.
Für die Zielstellungen drei und vier wurden mit dem unter Zielstellung zwei realisierten Mess-
platz zwei Messreihen mit augengesunden Probanden durchgeführt. Beide Messreihen bestanden
aus jeweils vier Einzelmessungen mit verschiedenen, in Kap. 3 theoretisch untersuchten, Stimulati-
onssequenzen. Dabei wurde mit einer m-Sequenz je eine Messung mit und ohne Blickrichtungsnach-
führung, und je eine blickrichtungsgeführte Stimulation mit einer Goldfolge und einer Kasamifolge
durchgeführt.
Mit Zielstellung drei sollte der Einﬂuss von Fehlﬁxationen auf das Untersuchungsergebniss und
die prinzipielle Anwendbarkeit der blickrichtungsgeführten Stimulation untersucht werden. Hierzu
wurden in Kap. 5.2.1 die blickrichtungsgeführten mit den nicht blickrichtungsgeführten Messun-
gen der Stimulationen mit m-Sequenzen verglichen. Für beide Messreihen wurden signiﬁkant hö-
here HNV-Werte für die blickrichtungsgeführten Messungen und Auswertung mit Binärsequenzen
festgestellt (siehe Kap. 5.2.1.2). Unabhängig von diesem Ergebnis ist eine blickrichtungsgeführte
Stimulation in jedem Fall vorzuziehen, da dadurch Fehlﬁxationen und daraus resultierende feh-
lerhafte Messungen ausgeschlossen werden. Der Einsatz der blickgeführten Stimulation an einem
Monitorstimulator zeigte die prinzipielle Anwendbarkeit dieser Technik zur Gesichtsfeldmessung.
Zielstellung vier beinhaltete den Vergleich real gemessener Untersuchungsergebnisse für die in
Kap. 3 theoretisch untersuchten Stimulationssequenzen. Dazu wurden die blickrichtungsgeführten
Messungen der Stimulationen mit m-Sequenzen, Goldfolgen und Kasamifolgen verglichen (siehe
Kap. 5.2.2). Aus dem Vergleich der Ergebnisse der Messungen der einzelnen Sequenzen ließ sich
keine signiﬁkante Präferenz für eine Sequenzart ableiten. Jedoch ist anhand der Ergebnisse der
theoretischen Untersuchungen in Kap. 3.3.3 die Verwendung von m-Sequenzen unter Einhaltung
der geforderten Bedingungen vorzuziehen, da diese die größte Unabhängigkeit der Einzelsequenzen
untereinander aufweisen.
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7.2. Ausblick
Die durchgeführten Untersuchungen dienten vor allem dem Vergleich verschiedener Stimulations-
folgen und wurden daher nur mit vier Stimulationspunkten durchgeführt. Für eine praktische An-
wendung zur Erfassung des gesamten Gesichtsfeldes sind jedoch deutlich mehr Stimulationspunkte
notwendig. Familien von Folgen mit entsprechend vielen Einzelsequenzen existieren und wurden
hinsichtlich ihrer Eignung zur Stimulation überprüft und erwiesen sich als geeignet.
Die dieser Arbeit zugrunde liegenden Untersuchungen wurden ausschließlich an freiwilligen, au-
gengesunden Probanden durchgeführt. Prinzipiell ist für die Untersuchungen mit Probanden eine
stärkere Zusammenarbeit mit klinischen Partnern anzustreben. Wie in Kap. 6.1 erwähnt, musste
auf eine Untersuchung mit dilatierten Pupillen verzichtet werden, da die dafür notwendige ärztliche
Betreuung nicht gewährleistet werden konnte. Für grundlegende Untersuchungen sind diese Mehr-
belastungen, zumindest für Einzelmessungen, durchaus zumutbar, da eine deutliche Verbesserung
der Untersuchungsergebnisse zu erwarten ist. Jedoch ist eine Pupillendilatation für eine Gesichts-
feldmessung an Patienten, auf Grund der erheblichen Patientenbelastung, nicht zumutbar.
Des Weiteren sollten Vergleichsuntersuchungen an relevanten diagnostizierten Patienten durch-
geführt werden.
Bezüglich der Stimulationstechnik sind einige Verbesserungen wünschenswert oder sogar notwen-
dig. Hierzu gehört die ortsaufgelöste Leuchtdichtemessung der Stimulationsgeräte mit einer Leucht-
dichtemesskamera unter Berücksichtigung der in Kap. 4.1.2 genannten Bedingungen. Dies gestal-
tet sich jedoch insbesondere für gekrümmte Oberﬂächen, wie im Falle eines Halbkugelperimeters,
schwierig. Anhand dieser Messungen wäre eine schnelle Überprüfung der Leuchtdichteverteilung
möglich. Basierend darauf ist eine Korrektur der abfallenden Leuchtdichte in der Peripherie durch
Absenkung der Leuchtdichte im Zentrum sowie anderer Leuchtdichteschwankungen möglich. Vor-
aussetzung hierfür ist jedoch die Verfügbarkeit von Stimulationsgeräten mit entsprechend hoher
Ausgangsleuchtdichte.
Für ebene Stimulationsgeräte, in der Regel Bildschirme, ist die aktuelle Entwicklung sowohl hin-
sichtlich der Leuchtdichten und Kontraste als auch bezüglich der Bildaufbauzeiten sehr positiv. Zum
einen werden die Parameter für die verbreitete LCD-Technologie durch Weiterentwicklung ständig
verbessert. Zum anderen haben einige neue Technologien den Entwicklungsstand der Marktreife
erreicht. Hier ist insbesondere die SED-Technologie zu nennen. SED (Surface-conduction Electron-
emitter Display) kann als Weiterentwicklung der herkömmlichen CRT-Technologie betrachtet wer-
den. Im Gegensatz zu einem Elektronenstrahl wird hier für jeden einzelnen Bildpunkt ein eigener
Elektronenemitter verwendet. Einen anderen Technologieansatz bilden OLED-Displays (Organic
Light-Emitting Diode Displays). Verglichen mit LCD-Geräten sind hier extrem kurze Bildaufbau-
zeiten bei vergleichbaren Leuchtdichten und Kontrasten realisierbar. Einen weiteren Lösungsansatz
bietet Laser-TV. Einige Hersteller haben für die nahe Zukunft Laser-TV-Geräte auf Basis von DLP
(Digital Light Processing) und Rückprojektion angekündigt. Ein kommerzielles Gerät ist bereits auf
dem Markt (Mitsubishi LaserVue L65 A90). Hier ist zu prüfen, inwieweit diese Geräte hinsichtlich
Bildaufbauzeiten, Leuchtdichten uns Kontrasten für Stimulationen geeignet sind.
Mit den für die Untersuchungen verwendeten Monitorstimulatoren können lediglich Ausschnitte
des Gesichtsfeldes stimuliert werden. Für eine gesamte Gesichtsfeldmessung ist ein Halbkugelperi-
meter notwendig. Hierzu wurde das in Kap. 4.1.5 beschriebene Projektorperimeter entwickelt. Mit
der hierfür verwendeten Technologie konnten jedoch keine ausreichend hohen Leuchtdichten erzeugt
werden. Es besteht also Entwicklungsbedarf für ein System, mit welchem ﬂexible Stimulationsbilder
mit entsprechend hohen Leuchtdichten in einem Halbkugelperimeter erzeugt werden können. Viel-
versprechend ist die Entwicklung von OLED-Folien, welche auf gekrümmten Flächen aufgebracht
werden können. Bisher sind diese aber in der notwendigen Größe bzw. Auﬂösung noch nicht ver-
fügbar. Derzeit wird auch an der Entwicklung gummiartig dehnbarer Leitermaterialien für OLEDs
geforscht [SNMF09]. Diese wären ideal für eine Anwendung in einer Halbkugel geeignet.
Projektionssysteme für gekrümmte Flächen auf Laser-Basis existieren und kommen bisher vor
allem in Planetarien zum Einsatz. Hier wird in vergleichbarer Weise ein Bild auf die Innenseite
einer halbkugelförmiger Fläche projiziert. Diese Geräte kamen bisher auf Grund ihren räumlichen
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Ausdehnung und ihres Preises nicht für den Einsatz in einem Halbkugelperimeter in Frage.
Durch die Entwicklung neuer Laserdioden und deren Kombination mit DLP-Mikrodisplays wur-
de sowohl eine räumliche Verkleinerung der Lasereinheit, als auch eine Preissenkung möglich. Auf
dieser Technologie basiert das bereits genannte Laser-TV. Hierbei handelt es sich um ebene Dis-
plays. Es ist zu untersuchen, inwieweit diese Technologie auch für kleine, lichtstarke Projektoren
Verwendung ﬁnden kann. Sehr verheißungsvoll sind auch die momentan in Entwicklung beﬁndlichen
Miniaturprojektoren, für welche die Verfügbarkeit serienreifer grünen Laserdioden noch aussteht.
Jedoch wird mit derartigen Geräten wahrscheinlich keine hinreichend hohe Leuchtdichte realisierbar
sein.
Prinzipiell ist die Stimulation eines Halbkugelperimeters auch durch Rückprojektion realisierbar.
Dazu muss insbesondere eine vollständige und ausreichend helle Ausleuchtung der gesamten Halb-
kugelﬂäche gewährleistet werden. Hierfür bietet sich der Einsatz mehrerer Projektoren an, welche
verschiedene Teilbereiche der Halbkugel ausleuchten.
Weitere entscheidende Parameter für die Eignung eines Gerätes zur Stimulation sind neben der
Leuchtdichte die Art des Bildaufbaus, die Bildwiederholrate, der Kontrast sowie die Blickrichtungs-
abhängigkeit.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist Erfassung des gesamten Gesichtsfeldes durch Anwendung der
objektiven Perimetrie auf Basis multifokaler Stimulation in der augenärtzlichen Praxis nicht möglich.
Hierfür wäre vor allem die Erfüllung der folgenden Punkte notwendig:
 Realisierung eines Halbkugelprojektionssystemes, mit welchem ausreichend hohe Leuchtdich-
ten für eine objektive Perimetrie auf Basis von VEP erzeugt werden können.
 Herstellung dieses Projektionssystemes mit vertretbarem ﬁnanziellen Aufwand.
 Verbessertes Elektrodensystem, welches ein schnelles, unkompliziertes und trotzdem akkurates
Applizieren der Elektroden am Patienten zulässt.
 Herstellen eines Bezuges zwischen den objektiv gemessenen Signalen und den entsprechenden
LUE-Werten der subjektiven Perimetrie.
 Vereinigung der bisherigen Komponenten Blickrichtungserfassung, Stimulation, EEG-Erfassung
und Korrelationsanalyse in ein robustes, echtzeitfähiges, leicht zu bedienendes Einzelsystem.
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A. Anhang
A.1. Vergleich von Stimulationen mit m-Sequenzen mit und ohne
Blickführung
A.1.1. Korrelation mit Binärsequenz
Tabelle A.1.: Vergleich der HNV-Werte der Messungen ohne Blickführung mit den HNV-Werten der
Messungen mit Blickführung für Messreihe 1.






Tabelle A.2.: Vergleich der HNV-Werte der Messungen ohne Blickführung mit den HNV-Werten der
Messungen mit Blickführung für Messreihe 2.






A.1.2. Korrelation mit Templates
Tabelle A.3.: Vergleich der HNV-Werte der Messungen ohne Blickführung mit den HNV-Werten der
Messungen mit Blickführung bei Korrelation mit Template 1 für Messreihe 1.








Tabelle A.4.: Vergleich der HNV-Werte der Messungen ohne Blickführung mit den HNV-Werten der
Messungen mit Blickführung bei Korrelation mit Template 2 für Messreihe 1.






Tabelle A.5.: Vergleich der HNV-Werte der Messungen ohne Blickführung mit den HNV-Werten der
Messungen mit Blickführung bei Korrelation mit Template 1 für Messreihe 2.






Tabelle A.6.: Vergleich der HNV-Werte der Messungen ohne Blickführung mit den HNV-Werten der
Messungen mit Blickführung bei Korrelation mit Template 2 für Messreihe 2.






A.1.3. Kerne erster und höherer Ordnung
Tabelle A.7.: Vergleich der HNV-Werte des Kernes erster Ordnung der Messungen ohne Blickfüh-
rung mit denen der Messungen mit Blickführung für Messreihe 1.








Tabelle A.8.: Vergleich der HNV-Werte des Kernes Zweiter Ordnung, Slice 1 der Messungen ohne
Blickführung mit denen der Messungen mit Blickführung für Messreihe 1.






Tabelle A.9.: Vergleich der HNV-Werte des Kernes Zweiter Ordnung, Slice 2 der Messungen ohne
Blickführung mit denen der Messungen mit Blickführung für Messreihe 1.






Tabelle A.10.: Vergleich der HNV-Werte des Kernes Vierter Ordnung der Messungen ohne Blick-
führung mit denen der Messungen mit Blickführung für Messreihe 1.






Tabelle A.11.: Vergleich der Mittelwerte der Amplituden (in µV) der Kerne 1. bis 4. Ordnung der
Messungen ohne Blickführung mit denen der Messungen mit Blickführung für Mess-
reihe 1.







Tabelle A.12.: Vergleich der HNV-Werte des Kernes erster Ordnung der Messungen ohne Blickfüh-
rung mit denen der Messungen mit Blickführung für Messreihe 2.






Tabelle A.13.: Vergleich der HNV-Werte des Kernes Zweiter Ordnung, Slice 1 der Messungen ohne
Blickführung mit denen der Messungen mit Blickführung für Messreihe 2.






Tabelle A.14.: Vergleich der HNV-Werte des Kernes Zweiter Ordnung, Slice 2 der Messungen ohne
Blickführung mit denen der Messungen mit Blickführung für Messreihe 2.






Tabelle A.15.: Vergleich der HNV-Werte des Kernes Vierter Ordnung der Messungen ohne Blick-
führung mit denen der Messungen mit Blickführung für Messreihe 2.








Tabelle A.16.: Vergleich der Mittelwerte der Amplituden (in µV) der Kerne 1. bis 4. Ordnung der
Messungen ohne Blickführung mit denen der Messungen mit Blickführung für Mess-
reihe 2.





A.2. Vergleich verschiedener blickgeführter Stimulationssequenzen
A.2.1. Korrelation mit Binärsequenz
Tabelle A.17.: Vergleich der HNV-Werte der verschiedenen Sequenzen bei Korrelation mit einer
Binärsequenz für Messreihe 1.
m-Sequenz Kasami Goldfolge
Max. 2,5705 2,6184 1,7377
Min. 1,0032 1,0014 1,0027
Median 1,1577 1,1417 1,0932
µ 1,2646 1,2359 1,1166
σ 0,2789 0,2527 0,0934
Tabelle A.18.: Vergleich der HNV-Werte der verschiedenen Sequenzen bei Korrelation mit einer
Binärsequenz für Messreihe 2.
m-Sequenz Kasami Goldfolge
Max. 2,5786 2,883 2,4678
Min. 1,0032 1,0047 1,0035
Median 1,1686 1,169 1,1736
µ 1,2664 1,2414 1,2593
σ 0,2718 0,2418 0,2478
A.2.2. Korrelation mit Templates
Tabelle A.19.: Vergleich der HNV-Werte der Messungen ohne Blickführung mit den HNV-Werten
der Messungen mit Blickführung bei Korrelation mit Template 1 für Messreihe 1.
m-Sequenz Kasami Goldfolge
Max. 1,4018 1,3813 1,1859
Min. 1,0005 1,0009 1,0001
Median 1,0668 1,0572 1,0156
µ 1,0818 1,0718 1,0209
σ 0,062 0,0583 0,0195
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Tabelle A.20.: Vergleich der HNV-Werte der Messungen ohne Blickführung mit den HNV-Werten
der Messungen mit Blickführung bei Korrelation mit Template 2 für Messreihe 1.
m-Sequenz Kasami Goldfolge
Max. 2,1458 1,5894 1,224
Min. 1,0004 1,0008 1,0003
Median 1,072 1,0629 1,0166
µ 1,0943 1,0843 1,024
σ 0,0855 0,0732 0,0244
Tabelle A.21.: Vergleich der HNV-Werte der Messungen ohne Blickführung mit den HNV-Werten
der Messungen mit Blickführung bei Korrelation mit Template 1 für Messreihe 2.
m-Sequenz Kasami Goldfolge
Max. 1,4118 1,4257 1,3136
Min. 1,0019 1,0023 1,0007
Median 1,0615 1,0591 1,0626
µ 1,0849 1,0796 1,0792
σ 0,0717 0,066 0,0644
Tabelle A.22.: Vergleich der HNV-Werte der Messungen ohne Blickführung mit den HNV-Werten
der Messungen mit Blickführung bei Korrelation mit Template 2 für Messreihe 2.
m-Sequenz Kasami Goldfolge
Max. 1,6426 1,3981 1,6011
Min. 1,0006 1,0025 1,0005
Median 1,0652 1,0734 1,07
µ 1,098 1,0912 1,0931
σ 0,0905 0,0719 0,0807
A.2.3. Kerne erster und höherer Ordnung
Tabelle A.23.: Vergleich der HNV-Werte des Kernes erster Ordnung für die verschiedenen Sequenzen
für Messreihe 1.
m-Sequenz Kasami Goldfolge
Max. 4,4643 3,8186 2,0848
Min. 1,0115 1,0073 1,0048
Median 1,3986 1,4057 1,2164
µ 1,5016 1,5196 1,2644
σ 0,401 0,4062 0,1811
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Tabelle A.24.: Vergleich der HNV-Werte des Kernes zweiter Ordnung, Slice 1 für die verschiedenen
Sequenzen für Messreihe 1.
m-Sequenz Kasami Goldfolge
Max. 2,2456 2,3667 2,0183
Min. 1,0031 1,0024 1,0019
Median 1,262 1,2178 1,2176
µ 1,262 1,2537 1,2427
σ 0,1832 0,1744 0,1556
Tabelle A.25.: Vergleich der HNV-Werte des Kernes zweiter Ordnung, Slice 2 für die verschiedenen
Sequenzen für Messreihe 1.
m-Sequenz Kasami Goldfolge
Max. 1,9688 1,995 3,0886
Min. 1,0089 1,0072 1,0143
Median 1,2139 1,2045 1,2191
µ 1,2474 1,2377 1,2624
σ 0,1551 0,1562 0,1943
Tabelle A.26.: Vergleich der HNV-Werte des Kernes vierter Ordnung für die verschiedenen Sequen-
zen für Messreihe 1.
m-Sequenz Kasami Goldfolge
Max. 2,207 2,1115 2,0229
Min. 1,0058 1,0102 1,0051
Median 1,2108 1,2127 1,2054
µ 1,2385 1,2454 1,2411
σ 0,1452 0,1623 0,1602
Tabelle A.27.: Vergleich der HNV-Werte des Kernes erster Ordnung für die verschiedenen Sequenzen
für Messreihe 2.
m-Sequenz Kasami Goldfolge
Max. 4,6813 5,3511 3,6438
Min. 1,02 1,0041 1,0296
Median 1,4802 1,4936 1,4474
µ 1,6301 1,6314 1,5549
σ 0,5194 0,5575 0,429
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Tabelle A.28.: Vergleich der HNV-Werte des Kernes zweiter Ordnung, Slice 1 für die verschiedenen
Sequenzen für Messreihe 2.
m-Sequenz Kasami Goldfolge
Max. 2,6648 2,7561 2,5468
Min. 1,0087 1,0233 1,0107
Median 1,2951 1,3736 1,3621
µ 1,2951 1,3736 1,3621
σ 0,2025 0,2639 0,2523
Tabelle A.29.: Vergleich der HNV-Werte des Kernes zweiter Ordnung, Slice 2 für die verschiedenen
Sequenzen für Messreihe 2.
m-Sequenz Kasami Goldfolge
Max. 2,0456 3,2815 2,7879
Min. 1,0084 1,0166 1,0036
Median 1,266 1,2739 1,315
µ 1,2882 1,3319 1,3615
σ 0,186 0,2348 0,2699
Tabelle A.30.: Vergleich der HNV-Werte des Kernes vierter Ordnung für die verschiedenen Sequen-
zen für Messreihe 2.
m-Sequenz Kasami Goldfolge
Max. 2,1594 3,0307 4,1037
Min. 1,0093 1,0283 1,0194
Median 1,2407 1,3828 1,3341
µ 1,2811 1,4558 1,4052





CGL seitlicher Kniehöcker (Corpus geniculatum laterale)
CRT Kathodenstrahlröhre (Cathode Ray Tube)
CT Computertomographie
DLP Digital Light Processing






GPS Global Positioning System
HFA Humphrey Field Analyzer
HNV Haupt-Nebenmaximumverhältnis
IQR Interquantilabstand (Inter quantil range)
ISI Interstimulusintervall
ISCEV International Society for Clinical Electrophysiology of Vision
KKF Kreuzkorrelationsfunktion
LCD Flüssigkristallbildschirm (liquid crystal display)
LED Leuchtdiode (Light Emitting Diode)
LFSR Linear Feedback Shift register
LUE Lichtunterschiedsempﬁndlichkeit
mfERG multifokales Elektroretinogramm
mfVEP multifokal visuell evoziertes Potential





NI Abstand der Fixpunkte Nasion-Inion am Kopf in Prozent
OCT optical Coherence Tomography





PRBS pseudorandom binary sequence
PW Pulsweite
RF Rezeptives Feld
SED Surface-Conduction Electron-Emitter Display
SLO scanning laser ophthalmoscope
SNR Signal-Rausch-Verhältnis (Signal-to-noise ratio)
sps Samples per second
td Troland
VECP visual evoked cortical potential
VEP Visuell evoziertes Potential
VOG Videookulographie
WHO World Health Organization
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Symbole und Formelzeichen
ggT(r,k) größter gemeinsamer Teiler von r und k
Lν Leuchtdichte
n=k(l)m Variation der diskreten Variable n von k bis m mit Schrittweite l
p Wertigkeit




Kxs Kern der Ordnung x, Slice s
HNVo HNV-Wert der Stimulation ohne Blickführung
HNVm HNV-Wert der Stimulation mit Blickführung
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Thesen
Götze: “Methodische und experimentelle Untersuchungen zu multifokaler Stimulation 
für die objektive Perimetrie“. Dissertation
I. Mittels perimetrischer Methoden lässt sich das menschliche Gesichtsfeld bestimmen. 
Perimetrische Untersuchungen sind zur Diagnose verschiedener Augenkrankheiten (z.B. 
Glaukom) notwendig.
II. Die etablierten Untersuchungsmethoden sind subjektiv. Durch Kooperationsdefizite seitens 
der Patienten kommt es zu nicht verwendbaren Untersuchungsergebnissen. Objektive 
Perimetrie minimiert den Einfluss des Patienten und des Arztes auf das Ergebnis. 
III. Eine monofokale Stimulation des gesamten Gesichtsfeldes ist aufgrund der notwendigen 
Reizwiederholung sehr zeitaufwendig und daher für die klinische Praxis nicht einsetzbar. 
Mit der multifokalen Stimulation verkürzt sich die Untersuchungszeit deutlich.
IV. Bei multifokaler Stimulation ermöglicht die Verwendung pseudozufälliger Folgen eine 
Aussage über die Wahrnehmung von Reizen an einzelnen Stimulationsorten.
V. Für die multifokale Stimulation ist, entsprechend der Anzahl der Reizpunkte, ein Set von 
gleichlangen Reizfolgen notwendig. Die Folgen müssen unabhängig voneinander sein, um 
eine Zuordnung zum Stimulationspunkt zu ermöglichen. 
VI. Die pseudozufälligen Folgen m-Sequenzen, Goldfolgen und Kasamifolgen sind als 
Stimulationsfolgen für eine multifokale Perimetrie geeignet.
VII. Durch Analyse mittels Kreuzkorrelationsfunktion zwischen einer quasizufälligen 
Stimulationsfolge und visuell evoziertem Potential ist eine Aussage über die Wahrnehmung 
des stimulierten Punktes möglich.
VIII. Blickrichtungsgeführte multifokale Stimulation mit pseudozufälligen Sequenzen ist 
realisierbar und prinzipiell zur Gesichtsfeldmessung geeignet.
IX. Eine blickrichtungsgeführte Stimulation schließt Messfehler durch Fehlfixationen aus. 
Gegenüber Messungen mit simulierter Fehlfixation liefern blickrichtungsgeführte 
Messungen bessere Ergebnisse.
